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Zweckbestimmung

Der AESKUBLOTS® Gluten Related Disorders IgA ist ein membrangebundener
Enzymimmunoassay zum quantitativen Nachweis von Antikdrpern der Subklasse IgA gegen Gliadin,
DGP, tTG, tTG neo, TG3, mTG neo, mTG und Frazer’s Fraction in humanem Serum oder Plasma.
Die Antigene sind an definierten Stellen als Linien auf einer Nitrozellulosemembran aufgebracht.

Der Test dient zur Unterstiitzung in der Diagnose von Gluten bedingten Erkrankungen zu denen
beispielweise die Zdliakie oder die Nicht-Zoliakie-Glutensensitivitat zahlen. Proben von Patienten,
die sich unter einer glutenfreien Diat befinden, kdnnen mit diesem Test nicht erfasst werden.

Das Test-Kit ist nur fiir den professionellen Gebrauch in Laboren bestimmt.

Klinische Anwendung und Testprinzip

Gluten bedingte Stérungen (engl.: Gluten Related Disorders (GRD)) bezeichnet eine durch Gluten
ausgeldste systemische Stoérung, darunter Zoliakie (engl.: Celiac Disease (CD)), Nicht-Zdliakie-
Glutensensitivitat (engl.: non-celiac gluten sensitivity (NCGS)), Dermatitis herpetiformis (DH) und
Weizenallergie.

Die Gluten bedingten Stérungen lassen sich in verschiedene Gruppen klassifizieren:

- Autoimmunerkrankungen: Zdliakie (CD), Dermatitis herpetiformis (DH).

- Nicht-Autoimmun, nicht allergisch: eine Erkrankung mit unbekannter Ursache,
wahrscheinlich immunmoduliert: Nicht-Zdliakie-Glutensensitivitat (NCGS).

- Allergisch: Lebensmittelallergie (IgE-vermittelt und nicht-IgE-vermittelt), Weizen-abhangige
Belastungsanaphylaxie (engl.: wheat-dependent exercise-included anaphylaxis (WDEIA)),
Backerasthma, Kontaktdermatitis.

Zoliakie

Die Zdliakie ist eine haufig entzindliche Duidnndarmerkrankung mit systemischer
Manifestationsmaoglichkeit, die durch den Verzehr von glutenhaltigen Nahrungsmitteln ausgeldst
wird. Gluten ist ein sogenanntes Klebereiweil3, ein Proteingemisch das in verschiedenen
Getreidearten (z.B. Weizen, Gerste, Roggen) vorkommt. Das fir die Entstehung der Zdliakie
bedeutendste Protein ist Gliadin.

Grundsatzlich sind in etwa ein 0,5 — 1,0 % der Bevolkerung von Zoliakie betroffen, Tendenz steigend
und sie kann sich in jedem Alter manifestieren. So sind heutzutage Erwachsene und Kinder zu etwa
gleichen Teilen betroffen. Die Betroffenen zeigen neben der typischen Entzindung der
Dinndarmschleimhaut auch Symptome wie Mdudigkeit, Leibschmerzen und Diarrhoe sowie
Gewichtsverlust, Anamie, Fertilitdtsprobleme, Minderwuchs und Osteoporose in Folge einer
Nahrstoff-Malabsorption.

Die betroffenen Patienten weisen HLA-DQ2 oder —DQ8 als genetische Pradisposition auf. Ein
weiterer Ausloser ist das durch die Nahrung aufgenommene Gliadin, welches im Darm nur teilweise
verdaut wird. Bei Zdliakie-Betroffenen konnen die Ubrig gebliebenen Gliadin-Peptide das
Dinndarmepithel passieren und in das darunterliegende Bindegewebe gelangen. Hier erfolgt eine
Deamidierung sowie Transamidierung (Komplexbildung) der Proteinfragmente durch die
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Gewebstransglutaminase. Bei der Deamidierung wird die Aminosdure Glutamin in Glutaminsaure
umgewandelt. Bei gegebener genetischer Veranlagung werden diese modifizierten Peptide durch
Antigen-prasentierende Zellen verstarkt dem Immunsystem dargeboten. Als Folge daraus werden
Antikérper sowohl gegen spezifische, deamidierte Gliadinepitope und infolge des sogenannten
Epitop Spreading auch gegen das koérpereigene Enzym tTG produziert. Dies wiederum flhrt zur
Entzindung und Schadigung der Dinndarmschleimhaut, welche auch histologisch anhand einer
atrophen Zottenstruktur und hyperplastischen Darmkrypten erkannt werden kann. Die
Dinndarmbiopsie gilt weiterhin als Gold-Standard. Die Zdliakie kann entsprechend der Schwere der
intestinalen Histopathologie in 3 Typen eingeteilt werden:

Marsh-Typ |: Vermehrung intraepithelialer Lymphozyten (IEL) bei normaler Schleimhautarchitektur.
Marsh-Typ II: zusatzliche Kyptenhyperplasie bei noch normalen Zotten.

Marsh-Typ Ill: |IEL-Vermehrung, Kryptenhyperplasie, Degeneration von Epithelzellen und
Zottenverplumpung.

Wird eine Zoliakie bei Betroffenen diagnostiziert, so zeigen die Betroffenen unter einer lebenslang
glutenfreien Diat Besserung der Symptome. Innerhalb von 3 — 12 Monaten normalisiert sich die
Zoliakie-Serologie (Antikdrper sind nicht mehr nachweisbar) und auch die intestinale Entziindung
geht zurtck, wenn auch langsam.

Dermatitis herpetiformis

Die Dermatitis herpetiformis ist eine Manifestation der Zodliakie an der Haut. Betroffene zeigen im
akuten Stadium immer einen sehr starken und qualenden Juckreiz. Die ersten Hauterscheinungen
sind kleine, selten gréRere rétliche Pappeln, die sich in Blaschen umwandeln.

Die Diagnose erfolgt mittels immunfluoreszenzoptischen Nachweises von granularen IgA-
Ablagerungen in unbefallener Haut. Weiterhin sollte auch hier eine Dinndarmbiopsie durchgefuhrt
werden, da Patienten trotz geringer Symptome die gleichen Veranderungen der
Dinndarmschleimhaut zeigen, wie Zéliakie-Betroffene. Bei dieser speziellen Form der Zdliakie
werden unter  anderem Autoantikbrper  gegen die korpereigene epidermale
Gewebstransglutaminase gebildet (TG3), diese Autoantikdrper haben sich hier als serologischer
Marker etabliert.

Nicht-Zoliakie-Glutensensitivitat (NCGS)

Eine allgemeingultige Definition der NCGS existiert bisher nicht. Als charakteristisch fur die NCGS
gelten unspezifische gastrointestinale, aber auch extraintestinale Symptome, die in Zusammenhang
mit der Aufnahme glutenhaltiger Nahrung auftreten. Voraussetzung fir die Diagnose NCGS ist eine
erhebliche Besserung der Beschwerden unter einer glutenfreien Erndhrung einerseits sowie ein
eindeutiger Ausschluss einer Zéliakie.

Die Pathophysiologie ist bisher nicht hinreichend geklart, Untersuchungen legen aber nahe, dass
nicht nur Gluten, sondern vielmehr die vor allem in modernen Weizensorten hochkonzentrierter
Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATI) eine Schlusselrolle in der Pathogenese spielen kénnten.

Das klinische Erscheinungsbild der NCGS ist von unspezifischen gastrointestinalen Symptomen
gepragt und ahnelt damit nicht nur der Zdliakie, sondern auch vor allem dem Reizdarmsyndrom.
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Folgende Symptome kénnen beobachtet werden: abdominelle Schmerzen, Diarrhoe, Véllegefiihl,
Ubelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Muskelbeschwerden oder chronische Midigkeit.

Ergibt die Anamnese einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Gluten Aufnahme und
Beschwerden, sind im ersten Schritt einer Diagnosestellung andere Gluten assoziierte
Erkrankungen, wie die Zdéliakie und Weizenallergie auszuschlieen. Sind weder eine Zdliakie noch
eine Weizenallergie fur die Beschwerden verantwortlich zu machen, kann im weiteren Verlauf eine
Eliminationsdiat flir Gluten oder Weizenprodukte durchgeflihrt werden. Sind die Beschwerden
danach eindeutig und anhaltend ricklaufig, deutet dies das Vorliegen einer NCGS an.

Antikorper gegen:

- Gliadin: Antikérper gegen Gliadin sind bei Personen ohne Zdliakie mit oralen Ulzerationen
signifikant erhoht. Anti-Gliadin-Antikérper finden sich haufig bei CD, in geringem Malde
subklinisch bei CD, aber auch bei einer Untergruppe von Personen, die nicht an der Krankheit
leiden.

- DGP: (deamidierte Gliadin-spezifische Peptide) Neueste Untersuchungen haben gezeigt,
dass gegen Gliadin gerichtete Antikérper von Zoliakie-Patienten eine sehr begrenzte Anzahl
von spezifischen Epitopen auf dem Gliadin-Molekil binden. Zudem wird durch die selektive
Deamidierung von Gliadin durch die Gewebstransglutaminase die Bindung der anti-Gliadin
Antikérper verstarkt. Daher weisen Testysteme, die deamidierte und definierte Peptide
verwenden, eine héhere diagnostische Genauigkeit im Vergleich zu bisherigen anti-Gliadin-
Tests auf.

- {TG: Die tTG ermdglicht eine einfachere und zuverlassigere Diagnostik der Zdliakie. tTG ist
ein Enzym, das unter anderem bei der Zellschadigung freigesetzt wird und an der
Gewebereparatur beteiligt ist. Anti-tTG Antikorper zeigen eine hdhere Sensitivitat und
Spezifitat fur Zoliakie als anti-Gliadin Antikérper und korrelieren stark mit der Aktivitat der
Krankheit.

- tTG neo: durch die Quervernetzung von tTG (Transamidierung) mit Gliadin-spezifischen
Peptiden wird die Bildung von neo-epitopen mit tTG induziert. Da diese neo-epitope den
physiologischen Epitopen strukturell dhnlicher sind als bisher verwendete Antigene, kann
das Antigen tTG neo-epitop eine signifikante Steigerung der Sensitivitat und Spezifitat des
Testes erzielen. Studien haben ebenfalls gezeigt, dass sich tTG neo-epitop als Marker fir
eine Dermatitis herpetiformis verwenden lasst.

- TG3: Die Transglutaminase 3 oder auch epidermale Transglutaminase, wird in der Epidermis
exprimiert. Mutationen im TGM3-Gen flihren unter anderem zum Syndrom der unkdmmbaren
Haare oder Dermatitis herpetiformis Duhring. Bei letzterem Syndrom handelt es sich um eine
Hauterkrankung aus der Gruppe der blasenbildenden Autoimmundermatosen. Neben den
auffalligen juckenden Blaschen und Knoten ist Zéliakie eines der Ursachen dieser Krankheit.
Fir die Diagnostik der DH wurde gezeigt, dass die TGM3 ein hoch empfindlicherer Marker
ist und die Diagnostik der Dermatitis herpetiformis weiter verbessern kann.
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- mTG neo: die mikrobielle Transglutaminase (mTG) wird in der Lebensmittelindustrie als
haufiger Zusatzstoff verwendet. Die mTG ist genauso wie die tTG in der Lage mit Gliadin
spezifischen Peptiden eine Quervernetzung einzugehen und ist somit in der Lage
sogenannte mTG neo-epitope zu bilden. Anti-mTG neo-epitop Antikérper kénnen auch in
Zdliakie-Patienten beobachtet werden und korrelieren mit dem Marsh-Index. Weiterhin
kénnen mTG neo-epitope in weiteren Gluten assoziierten Erkrankungen gefunden werden,
wie der NCGS.

- mTG: die mikrobielle Transglutaminase (mTG) wird in der Lebensmittelindustrie als haufiger
Zusatzstoff verwendet. Sie ist Hauptverursacher der Bildung der sogenannten mTG neo-
epitope, die im Verdacht stehen ein zusatzlicher Ausléser der Zdliakie zu sein. Jedoch sind
Antikorper gegen das Enzym selbst sehr selten.

- Frazer’s Fraction: Hierbei handelt es sich um ein Gliadin welches mit Pepsin und Trypsin
verdaut wurde. Bereits 1959 zeigte Frazer et al, dass die orale Zufuhr von PT-Gliadin fir
Zdliakie-Patienten schadlich ist. Die Vermutung ist, dass ein natlrlich vorkommendes
Gemisch aus Gliadin-Peptiden die Sensitivitat und Spezifitat, der im Test detektierten anti-
Gliadin Antikoérper deutlich erhéht. Dies konnte allerdings noch nicht belegt werden.

- lgA-total: IgA-total wird bendtigt, um eine IgA-Defizienz zu erkennen. Mehr als 2% der
Zoliakie-Patienten haben einen Mangel an Immunglobulin A (IgA), was zu einem negativen
Ergebnis beim Test auf IgA-Autoantikorper fuhrt (die Gesamt-IgA-Signalintensitat liegt unter
18 U/ml bei AESKUBLOTS® Gluten Related Disorders IgA). Wenn ein IgA-Mangel
nachgewiesen wird, wird eine zusatzliche Untersuchung auf GRD-relevante IgG-Antikdrper
empfohlen.

Testprinzip

Die Antigene sind als Linien auf die Nitrozellulosemembran-Streifen aufgebracht. Die Membran
ist blockiert, um unspezifische Bindungen zu verhindern. Die Membran-Streifen mit den
spezifischen Antigenen werden in den Inkubationswannen mit 1:101 verdlinnten Serum-
/Plasmaproben inkubiert. Hierbei binden spezifische Antikorper aus dem Patientenserum/-
plasma, wenn vorhanden, an das Antigen auf der Membran. Ungebundene Serum-
/Plasmakomponenten werden im folgenden Waschschritt weggewaschen. Anschlielend
werden Antikdrper gegen humane Immunglobuline, die mit Meerrettich-Peroxidase markiert
sind (Konjugat), zugegeben. Wahrend einer Inkubation binden diese an den zuvor gebildeten
Antigen-Antikérper-Komplex, nicht gebundene Immunglobuline werden im folgenden
Waschschritt entfernt. Der Nachweis gebundener Antikdrper erfolgt mit einer enzymatischen
Farbreaktion, bei der das farblose Substrat prazipitiert (blau). Die Reaktion wird mit destilliertem
Wasser abgestoppt.
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Kit Bestandteile
VOR GEBRAUCH REKONSTITUIEREN
Farbe des Farbe der
Kitbestandteil Beschreibung / Inhalt
Verschlusses | Losung
. 2 x fur je 10 ml . Magermilchpulver zum Ansatz von 2 x 10 ml
Blockier-Reagenz weild N/A
Konzentrat Probenpuffer

20-fach konzentriert fir 1 L Tris-Puffer, pH 6,9 +
0,2

GEBRAUCHSFERTIG

Farbe des Farbe der

Waschpuffer (20x) 1 x50 ml weil} farblos

Kitbestandteil . Beschreibung / Inhalt
Verschlusses | Losung

Anti-human Immunoglobulin A (IgA) markiert mit

Konjugat IgA 1x15ml rot farblos . .
Meerrettichperoxidase
TMB Substrat 1x15ml schwarz farblos Stabilisiertes TMB/ H,0,
. . Farbkodierung . . .
Teststreifen 24 Streifen N/A Aufgebrachte Antigene siehe Zweckbestimmung.
blau/gelb
Pinzette Je 1 Stick N/A N/A N/A
Inkubationswanne 3 Stiick N/A N/A N/A
Etiketten fiir Probenpuffer 2 Stilick N/A N/A N/A
Regelkarte 1 Stiick N/A N/A N/A

PRODUKTBEGLEITENDE INFORMATIONEN
Analysezertifikat 1 Stiick
Gebrauchsanweisung 1 Stiick

ERFORDERLICHE MATERIALIEN, NICHT IM KIT ENTHALTEN

HELIA® Automated Blot System der Firma Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG Messzylinder 1000 ml, Pipette oder Messzylinder fir
10 ml Volumen, Mikropipetten (10, 1000 pl), absorbierendes Papier oder Filterpapier. Unsere Tests wurden fiir die Verwendung mit
gereinigtem Wasser (purified water) nach der Definition der U.S. Pharmakopde und der Europaischen Pharmakopde entwickelt.

Lagerung und Haltbarkeit

Die Lagerung der Kitreagenzien und der Membranstreifen muss bei 2-8 °C / 35,6-46,4 °F in den
Originalflaschen erfolgen. Verdinnter Waschpuffer, sowie geotffnete Streifen, Konjugat und TMB
Substrat sind bei 2-8 °C / 35,6-46,4 °F sechs Wochen haltbar. Fur rekonstituiertes Blockier-Reagenz
gilt eine Haltbarkeit von 3 Wochen bei 2-8 °C / 35,6-46,4 °F. Die auf der Verpackung und den
Etiketten der einzelnen Komponenten angegebenen Verfallsdaten sind zu beachten. Kitbestandteile,
bei denen das Verfallsdatum Uberschritten ist, durfen nicht mehr verwendet werden! Eine starke
Lichteinwirkung auf die TMB-Substratlésung ist zu vermeiden.
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5 Hinweise und Vorsichtsmallnahmen

5.1 Gesundheitsrisiko
Dieses Produkt darf ausschliefdlich zur IN-VITRO-DIAGNOSTIK verwendet werden. Die Anwendung
muss durch Personal erfolgen, das speziell in der Verwendung von In-vitro-Diagnostika unterrichtet
und ausgebildet wurde.
Alle Bestandteile des Kits sind gemal der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] eingestuft. Weitere
Informationen zu den Inhaltsstoffen finden Sie im Material- und Sicherheitsdokument (MSDS).
Stoffe, die auf der sogenannten "Candidate List of Substances of very High Concern (SVHCV) for
authorization" der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) aufgefihrt sind, sind keine
beabsichtigten Bestandteile dieses Produkts. Es ist daher nicht zu erwarten, dass diese Stoffe in
Mengen = 0,1 % in dem Produkt enthalten sind.
Die Komponenten sollten sicher gelagert werden und fur Kinder unzuganglich sein.
Insbesondere enthalten die Komponenten keine Stoffe in Konzentration = 0,1 % die als PBT oder
vPvB einzustufen sind.
Patientenproben sind als potenziell infektids zu betrachten und gemafn den nationalen Gesetzen zu
handhaben. Patientenproben und anderes potenziell infektioses Material sollten nach dem Testlauf
dekontaminiert werden.

5.2 Allgemeine Hinweise

Zur Unterscheidung der erhaltlichen quantitativen AESKUBLOTS® Tests ist oberhalb der
Bezugslinie auf den Streifen eine Farbkodierung angebracht:

Farbkodierung AESKUBLOTS®
Blau/gelb Gluten Related Disorders IgA
Blau/schwarz Gluten Related Disorders IgG

Sollten Produktinformationen, einschlie3lich Etikettierung, inkorrekt sein, kontaktieren Sie bitte den
Hersteller oder den Lieferanten des Kits.

Blockier-Reagenz, TMB Substrat und Waschpuffer dirfen zwischen Chargen und Testpackungen
ausgetauscht werden. Alle anderen Komponenten sind spezifisch und dirfen nicht ausgetauscht
werden.

Fir den Umgang mit dem Konjugat dirfen keine Gefal3e aus Polystyrol verwendet werden.

Alle Kit-Komponenten vor Testbeginn auf Raumtemperatur (20-32 °C / 68-89,6 °F) bringen und gut
durchmischen. Die Testdurchfiihrung kann automatisiert mit dem HELIA® Automated Blot System
der Firma Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG erfolgen.

Setzen Sie die einzelnen Kit-Komponenten niemals héheren Temperaturen als 37 °C / 98,6°F aus.
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Die Substratldsung immer mit verkaufsneuen Pipettenspitzen pipettieren, um Kontaminationen zu
vermeiden. Substratldsung vor Licht schitzen. Konjugat niemals mit Pipettenspitzen pipettieren,
welche mit anderen Reagenzien kontaminiert sind.

Die Farbintensitaten der Banden missen nicht mit den Antikorpertitern Ubereinstimmen, die mit
Referenzmethoden bestimmt wurden.

Auch Proben offensichtlich gesunder Personen kdnnen Autoantikdrper aufweisen.

Bei erhoéhter Konzentration an Immunkomplexen oder anderen Immunglobulin-Aggregaten in einer
Probe sind falsch positive Ergebnisse durch nicht spezifische Bindungen nicht auszuschlie3en.

Eine endgiltige klinische Diagnose sollte nicht allein auf den Ergebnissen des
durchgefiuihrten Tests erfolgen, sondern vom Arzt unter Beriicksichtigung aller klinischen
Befunde und Laborbefunde erstellt werden. Die Diagnose sollte unbedingt mit verschiedenen
diagnostischen Methoden bestitigt werden.

Weiterhin ist zu beachten, dass unter einer glutenfreien Diat die spezifischen Antikorper fur
eine Zoliakie deutlich absinken, bis diese nicht mehr nachgewiesen werden kénnen.

Probenentnahme, Vorbereitung und Lagerung

Die Verwendung frischer Serum-/Plasmaproben wird empfohlen. Die Blutentnahme hat nach der
nationalen Rechtslage zu erfolgen. lkterische, lipamische, hamolytische oder bakteriell
kontaminierte Serum-/Plasmaproben nicht verwenden. Bei triben Proben die Partikel niedrig
abzentrifugieren (< 1000 x g). Blutproben in saubere, trockene und leere Réhrchen aufnehmen.

Nach der Gewinnung sollten Serum-/Plasmaproben innerhalb von 8 h verwendet werden, bzw.
verschlossen fir 48 h bei 2-8 °C / 35,6-46,4 °F aufbewahrt werden. Ist eine langere Lagerung
beabsichtigt, sollten die Proben bei -20 °C / -4 °F tiefgefroren werden. Mehrfaches Auftauen und
Einfrieren der Proben sollte vermieden werden. (Thomas: Labor und Diagnose; CLSI Guideline
GP44-A4). Keine hitzeinaktivierten (56 °C / 132,8 °F) Serum-/Plasmaproben verwenden.
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Testdurchflihrung

71

7.2

Vorbereitung

Eventuell auskristallisierte Salze des Waschpuffer-Konzentrates in Lésung bringen. Kristalle kdnnen
durch leichtes Erwarmen, Raumtemperatur sollte ausreichend sein, wieder geldst werden.

Konzentrierten Waschpuffer 1:20 mit destilliertem Wasser verdinnen (z.B. 50 ml plus 950 ml).

Zur Herstellung des Probenpuffers: 10 ml Waschpuffer zu einer Flasche Blockier-Reagenz geben
und gut mischen.

Teststreifen in korrekter Orientierung (Bezugslinie und Farbkodierung nach oben) mit einer Pinzette
(Teststreifen nicht mit der Hand berthren) in die Inkubationswannen legen. Unbenutzte Teststreifen
werden fest verschlossen in der Streifendose mit Trockenbeutel kiihl gelagert (2-8 °C/35,6-46,4 °F).

Fur die automatische Abarbeitung mit dem HELIA® Automated Blot System: Die Beladung des
Gerates erfolgt nach den Vorgaben des HELIA® Automated Blot System. Die entsprechende
Testdurchflihrung erfolgt mit dem Programm: 401005 GRD IgA.

Fir jede Charge ist das chargenspezifische CoA zu verwenden.

Manueller Testablauf

Wichtige Hinweise:

Das Protokoll ist genau einzuhalten. Stellen Sie sicher, dass die beiden in den Schritten 2, 6 und 9
im Protokoll genannten Komponenten in die Inkubationswanne gegeben werden.

Teststreifen zwischen den Inkubationsschritten nicht austrocknen lassen.
Teststreifen nicht mit der Hand berihren, Pinzette verwenden.

Verdinnte Serumproben nach der Inkubation vollstdndig entfernen, um Verschleppung zu
verhindern.

Wahrend der Inkubation Teststreifen kontinuierlich mittels Wippschuttler schitteln.

Probenpuffer, Konjugat und Substrat zusammen mit dem Waschpuffer an eine Seite der
Inkubationswanne geben. Nicht Uber Streifen flieRen lassen.
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m

Stellen Sie sicher, dass alle Vorbereitungen vor Beginn durchgefihrt worden sind.

2. Streifen in korrekter Orientierung (Bezugslinie und
[wasH] [s8]
[=2] @ Farbkodierung nach oben) in die Inkubationswanne legen.
\ / Streifen nur mit Pinzette anfassen. 1050 ul Waschpuffer
\ - ‘_’ \J%” und 450 ul Probenpuffer in die Inkubationswanne mit
Streifen geben. Streifen vollstdndig mit der Ldésung
‘ | Lﬁ { L benetzen und 5 Minuten unter Schitteln inkubieren lassen.
Probe
3 Samples
Pipettieren Sie jeweils 15 yl Serum- oder Plasmaprobe in
die Inkubationswanne mit dem vorgesehenen Streifen und
¢ dem Probenpuffer.
‘ O
30 Minuten bei 20-32 °C/68-89,6 °F unter Schiitteln

\2“‘" - inkubieren. Danach die Probe vollstédndig entfernen.
|

1
5. @

e

¥ 3x

T 3-mal fur 5 Minuten mit jeweils 1,8 ml Waschlésung unter
vorsichtigem Schuitteln waschen. Waschlésung nach
jedem Waschschritt entfernen.

6. CONJ
\ \ 1050 pI Waschlésung und 450 pl Konjugat in jede
Inkubationswanne mit Streifen geben.
" ® T
30 Minuten bei 20-32 °C/68-89,6 °F unter Schutteln
i inkubieren. Konjugat entfernen.
=

8. @

T 3-mal fir 5 Minuten mit jeweils 1,8 ml Waschlésung unter
% vorsichtigem Schitteln waschen. Waschlésung nach
Lﬁl Jedem Waschschritt entfernen.
3 3x I
Substrat
9.

\ \ 1050 yI  dH20 und 450yl Substrat in jede

Inkubationswanne mit Streifen pipettieren.

inkubieren, vor intensiver Lichteinstrahlung schitzen.

- Substrat entfernen.
\%ﬂ —

Stop

10.
*@ Tl/ 15 Minuten bei 20-32 °C/68-89,6 °F unter Schitteln

11 \
\ @ T2ml dH20 hinzugeben. 1 Minute unter Schutteln
inkubieren. dH20 entfernen. Diesen Schritt 1-mal

I—I \% I:iili‘— wiederholen

X 2x

12. Die Inkubationswanne mit Streifen in einen Reader legen.
13. Die nassen Streifen innerhalb einer Zeitspanne von 20 Minuten mit Hilfe eines Readers
auswerten.
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Quantitative Auswertung

8.1

Auswertung

Die Auswertung erfolgt Uiber die im HELIA® Automated Blot System integrierte Software oder
einen Reader. Gleichzeitig Uberprift das Gerat jeden Streifen hinsichtlich der Validitatskriterien.

8.1.1 Manuelle Auswertung durch BLOTrix Reader mit dazugehoériger Software

Die Auswertung der Streifen kann mit Hilfe der BLOTrix System Software Version 4.2 der héher
erfolgen. Fur genauere Anweisungen ist die Gebrauchsanweisung es BLOTrix Systems
heranzuziehen.

Wichtige Hinweise fur die manuelle Auswertung:

¢ Die visuelle Interpretation der Test Ergebnisse wird nicht empfohlen

¢ Die Testergebnisse sind als gultig zu erachten, wenn folgende Kriterien erflllt sind:
o Funktionskontrollen sind deutlich sichtbar
o Standard 1 bis 3 sind sichtbar und steigen in ihrer Intensitat
o Die Negativ Kontrolle zeigt ein Signal welches schwacher ist als Standard 1

Wenn diese Kriterien nicht erflllt sind muss der Test als unglltig erachtet und wiederholt werden.

Quantitative Auswertungen basieren auf einen Vergleich der Farbintensitat der individuellen
Antigene und ihren Standards. Die BLOTrix System Software berechnet die Signalstarke und
wertet die Ergebnisse entsprechend aus.

8.1.2 Automatische Auswertung durch HELIA® Automated Blot System

Die Auswertung am HELIA® Automated Blot System verlauft vollautomatisch. Die integrierte
Software ermittelt das Ergebnis der arbitraren IgA-Konzentration (U/ml).

Merkmale des HELIA® Automated Blot System Auswertung:

o Die Software uberprift die Giiltigkeit jedes Streifens automatisch.

o Die Signalstarke (Bar-Wert) der Test Linien erfolgt anhand einer Standardkurve, bei der die
Grauwerte der Standards gegen die Konzentration in U/ml aufgetragen werden.

¢ Die Auswerteeinheit nutzt eine 4-Parameterlogistik-Kurvenanpassung (4PL).

o Die resultierende Konzentration in U/ml wird flr jedes Antigen berechnet und angezeigt.
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8.2 Ergebnisinterpretation

8.2.1 Ergebnisinterpretation von IgA-Total

Ergebnis IgA Konzentration arbitrare Einheiten (U/ml)
IgA Defizienz <18 U/ml
Normales IgA Level =18 U/ml

8.2.2 Ergebnisinterpretation der GRD Marker

Ergebnis IgA Konzentration arbitrare Einheiten (U/ml)
Negativ <12 U/ml
Grenzwertig 212 <18 U/ml
Schwach positiv 218 < 30 U/ml
Positiv = 30 <200 U/ml
Hoch positiv =200 U/ml

8.3 Hinweise zur Giiltigkeit und Qualitat

Sollten die Werte der Kontrollen nicht die Validierungskriterien erfullen, ist der Test unglltig und
muss wiederholt werden. Bei grenzwertigen Ergebnissen wird ebenfalls die Wiederholung mit einer
neuen Probe empfohlen.

Die folgenden moglichen Fehlerquellen sollten Gberprift werden:

¢ Haltbarkeit und Lagerbedingungen der Reagenzien
e Kalibrierung und Funktionsfahigkeit der verwendeten Pipetten und Gerate
o Inkubationsbedingungen

Sollten die getesteten Proben ungewdhnliche Werte oder Abweichungen zeigen oder werden die
Validierungskriterien aus Grinden, die nicht in der Verantwortlichkeit des Ausfiihrenden liegen, nicht
erflllt, kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder den Lieferanten des Kits.

Medizinische Laboratorien sollten eigene Qualitadtskontrollverfahren unter Verwendung geeigneter
Kontrollseren durchfiihren und die nationalen Laborstandards einhalten.

9 Technische Daten

Probenmaterial: Serum / Plasma

Probenvolumen: 15 yl Serum / Plasma
Gesamt-Inkubationszeit: 117 Minuten bei 20-32 °C/68-89,6 °F
Messbereich: 0-300 U/ml

LoB: Siehe Kapitel 10.1

LoD: Siehe Kapitel 10.1

Lagerung: bei 2-8 °C/35,6-46,4 °F in Originalflaschen.
Zahl der Bestimmungen: 24 Tests
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10 Leistungsdaten

10.1 Analytische Sensitivitat

Der Limit of Blank (LoB), welcher der Erfassungsgrenze des Messsystems entspricht, wurde durch
20-fache Wiederholung des Blockier-Reagenz fiir jedes Antigen ermittelt. Folgender Wert wird fur
alle Antigene festgelegt: 0,20 U/ml.

Der Limit of Detection (LoD) entspricht der Nachweisgrenze des Messsystems. Der LoD wird flr
alle Antigene mit 0,58 U/ml festgelegt.

10.2 Normalbereich

Seren von gesunden Spendern wurden mit dem AESKUBLOTS® Gluten Related Disorders IgA
untersucht und es ergab sich folgende Verteilung:

Niedrigste Hochste
Konzentration @ Konzentration
[U/ml] [U/ml]

Mittelwert Median
[U/mlI] [U/mlI]

Antigen Probenanzahl

Gliadin
DGP
tTG

tTG neo
TG3

mTG neo
mTG

Frazer’s Fraction
IgA-total

Wir empfehlen jedem Labor einen eigenen Normalwertebereich zu ermitteln.

10.3 Prazision

Die Prazision der mit dem AESKUBLOTS® Gluten Related Disorders IgA erhaltenen
Testergebnisse wurde anhand der Bestimmung der Intra- und Inter-Assay-Prazision sowie der
Chargenvarianz durch die Analyse mehrerer Proben mit verschiedenen Konzentrationen untersucht.

Es wurden die Mittelwerte fur alle Proben berechnet und in U/ml angegeben. Bei Proben im positiven
Bereich wird zusatzlich der CV in Prozent aufgeflihrt. Fir Proben im negativen Bereich wird die
Angabe neg. verwendet, welche die negativen Ergebnisse bestatigt. Die Angabe neg. wurde
eingefuhrt, da bei sehr kleinen Werten (bei negativen Proben), selbst kleine Unterschiede artifiziell
erhdhte, nicht aussagekraftige Abweichungen ergeben.
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Intra-Assay Prézision

Frazer’s

Gliadin DGP tTG tTG neo TG3 mTG

Fraction
Mittelwert [U/ml] 1,24 1,05 97,77 48,21 26,36 0,49 20,81
CV [%] Neg. Neg. Neg. 19,40 % | 17,66 % | 19,25 % Neg. Neg. 15,42 %
Mittelwert [U/ml] EEEESYRE] 0,14 5,24 1,86 0,59 38,16 0,50 38,41 23,31
CV [%] 14,66 % Neg. Neg. Neg. Neg. 17,70 % Neg. 16,55 % | 19,88 %
Mittelwert [U/ml] 4,81 56,15 292,35 300,0 0,77 176,67 0,19 6,86 23,47
CV [%] Neg. 1422% | 9,51 % 0,00 % Neg. 12,25 % Neg. Neg. 14,79 %
Mittelwert [U/ml] 0,48 0,44 0,43 0,36 0,95 0,21 0,13 0,08 19,67
CV [%] Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 11,24 %
Mittelwert [U/ml] 0,49 0,16 0,91 0,87 1,81 1,00 182,25 0,24 39,22
CV [%] Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 9,99 % Neg. 18,93 %

Frazer’s

Gliadin DGP tTG tTG neo TG3 mTG

Fraction
Mittelwert [U/ml] 1,41 13,75 197,85 28,60 28,83 0,28 1,11 22,57
CV [%] Neg. 20,70 % Neg. 21,92% | 2490 % | 22,42 % Neg. Neg. 21,711 %
WIC\WERAI 145,75 0,41 5,07 3,55 0,76 36,42 0,26 36,82 20,75
CV [%] 16,66% Neg. Neg. Neg. Neg. 19,06 % Neg. 20,49 % | 22,05 %
Mittelwert [U/ml] 5,23 59,80 207,97 300,0 0,58 177,42 0,12 8,86 24,24
CV [%] Neg. 20,63 % | 15,87 % | 0,00 % Neg. 9,40 % Neg. Neg. 21,23 %
Mittelwert [U/ml] 1,30 1,05 1,75 4,64 2,54 0,38 0,77 1,31 29,93
CV [%] Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 21,97 %
Mittelwert [U/ml] 0,76 0,25 3,18 3,53 2,38 1,12 99,68 0,36 41,74
CV [%] Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 23,12 % Neg. 20,21 %

Lot-to-Lot Prazision

Frazer’s

Gliadin DGP tTG TG3 mTG

Fraction
Mittelwert [U/ml] 1,30 15,31 240,09 32,73 1,96 28,03
CV [%] Neg. 25,59 % Neg. 23,33% | 27,05% | 23,99 % Neg. Neg. 26,21 %
Mittelwert [U/ml] 135,10 0,55 6,96 7,74 1,86 37,35 0,90 40,90 29,04
CV [%] 14,27 % Neg. Neg. Neg. Neg. 16,77 % Neg. 20,60 % | 22,84 %
Mittelwert [U/ml] 4,96 67,10 253,69 300,0 2,01 190,09 0,28 9,38 31,18
CV [%] Neg. 18,28 % | 27,23 % | 0,00 % Neg. 12,61 % Neg. Neg. 24,95 %
Mittelwert [U/ml] 2,86 1,65 5,17 7,91 5,15 1,09 1,85 2,06 49,66
CV [%] Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 20,38 %
Mittelwert [U/ml] 0,39 0,11 3,86 1,97 3,49 3,03 73,06 0,47 35,81
CV [%] Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 14,91 % Neg. 17,74 %
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10.4 Wettbewerbervergleich

Da bei den gemessenen Proben keine klinischen Daten hinsichtlich einer glutenfreien Ernahrung
vorhanden waren und dies ausschlaggebend fir den Nachweis von spezifischen Antikérpern ist,
wurden die Proben mit einem Referenztest vorcharakterisiert. Von dem Referenztest als positiv
vorbewertete Proben wurden als positiv angenommen und negativ vor befundete Proben als negativ.
Grenzwertige Proben wurden als negativ betrachtet. Bei dieser Betrachtungsweise wird davon
ausgegangen, dass der Referenztest die Proben korrekt bestimmt, was nicht unbedingt der Fall sein
muss. Weitere Studien hierzu sollen folgen.

10.4.1 DGP und tTG

Die Antigene DGP und tTG wurden mit einem handelsublichen LINE-Blot (CE-zertifizierter
Referenztest) zur Bestimmung von Zdliakie-spezifischen Antikdrpern verglichen.

Erkrankung gemessen DGP gemessen tTG
Zoliakie
Morbus Crohn

Diabetes mellitus Typ 1

U. colitis

Gastroenteritis

Lactose Intoleranz

Blutspender

e Referenztest
Positiv Negativ
AESKUBLOTS® Positiv

Gluten Related Negativ

Disorders IgA Gesamt

DGP 95 % CI

Sensitivitat 26,8 — 73,20

Spezifitat 99,4 96,80 — 99,97
Gesamtiibereinstimmung 95,7 91,8 -97,8

Im untersuchten Kollektiv, welches anhand eines Referenztests vorcharakterisiert wurde, wurde eine
Sensitivitat von 50,0 % bei einer Spezifitat von 99,4 % in Bezug zum Referenztest ermittelt. Die
ermittelten Werte beruhen auf der Annahme, dass der Referenztest alle Proben korrekt einstuft. Bei
dem Antigen DGP handelt es sich mit groRer Wahrscheinlichkeit um 2 verschiedene Peptid-
Varianten.
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Referenztest
tTG

Positiv Negativ

AESKUBLOTS® Positiv
Gluten Related Negativ

Disorders IgA Gesamt

tTG 95 % ClI
Sensitivitat 79,8 — 99,8
Spezifitat 98,9 95,9 -99,8
Gesamtibereinstimmung 98,5 95,7 - 99,5

Im untersuchten Kollektiv, welches anhand eines Referenztests vorcharakterisiert wurde, wurde eine
Sensitivitat von 95,8 % bei einer Spezifitat von 98,9 % in Bezug zum Referenzsystem ermittelt. Die
ermittelten Werte beruhen auf der Annahme, dass der Referenztest alle Proben korrekt einstuft.

10.4.2 Gliadin und tTG neo

Die Antigene Gliadin und tTG neo wurden mit handelsiblichen ELISA (CE-zertifizierte Produkte der
Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG) zur Bestimmung von Antikdrpern gegen Gliadin und tTG neo
verglichen.

Erkrankung gemessen Gliadin gemessen tTG neo
Zoliakie
Morbus Crohn

Diabetes mellitus Typ 1

U. colitis

Gastroenteritis

Lactose Intoleranz

Blutspender

Referenztest
Gliadin

Positiv Negativ Gesamt

AESKUBLOTS® Positiv
Gluten Related Negativ

Disorders IgA Gesamt

Gliadin 95 % CI
Sensitivitat 52,4 -924
Spezifitat 97,2 94,0 - 98,7
Gesamtiibereinstimmung 96,1 92,7 -97,9
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Im untersuchten Kollektiv wurde eine Sensitivitat von 78,6 % bei einer Spezifitdt von 97,2 % in Bezug
zum Referenzsystem ermittelt. Die ermittelten Werte beruhen auf der Annahme, dass der
Referenztest alle Proben korrekt einstuft.

Referenztest
tTG neo
Positiv Negativ Gesamt

AESKUBLOTS® Positiv

Gluten Related Negativ

Disorders IgA Gesamt

tTG neo 95 % ClI
Sensitivity 49,2 -77,0
Specificity 100 93,3-100,0
Total-Agreement 94.2 90,6 — 96,4

Im untersuchten Kollektiv wurde eine Sensitivitdt von 64,3 % bei einer Spezifitat von 100,0 % in
Bezug zum Referenzsystem ermittelt. Schlief3t man bei den diskrepanten Proben das Antigen tTG
in die Auswertung mit ein, so zeigt sich, dass der AESKUBLOTS® Gluten Related Disorders IgA
durch den Zusatz des Antigens tTG eine Sensitivitdt von 90,0 % erreicht bei einer Spezifitat von
100,0 %. Die ermittelten Werte beruhen auf der Annahme, dass der Referenztest alle Proben korrekt
einstuft.

10.4.3 TG3

Das Antigen TG3 wurde mit einem handelsublichen ELISA zur Bestimmung von IgA-Antikérpern
gegen TG3 verglichen. Dazu wurden 27 Proben von Patienten mit einer Dermatitis herpetiformis mit
einem CE-zertifizierten Referenztest vorcharakterisiert und mit dem AESKUBLOTS® Gluten
Related Disorders IgA verglichen (grenzwertige Ergebnisse wurden als negativ eingestuft).

Referenztest
TG3
Positiv Negativ Gesamt

AESKUBLOTS® Positiv

Gluten Related Negativ

Disorders IgA Gesamt

TG3 95 % CI
Sensitivitat 43,4-90,3
Spezifitat 93,8 71,7 -99,7
Gesamtiibereinstimmung 85,2 67,5 —-94,1

Im untersuchten Kollektiv wurde eine Sensitivitat von 72,7 % bei einer Spezifitat von 93,8 % in Bezug
zum Referenzsystem ermittelt. Die ermittelten Werte beruhen auf der Annahme, dass der
Referenztest alle Proben korrekt einstuft.
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10.4.4 mTG neo und mTG

Fir die Antigene mTG neo und mTG gibt es derzeitig keine Vergleichsprodukte auf dem Markt.
Dennoch war es moglich anhand von ELISA RUO-Kits (Firma Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG)
zur Bestimmung von mTG neo und mTG-Antikérpern einen Vergleichstest durchzufihren.

Erkrankung gemessen mTG neo gemessen mTG

Zoliakie
Morbus Crohn
Diabetes mellitus Typ 1

U. colitis

Gastroenteritis

Lactose Intoleranz

Blutspender

Referenztest
mTG neo
Positiv Negativ Gesamt

AESKUBLOTS® Positiv
Gluten Related Negativ

Disorders IgA Gesamt

mTG neo 95 % ClI
Sensitivitat 69,2 — 90,2
Spezifitat 99,5 97,2 -99,9
Gesamtiibereinstimmung 96,0 92,8 - 97,8

Im untersuchten Kollektiv wurde eine Sensitivitat von 82,0 % bei einer Spezifitdt von 99,5 % in Bezug
zum Referenzsystem ermittelt. Die ermittelten Werte beruhen auf der Annahme, dass der
Referenztest alle Proben korrekt einstuft.

Referenztest
mTG
Positiv Negativ Gesamt

AESKUBLOTS® Positiv

Gluten Related Negativ

Disorders IgA Gesamt

mTG 95 % ClI

Sensitivity 0,0 — 94,87

Specificity 99,1 97,27 — 99,74
Total-Agreement 98,8 96,8 — 99,5
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Bisherige Studien haben gezeigt, dass Antikdrper gegen die mTG selbst sehr selten sind. Dies
konnte fiir den AESKUBLOTS® Gluten Related Disorders IgA bestéatigt werden. Es wurde eine
Spezifitdt von 99,1 % in Bezug zum Referenzsystem ermittelt. Die ermittelten Werte beruhen auf der
Annahme, dass der Referenztest alle Proben korrekt einstuft.

10.5 Linearitat

Fir ausgewahlte Seren konnte ein linearer Zusammenhang zwischen Verdinnung und
Antikérperkonzentration in diesem Test ermittelt werden. Alle aufgefiihrten Proben zeigen ein R? >
0,95. Aufgrund der Heterogenitat humaner Antikorper ist jedoch nicht auszuschlieen, dass einzelne
Seren ein nicht lineares Verhalten zeigen.

Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4
R2 R2 R2

Antigen

Gliadin
DGP
tTG
tTG neo
TG3
mTG neo
mTG

Frazer’s Fraction

10.6 Kalibration

Das quantitative Messsystem ist mangels eines internationalen Referenzstandards in vorlaufigen
Einheiten kalibriert. Die Ergebnisse werden in U/ml angegeben.

11 Entsorgung

Bitte beachten Sie die relevanten gesetzlichen Vorschriften!

12 Hinweis an den Anwender (Europaische Union)

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfalle sind dem
Hersteller und der zustandigen Behorde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender und/oder der
Patient niedergelassen ist, zu melden.
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14 Regulatorische Symbole

IVD

" Diagnosi in vitro

" For in vitro diagnostic use

" Pour diagnostic in vitro

" Para uso diagnéstico in vitro

" In Vitro Diagnostikum

" In Vitro AlayvwoTik6 péco

" Para uso Diagnostico in vitro

REF

" Numero d’ordine

" Cataloge number

" Référence Catalogue

" Numéro de catalogo

" Bestellnummer " ApiBudg TTapayyeliag
“ Numero de catalogo
" Descrizione lotto " Lot
" Lot " Lote
L o T " Chargen Bezeichnung " Xapaktnpiopdg Taptidag
" Lote

uDI

" Identificatore univoco del dispositivo

“ Unique Device Identifier

" Identifiant unique de I'appareil

" Identificador unico del dispositivo

" eindeutige Produktidentifizierung

“ Movadiké avayvwpIoTIKO CUOKEURG

" Identificador Unico do dispositivo

¢

" Conformita europea

" EC Declaration of Conformity

" Déclaration CE de Conformité

" Declaracion CE de Conformidad

" Europaische Konformitat

" EupwTraikf oup@wvia

" Déclaracdo CE de Conformidade

24

" 24 determinazioni " 24 tests

" 24 tests " 24 pruebas

" 24 Bestimmungen " 24 ipoadiopioyoi
" 24 Testes

" Rispettare le istruzioni per 'uso

" See instructions for use

" Voir les instructions d‘utilisation

" Ver las instrucciones de uso

" Gebrauchsanweisung beachten

" N&Bete uTTOYN TIG 0BNYiEG XProNS

" Ver as instrucdes de uso

" Da utilizzarsi entro

" Use by

" Utilise avant le

" Utilizar antes de

" Verwendbar bis

" Xprion péxp!

" Utilizar antes de

+8°C
+2C

" Conservare a 2-8°C (35.6-46.4°F)

" Store at 2-8°C (35.6-46.4°F)

" Conserver a 2-8°C (35.6-46.4°F)

" Conservar a 2-8°C (35.6-46.4°F)

" Lagerung bei 2-8°C (35.6-46.4°F)

“ uldooetal oToug 2-8°C (35.6-46.4°F)

" Conservar entre 2-8°C (35.6-46.4°F)

wl

" Prodotto da

" Manufactured by

" Fabriqué par

" Fabricado por

" Hergestellt von

” Kataokeuddetal oo

" Fabricado por

STRIP

" Strip di nitrocelluslosa rivestita

" Coated nitrocellulose strip

" Strip de nitrocellulose couché

" Tira de nitrocelulosa recubierta

" Nitrozellulosemembran-Streifen mit aufgebrachten Antigenen

" EmrioTpwon Awpida VITPOKUTTapivnG

" Tira de nitrocelulose revestido

“ Tampone di lavaggio

“ Wash buffer

WASH]| 20x

" Tampon de Lavage

" Solucién de lavado

" Waschpuffer

" PuBpioTik6 didAupa TTAlong

" Solucéo de lavagem

" Reagente bloccante

" Blocking Reagent

BLOCK-REAG

" réactif de blocage

" Reactivo bloqueante

" Blockier-Reagenz

" AvTIOpaaCTrPIO ATTOKAEICHOU

" Bloqueio de reagente

RCNS|[10ml

" Ricostituire con 10 mL

" Reconstitute with 10 mL

" reconstituer avec 10 mL

" reconstituir con 10 mL

" rekonstituiren mit 10 mL

" Avaouotaon pe 10 mL

" reconstituir com 10 mL

SB

“ Tampone campione

" Sample buffer

" Tampon Echantillons

“ Tampo6n Muestras

" Probenpuffer " PuBuIoTIKS SidtAupa SelypdTwy
" Diluente de amostra
“ Coniugato “ Conjugate
“ Conjugé " Conjugado

C O N J " Konjugat " Z0Ceuypa
" Conjugado
“ Tampone substrato " Substrate buffer
" Substrat “ Tampon sustrato

S U B " Substratpuffer " PuBpIoTIKG BIGAUNA UTTOOTPWHATOG

" Substrato
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