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Utilizacion

AESKULISA® ANCA-Pro es un enzimoinmunoensayo en fase sdlida que emplea
mieloperoxidasa (MPO) nativa elevadamente purificada y proteinasa 3 (PR3) de células
polimorfonucleares de sangre periférica humana y Catepsina G, Elastasa, Lactoferrina,
Lisozima y BPI (proteina del incremento de permeabilidad bacteriana) humanas y nativas para
la deteccidn separada semicuantitativa y cualitativa de anticuerpos contra estos antigenos en
suero humano.

El ensayo es una herramienta para el diagndstico de vasculitis sistémica autoimmune.

Aplicacion clinicay principio del ensayo

El acronimo ANCA (autoanticuerpos anti-citoplasma del neutréfilo) describe un grupo de
anticuerpos dirigidos contra diferentes componentes de los granulocitos neutréfilos y
monocitos. El test de inmunofluorescencia indirecta en neutrofilos fijados con etanol ha sido
el método establecido hasta ahora para la deteccion de los ANCAs. Era aparente que algunos
ANCAs creaban un patron de fluorescencia citoplasmatico (de ahi llamado cANCA) mientras
gue otros creaban un patrén perinuclear (el pANCA). Ya que ambos patrones pueden cubrir
multiples antigenos, la inmunofluorescencia no es suficiente para satisfacer un diagnéstico
diferencial de vasculitis. De ahi que cada test IFl deba ser verificado con tests ELISA
especificos.

La mieloperoxidasa (MPO) fue identificada como el principal antigeno pANCA, pero otros
componentes celulares como Lactoferrina, Catepsina G, Lisozima y Elastasa causan también
tincién perinuclear y por lo tanto estan incluidos en el grupo de pANCAs. La proteinasa 3 es
el antigeno diana principal del grupo de los cANCAs.

La deteccién de los ANCAs es un test de diagnostico de laboratorio til para algunas vasculitis
de vasos pequefos y algunos sindromes clinicos no vasculiticos como la enfermedad
inflamatoria del intestino (EIl). Los anticuerpos contra MPO correlacionan con
glomerulonefritis idiopéatica o glomerulonefritis crecéntica necrotizante asociada a vasculitis.
Se encuentran frecuentemente en el 70% de pacientes con poliangitis microscépica asi como
en el 5-50% de pacientes con el sindrome de Churg-Strauss. Los anticuerpos contra
Lactoferrina y Catepsina G fueron identificados en un subgrupo de pacientes con enfermedad
inflamatoria intestinal. No obstante, estas especificidades de ANCA no parecen correlacionar
con la actividad de la enfermedad. Los autoanticuerpos contra Elastasa estan generalmente
asociados con las enfermedades reumaticas inflamatorias como LES, sindrome de Sjogren y
sindrome de Felty. Los anticuerpos contra BPI se detectan en enfermedades intestinales de
infeccion cronica como Morbus Crohn o colitis ulcerosa. En contraste a los anti-MPO, los
anticuerpos anti-BPIl no parecen tener ninguna asociacién con vasculitis. Los anticuerpos
contra Lisozima se dan con mas elevada frecuencia en la vasculitis reumatoide vy
enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa.

Los anticuerpos contra PR3 son marcadores seroldgicos especificos para la granulomatosis
de Wegener (WG).

Principio del test

Las muestras de suero diluidas 1:101 se incuban en la microplaca revestida con el
antigeno especifico. Los anticuerpos de los pacientes, si estan presentes en la muestra,
se unen al antigeno. La fraccién no unida es eliminada por el lavado en el paso siguiente.
Después, las inmunoglobulinas anti-humanas conjudagas con peroxidasa (conjugado)
se incuban y reaccionan con el complejo antigeno-anticuerpo de las muestras dentro de
la microplaca. El conjugado no unido es retirado a través del lavado en el paso siguiente.
La adicion del substrato-TMB genera una reaccion colorimétrica (azul) enzimatica que
se detiene a través de &cido diluido (el color cambia a amarillo). La intensidad de
formacion de color a partir del cromégeno depende de la cantidad de conjugado unida al
complejo antigeno-anticuerpo y es proporcional a la concentracion inicial de los
respectivos anticuerpos en la muestra del paciente.

1/10



Product Ref. 3301

AESKU' DlAGNOSTICS Product Desc. ANCA-Pro

Manual Rev. No. 005: 2025-02-05

3  Contenido del equipo
PARA SER RECONSTITUIDO
Color
Articulo Cantidad del Color_t;le i Descripcion/Contenido
2 solucion
tapon
Concentrado 5 x
. ) Tris, Cloruro de sodio (NaCl), albimina de suero
Tampon de muestra (5x) 1 %20 ml Blanco | Amarillo bovino (BSA, por sus siglas en inglés), azida sédica <
0,1 % (conservante)
Concentrado 50 x
Tampo6n de lavado (50x) 1x20ml Blanco = Verde Tris, Cloruro de sodio (NaCl), Tween 20, azida sddica
< 0,1 % (conservante)
LISTO PARA EL USO
Color
Articulo Cantidad del Color_t;le i Descripcion/Contenido
2 solucion
tapon
Concentragdo de cada calibrador: 0, 10, 30, 100 U/ml
Calibradores A-D 4x1,5ml Blanco = Amarillo Suero humano (diluido), albimina de suero bovino
(BSA), azida sédica < 0,1 % (conservante)
. y . Suero humano (diluido), albimina de suero bovino
Calibrador cut-off 1x1,5ml Azul Amarillo (BSA), azida sédica < 0.1 % (conservante)
Inmunoglobulinas anti-humanas conjugadas con
Conjugado, 1gG 1x15ml Azul Azul peroxidasa de rabano picante, albimina de suero
bovino (BSA)
Terametilbenzidina estabilizada y peréxido de
Substrato TMB 1x15ml Negro  Incoloro hidrégeno (TMB/H,05)
Solucién de paro 1x15ml Blanco = Incoloro Acido clorhidrico 1M
Placa Microtiter 12x8 _tlras N/D N/D Con tiras rom_plbles de_ ,pocnlos. Consu_lte_ el parrafo 1
de pocillos para obtener informacién sobre revestimiento.
* La intensidad del color aumenta con la concentracién
MATERIAL NECESARIO PERO NO SUMINISTRADO
Filtro de lectura de 450 nm para lector de tiras Microtiter y filtro de referencia recomendado de 620 nm (600-690 nm). Equipo de
cristal (cilindro 100-1000 ml), tubos de ensayo para disoluciones. Mezclador espiral, pipetas de precision (10, 100, 200, 500, 1000
ul) o pipeta multiple ajustable (100-1000 pl). Dispositivo de lavado de la microplaca (pipeta de repeticiéon o microcanal de 300 pl
0 sistema automatizado), papel absorbente. Nuestras pruebas se han disefiado para uso con agua destilada, de acuerdo con la
definicion de las farmacopeas de Estados Unidos (USP 26 - NF 21) y Europa (Eur.Ph. 42 ed.).
4  Almacenamiento y Caducidad

Guarde todos los reactivos y la microplaca a 2-8 °C/35,6-46,4 °F, en sus envases originales.
Una vez preparadas, las soluciones reconstituidas son estables durante 1 mes a 2-8 °C/35,6-
46,4 °F. Los reactivos y la microplaca deben ser utilizados solamente dentro del margen de
caducidad indicado en cada componente. Evite la exposicién de la solucion TMB a la luz
intensa. Guarde las microplacas en su sobre correspondiente, incluyendo el desecante, y
séllelo bien.
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Precauciones

5.2

Datos de riesgo para la salud

ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA EL USO EN DIAGNOSTICO IN VITRO . Por lo tanto, solamente
el personal formado y especialmente asesorado en los métodos de diagndstico in vitro puede
realizar el ensayo. Aunque este producto no se considera especialmente toxico ni peligroso
en las condiciones de uso previsto, siga estas recomendaciones para garantizar un nivel de
seguridad éptimo:

Recomendaciones y precauciones

Este equipo contiene componentes potencialmente peligrosos. Aunque los reactivos del
equipo no estan clasificados como irritantes de los ojos y la piel, recomendamos evitar el
contacto de los mismos con los ojos y con la piel y utilizar guantes desechables.

iAVISO! Los calibradores, controles y agentes contienen azida de sodio (NaN3) como
conservante. El NaN3 puede ser toxico si se ingiere o se absorbe por medio de la piel o de
los ojos. El NaN3 puede reaccionar con la fontaneria de plomo y de cobre y formar azida

metdlica muy explosiva. Al tirar tirarla, deje correr una gran cantidad de agua para evitar que
la azida tome consistencia. Por favor, consulte los procesos de descontaminacién del CDC u
otras directrices locales o nacionales.

No fume, coma o beba mientras manipule el equipo. No pipetee con la boca.

Todo el material de fuente humana utilizado en algunos reactivos de este equipo (por ejemplo
controles, standards) ha sido analizado a través de métodos aprobados y ha resultado ser
negativo para HbsAg, Hepatitis C y HIV 1. No obstante, ningun test puede completamente
garantizar la ausencia de agentes virales en ese tipo de material. Por lo tanto, manipule los
controles, standards y muestras de los pacientes como si se trataran de auténticos
transmisores de enfermedades infecciosas y segun los requerimientos de manipulacién de su
pais.

Como se indica en la seccién Contenido del equipo, el equipo contiene material de origen
animal que debe manipularse de acuerdo con la normativa nacional.

Instrucciones generales para la utilizacién

En caso de que observe defectos o datos incorrectos en la informacién del producto, incluidas
las etiguetas, péngase en contacto con el fabricante o proveedor del producto.

No mezcle o sustituya Control, Calibradores, Conjugado o microplacas de numeros de lote
diferentes. Esto podria llevar a una variacion de los resultados.

Deje que todos los componentes alcancen la temperatura (20-32 °C/68-89,6 °F) antes de
utilizarlos. Agitelos bien y siga el esquema de incubacion recomendado para una Optima
realizacion del ensayo.

Incubacién: Se recomienda realizar las pruebas a 30°C/86 °F para sistemas
automatizados.

No exponga nunca los componentes a temperaturas mas altas de 37 °C/98,6 °F.

Pipetee siempre la solucién de substrato con puntas nuevas. Protega este reactivo de la luz.
Nunca pipetee el conjugado con puntas previamente utilizadas con otros reactivos.

Un diagndstico clinico definitivo no debe estar basado solamente en los resultados del
ensayo realizado. Debe ser elaborado por el médico después de haber evaluado todos
los hallazgos clinicos y de laboratorio. Es necesario verificar el diagndstico por medio
de distintos métodos.
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Toma, manipulacién y almacenamiento de las muestras

Utilice preferentemente muestras de suero recién extraidas. La extraccion de sangre debe
seguir los requerimientos de protocolo de su pais.

No utilice muestras ictéricas, lipémicas, hemolizadas o contaminadas por bacterias. Los
sueros con particulas deben ser purificados por centrifugacién a baja velocidad (<1000 x g).
Las muestras de sangre deben ser recogidas en tubos limpios, secos y vacios.

Tras la separacion, las muestras de plasma han de utilizarse durante las primeras 8 horas y
conservarse herméticamente cerradas a 2-8 °C/35,6-46,4 °F hasta 48 horas o congeladas a
-20 °C/-4 °F durante periodos més prolongados.

Procedimiento del ensayo

Preparativos antes de dispensar

Diluya los reactivos concentrados:

Diluya el tampdn de muestra concentrado a 1:5 con agua destilada (p.e. 20 ml en 80 ml)
Diluya el tamp6n de lavado concentrado a 1:50 con agua destilada (p.e. 20 ml en 980 ml).

A fin de evitar errores, es aconsejable marcar las tapas de los distintos calibradores.

Muestras:

Diluya las muestras de suero a 1:101 con tampén de muestra (1x)

p.e. 1000 pl tampon de muestra (1x) + 10 ul suero. Mezcle bien la dilucién.
Lavado:

Prepare 20 ml de tampén de lavado diluido (1x) para 8 pocillos o 200 ml para 96 pocillos p.e.
4 ml de concentrado en 196 ml de agua destilada.

Lavado automatico:

Tenga en cuenta los volumenes de exceso requeridos para purgar el instrumento y el volumen
muerto en el dispensador del aparato.

Lavado manual:

Descarte el liquido de los pocillos invertiendo la placa. Golpee vigorosamente el marco con
los micropocillos sobre papel absorbente limpio manteniendo la placa invertida. Dispense 300
pl de tampdn de lavado diluido dentro de cada pocillo y espere 20 segundos. Repita el
procedimiento entero dos veces mas.

Microplacas:

Calcule el numero de pocillos necesarios para el ensayo. Saque los pocillos no utlizados del
marco, péngalos de nuevo en la bolsa de plastico suministrada junto con el desecante y séllela
bien (2-8 °C/35,6-46,4 °F).
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7.2 Esquemade dispensacion

Se sugiere dispensar los calibradores, controles y muestras como sigue:

Para una interpretacion cuantitativa use calibrators | Para una interpretacion cualitativa

to establish a standard curve use cut-off calibrator and CalA as negative
control and CalD as positive control

Antigen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Cal. antigen A CalA CalB CalC CalD CalA | CC CalD
PR3 g Pl P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3
MPO c P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3
BPI b Pl P2 P3 P4 P5 | P6 P1 P2 | P3
Elastase g PL P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3
Cathepsin G g Pl P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3
Lysozym c P P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3
Lactoferrin g PL P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3

CalA: calibrator A CalD: calibrator D PC: positive control P1: patient 1

CalB: calibrator B NC: negative control P2: patient 2

CalC: calibrator C CC: cut-off calibrator P3: patient 3

7.3 Esquemade trabajo

Paso Descripcion

1. Asegurese de que los preparativos del paso 7.1 (arriba) se han llevado a cabo antes
del pipeteado.

2. Siga los pasos descritos a continuacién de acuerdo con los resultados de
interpretacion cuantitativa y cualitativa que se deseen obtener:

CONTROLES y MUESTRAS

3. Pipetee en los pocillos designados (tal como se describe en
el capitulo 7.2) 100 pl de:
a. Calibradores (CAL.A a CAL.D) para interp.
CUANTITATIVA o
u b. Calibrador cut-off (CC) para interp. CUALITATIVA
y 100 pl de cada uno de los siguientes:

e CALAYCALD,y
e Suero diluido de los pacientes (P1, P2...)

4,
@ Incube durante 30 minutos a 20-32 °C/68-89,6 °F.

30’

5

—

Lave tres veces con 300 ul de tampén de lavado (diluido al
— — 1:50).

3x 300ul
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N

10.

11.

12.

13.
14.

30

3x 300ul

!

+100 pl

%
®

30

|
+100 pl

—

0

5

OD,; OD%

450/620 nm

—

CONJUGADO

Pipetee 100 ul de conjugado en cada pocillo.

Incube durante 30 minutos a 20-32 °C/68-89,6 °F.

Lave tres veces con 300 pl de tampén de lavado (diluido al
1:50).

SUBSTRATO

Pipetee 100 pul de substrato TMB en cada pocillo.

Incube durante 30 minutos a 20-32 °C/68-89,6 °F y evite que
reciba luz intensa.

PARO

Pipetee 100 pul de solucién de paro en cada pocillo siguiendo
el mismo orden que al pipetear el substrato.

Incube durante 5 minutos como minimo.

Agite la placa suavemente durante 5 seg.

Lea la absorbancia a 450 nm (se recomienda 450/620 nm)
durante los 30 minutos siguientes.
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Interpretacion Semicuantitativa y Cualitativa

Establezca la curva standard trazando la densidad 6ptica(DO) de cada calibrador (eje y) con
respecto a los correspondientes valores de concentracién en U/ml (eje x). Para unos mejores
resultados recomendamos coordenadas log/lin y un ajuste a 4-PL. Partiendo de la DO de cada
muestra, lea la correspondiente concentracion de anticuerpo expresada en U/ml.

Ejemplo de interpretacion
Reconmedamaos dispensar el calibradore cut-off en paralelo para cada tanda.

Calibradores/lgG DO 450/620 nm
0 U/ml 0,035 OD
10 U/ml 0,329 OD
30 U/ml 0,721 OD
100 U/ml 1,578 OD
Calibradore cut-off
15 U/ml 0,45 0D
Rango Normal Indeterminado Resultados Positivos
<12 U/ml 12 - 18 U/mi >18 U/ml
Paciente Replicado (DO) Media (DO) @ Resultado Resultado
cualitativo (U/ml)
semicuantitativa
P01 0,188/0,186 0,187 negativo 50
P 02 1,334/1,335 1,335 positivo 71,4

No utilice este ejemplo para interpretar resultados de los pacientes!

Recomendamos reanalizar las muestras que den un resultado en el limite. Para conocer los
datos especificos de lote, consulte el documento adjunto de control de calidad. Los
laboratorios deberian realizar un Control de Calidad interno utilizando controles propios y/o un
,pool“ de sueros interno tal y como contemplan las regulaciones de la UE.

Cada laboratorio deberia establecer su rango normal propio basado en sus propias técnicas,
controles, equipamiento y poblacion segun sus propios procedimientos establecidos.

En caso de que los valores de los controles no se ajusten a los criterios, el ensayo se
considerard invalido y debera repetirse.

Sera necesario realizar las siguientes comprobaciones de problemas técnicos: Fechas de
caducidad de los reactivos (preparados), condiciones de almacenamiento, pipetas,
dispositivos, fotobmetro, condiciones de incubacion y métodos de lavado.

Si al analizar los elementos se obtuvieron valores exagerados, se produjo algun tipo de
desviacion o los criterios de validacion no se cumplieron por motivos inexplicables, péngase
en contacto con el fabricante o el proveedor del producto.
Célculo Cualitativo
El calculo del test ANCA-Pro puede llevarse a cabo a través de comparacion directa de la
densidad éptica (DO) de cada muestra de paciente con la densidad 6ptica del calibradore Cut-
off. Para la interpretacion cualitativa, recomendamos que establezca un rango del 20% al
rededor del valor del cut-off como zona indeterminada. Todas las muestras que tengan DO
superior a este rango se consideran positivas y las muestras con valores de DO inferiores a
este rango se consideran negativas.

Negativo DO paciente < 0,8 x DO cut-off

Indeterminado 0,8 x DO cut-off < DO paciente < 1,2 x DO cut-off

Positivo DO paciente > 1,2 x OD cut-off
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9 Datos Técnicos
Muestra: suero
Volumen de muestra: 10 pl de muestra diluida a 1:101 con tampon de muestra 1x
Tiempo total de incubacién: 90 minutos a temperatura 20-32 °C/68-89,6 °F
Rango de calibracion: 0-100 U/ml
Sensibilidad analitica: 1,0 U/ml
Almacenamiento: a 2-8 °C/35,6-46,4 °F utilice solo los viales originales
Numero de determinaciones: 96 tests
10 Datos de funcionamiento
10.1 Sensibilidad analitica
La prueba del agente de muestra 30 veces en AESKULISA® ANCA-Pro produjo una
sensibilidad analitica de 1,0 U/ml.
10.2 Especificidad y Sensibilidad
La microplaca esté revestida con mieloperoxidasa (MPO) nativa elevadamente purificada y
proteinasa 3 de células polimorfonucleares de sangre periférica humana y Catepsina G,
Elastasa, Lactoferrina, Lisozima y BPI (proteina del incremento de permeabilidad bacteriana)
humanas nativas. No se encontraron reactividades cruzadas con otros autoantigenos.
10.3 Linealidad

Se han analizado con este equipo sueros seleccionados y se encontré que debian diluirse
linealmente. No obstante, debido a la naturaleza heterogénea de los autoanticuerpos
humanos, pueden haber muestras que no sigan esta regla.

Muestra Factor de concentracion medida concentracion esperada  Recuperacion

NP dilucién (U/ml) (U/ml) (%)
1 1/100 223,0 225,0 99,1
1/200 110,5 112,5 98,2
1/ 400 57,3 56,3 101,8
1/800 27,3 28,1 97,2
2 1/100 163,6 165,0 99,2
1/200 82,5 82,5 100,5
1/ 400 42,9 41,3 103,9
1/3800 21,9 20,6 106,3
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Precision
Para determinar la precision del ensayo, se valoré la variabilidad (intra e inter-ensayo) a través

del analisis de su reproducibilidad en tres muestras de suero. Estas muestras fueron
seleccionadas para representar un rango por encima de la curva standard.

Intra-Ensayo Inter-Ensayo
Muestra Media CVv Muestra Media CcVv
n° (U/ml) (%) n° (U/ml) (%)
PR3 136,0 3,5 PR3 128,0 3,5
MPO 72,6 3,7 MPO 70,9 3,7
BPI 33,4 4,8 BPI 35,3 4,8
Elastase 24,9 5,7 Elastase 22,8 5,7
Cathepsin-G 105,0 3,4 Cathepsin-G 110,0 3,4
Lysozyme 36,9 4,1 Lysozyme 32,4 4,7
Lactoferrin 86,4 4,1 Lactoferrin 84,6 5,8

Calibracion

Debido a la no existencia de una calibraciéon de referencia internacional, este ensayo esta
calibrado en unidades arbitrarias (U/ml).
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12 Simbolos reglamentarios

IVD

- Diagnosi in vitro

- For in vitro diagnostic use

- Pour diagnostic in vitro

- Para uso diagnéstico in vitro

- In Vitro Diagnostikum

- In Vitro AlayvwoTiké péco

- Para uso Diagnéstico in vitro

REF

- Numero d'ordine

- Cataloge number

- Référence Catalogue

- Numéro de catalogo

- Bestellnummer - Ap1Buog TrapayyeAiag
- Nimero de catalogo
- Descrizione lotto - Lot
L OT - Lot - Lote
- Chargen Bezeichnung - XapakTnpIouog TrapTidag
- Lote

uDI

- |dentificatore univoco del dispositivo

- Unique Device Identifier

- |dentifiant unique de I'appareil

- Identificador Gnico del dispositivo

- eindeutige Produktidentifizierung

- Movadiké avayvwpIoTIKO GUOKEUNG

- Identificador tnico do dispositivo

C€

- Conformita europea

- EC Declaration of Conformity

- Déclaration CE de Conformité

- Declaracion CE de Conformidad

- Européische Konformitat

- Eupwraiki oupgwvia

- Déclaracéo CE de Conformidade

"y apsku SN

- 96 determinazioni - 96 tests
- 96 tests - 96 pruebas
- 96 Bestimmungen - 96 TTpoadiopiouoi
96 - 96 Testes
elFU - Rispettare le istruzioni elettroniche per l'uso - See electronical instructions for use

- Voir les instructions d'utilisation électronique

- Siga las instrucciones electronicas de uso

- Elektronische Gebrauchsanweisung beachten

- AKOAOUBAOTE TIG NAEKTPOVIKEG 0BnYieg Xprong

- Seguir as instrugdes electrénicas de utilizacdo

- Da utilizzarsi entro - Use by
- Utilise avant le - Utilizar antes de
- Verwendbar bis - Xprion péxp!

- Utilizar antes de

+8°C
+2°C

- Conservare a 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Store at 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Conserver & 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Conservar a 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Lagerung bei 2-8°C (35.6-46.4°F)

- ®uAdooeTal oToug 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Conservar entre 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Prodotto da

- Manufactured by

- Fabriqué par

- Fabricado por

- Hergestellt von

- Karaokeudderai ammé

- Fabricado por

CO-CAL

- Calibratore cut-off

- Cut off Calibrator

- Etalon Seuil

- Calibrador de cut-off

- Grenzwert Kalibrator

- Opiakdg opdg AvridpacTripio Babuovounong

- Calibrador de cut-off

- Calibratore - Calibrator
- Etalon - Calibrador
CA L - Kalibrator - AvtidpaoTrpio Babuovépnong

- Calibrador
- Coniugato - Conjugate
- Conjugé - Conjugado

C O N J - Konjugat - Z0geuypa
- Conjugado

MP

- Micropiastra rivestita

- Coated microtiter plate

- Microplaque sensibilisée

- Microplaca sensibilizada

- Beschichtete Mikrotiterplatte

- EmKaAuppévn pIkpoTTAGKa

- Microplaca revestida

- Tampone di lavaggio

- Wash buffer

WASHB |50x

- Tampon de Lavage

- Solucién de lavado

- Waschpuffer

- PuBpioTikd didAupa TTAUONG

- Solucéo de lavagem

- Tampone substrato

- Substrate buffer

SUB

- Substrat - Tampon sustrato
- Substratpuffer - PuBuioTiké SiGAupa uTTooTPWUATOg
- Substrato

STOP

- Reagente bloccante

- Stop solution

- Solution d'Arrét

- Solucién de parada

- Stopreagenz

- AvTIBpaoTHpIo SIOKOTIHG avTidpaong

- Solucéo de paragem

- Tampone campione

- Sample buffer

SB | 5x

- Tampon Echantillons

- Tampén Muestras

- Probenpuffer

- PubuioTiké SidAupa delypdrwy

- Diluente de amostra
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