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AESKU,DIAGNOSﬂCS

Utilizacao

AESKULISA® DGP-G é um teste imunoenzimatico em fase sélida com péptideos
especificos de gliadina sintéticos deamidadas para a determinacdo quantitativa e qualitativa
completa de anticorpos IgG contra péptidos especificos de gliadina deamidada no soro
humano.

O teste serve para o diagndstico da doenca celiaca (enteropatia por sensibilidade ao gluten).

Aplicacgdes clinicas e principio do ensaio

A enteropatia por sensibilidade ao glaten (ESG) ou doenca celiaca caracteriza-se por uma
atrofia das vilosidades do intestino delgado, provocando um achatamento da mucosa.
Causa desta doenca é uma intolerancia patolégica contra a gliadina, que é a fracc¢éo solavel
em &lcool do gluten, um componente do trigo, do centeio e da cevada.

A doenca € induzida pela ingestédo de gluten. Como terapia tem de ser cumprida uma dieta
livre em gluten durante toda a vida, porque os sintomas voltam a aparecer se for novamente
ingerido gluten. A doenga esta associada a HLA, >95% dos doentes tém DQ2 codificado
pelo DQA1*0501 e DQB1*0201. A manifestacdo da doenca ocorre em todas as faixas
etarias, contudo com maior frequéncia durante os primeiros anos da infancia, parcialmente
j& em neonatos. A incidéncia situa-se entre 1/4000 até 1/300 na Europa.

O diagndstico realiza-se por fim pela prova da mucosa lisa tipica mediante biopsia do
intestino delgado, acompanhado por marcadores serolégicos. Anticorpos contra gliadina e
transglutaminase tecidual (tTG) sdo de grande importdncia neste ambito. A tTG foi
identificada como sendo o antigeno alvo dos EMA. EMA sé&o os anticorpos que se ligam ao
endomisio, um componente extracelular dos musculos lisos, e a sua prova no teste de
imunofluorescéncia indirecta (IFT) era até agora uma ferramenta importante para o
diagndstico da doenca celiaca.

Os anticorpos anti-gliadina da subclasse 1gG e IgA encontram-se com elevada frequéncia
em soros de doentes com doenca celiaca, contudo sdo menos especificos que os auto-
anticorpos contra tTG e EMA.

Os exames recentes revelaram, que anticorpos dos pacientes da doenca celiaca dirigidos
contra gliadina ligam um ndmero muito limitado de epitopes specificos nas moléculas de
gliadina. Além disso é a ligacé@o dos anticorpos anti-gliadina intensificada com a deaminagéo
selectiva de gliadina pela transglutaminase tecidual (tTG). Por isso os sistemas de testes,
gue utilizam péptideos deaminados e definidos, revelam uma exactidao diagndstica maior,
gue os testes anti-gliadina habituais.

A determinacdo de anticorpos IgG contra PGD (e/ou tTG) € especialmente importante para
aqueles 2 a 5% de doentes com deficiéncia de IgA, por estes ndo serem detectados na
determinag&o com testes de anticorpos da subclasse IgA.

Em neonatos, a determinacdo de anticorpos contra gliadina como parametro serolégico
reveste-se de uma importancia especial, ja que os auto-anticorpos contra tTG e EMA néo
estdo presentes nessa idade.

Principio do teste

As provas de soro, diluidas a 1:101, sdo incubadas nos po¢os que estdo revestidas com o
antigeno especifico. Neste passo 0s anticorpos especificos do soro do doente, se presentes,
unem-se ao antigeno na placa; partes de soro ndo ligadas sao eliminadas na etapa de lavagem
seguinte. Depois séo adicionadas imunoglobulinas anti-humanas, que se encontram marcadas
com peroxidase de rabano (conjugado). Durante uma incubacdo elas unem-se ao complexo
antigeno-anticorpo previamente formado, eas imunoglobulinas ndo ligadas sé@o eliminadas na
etapa de lavagem seguinte. A prova de anticorpos ligados efectua-se através de uma reaccao
colorimétrica (azul) enzimatica do substrato, que € parada com &cido diluido (mudanca da cor
para amarelo). A intensidade de cor do cromogénio depende da quantidade de conjugado ligado
ao complexo antigeno-anticorpo, sendo dessa forma directamente proporcional a concentragao
inicial dos respectivos anticorpos na amostra do paciente.
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Componentes do Kit

DILUIR ANTES DE USAR

Quantida Cor da
L= de tampa
Tampao de amostra (5x) 1 x 20ml Branco
Tampao de lavagem (50x) 1 X 20ml Branco
ltem Quantida Cor da
de tampa

Controlo negativo 1x1,5ml Verde

Controlo positivo 1x1,5ml

Calibrador Cut-off 1x1,5ml Azul

Calibradores 6 x 1,5ml

Conjugado, IgG 1 x15ml Azul

Substrato TMB 1 x15ml Preto

Solugdo de paragem 1 x15ml Branco
. 12x8

Microplaca pOGOS N/A

* Intensidade da cor aumenta com a concentracéo

Vermelho

Branco

Cor da
solucao

Amarelo

Verde

PRONTO A USAR

Cor da
solucéo

Incolor

Amarelo

Amarelo

Amarelo
*

Azul

Incolor
Incolor

N/A

Descrigdo/Contetido

concentrado 5x
Tris, cloreto de sédio (NaCl), albumina de soro bovino
(BSA), azido de sodio < 0,1% (conservante)

concentrado 50x
Tris, NaCl, Tween 20, azido de sédio < 0.1%
(conservante)

Descricdo/Contetido

Soro humano (diluido), albumina de soro bovino
(BSA), azido de sodio < 0,1% (conservante)

Soro humano (diluido), albumina de soro bovino
(BSA), azido de sodio < 0,1% (conservante)

Soro humano (diluido), albumina de soro bovino
(BSA), azido de sédio < 0,1% (conservante)

Concentragéo de cada calibrador: 0, 3, 10, 30, 100,
300 U/ml. Soro humano (diluido), albumina de soro
bovino (BSA), azido de sddio < 0,1% (conservante)

Contém: Imunoglobulinas anti-humanas marcadas
com peroxidase de rabano, albumina de soro bovino
(BSA)

Tetrametilbenzidina estabilizada e peroxido de
hidrogénio (TMB/H,05)

Acido cloridrico 1M

Fraccionaveis. Revestimento ver ponto 1.

MATERIAIS NECESSARIOS

Fotémetro para microplacas com filtro 6ptico para 450 nm, opcionalmente com filtro de referéncia opcional de 620 nm (600-690
nm). Material de vidro (cilindro 100-1000 ml), tubos de ensaio para as diluicdes. Agitador de tubos tipo Vortex, micropipetas
(10,100, 200, 500, 1000 pl) ou multipipeta ajustavel (100-1000ul). Aparelho de lavagem para microplacas (repeticdo 300 pl,
pipeta multicanal ou sistema automatizado), papel de filtro. Os nossos testes foram concebidos para serem utilizados com agua
purificada segundo a definicdo da Farmacopeia dos Estados Unidos (USP 26 — NF 21) e da Farmacopeia Europeia (Eur.Ph. 4.2

ed.).

Armazenamento e validade

Todos os reagentes e a microplaca devem ser guardados nas suas embalagens originais a
2-8°C/ 35,6 -46,4 °F. Solugbes diluidas séo estaveis durante 1 mésa 2-8°C/ 35,6 -
46,4 °F. Devem ser cumpridas as datas de validade indicadas na embalagem e nos rétulos

dos diferentes componentes.

N&o usar components do kit que estejam fora do prazo de validade Evite a exposicdo da
solucdo de substrato TMB a luz intensa. Guarde as microplacas sempre fechadas dentro da
sua pelicula de embalagem, junto com o dessecante.
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Avisos e medidas de precaucao

5.2

Risco para a saude

ESTE PRODUTO DEVE SER USADO EXCLUSIVAMENTE PARA DIAGNOSTICO IN
VITRO. A aplicacdo tem de ser realizada por pessoal que tenha sido especialmente
instruido e formado no uso de métodos de diagnostico in vitro. Apesar de este produto nédo
ser considerado como particularmente téxico ou perigoso em condi¢des de utilizagéo, ver o
que se segue para maxima seguranca:

Recomendacdes e medidas de precaucéao

Dado que alguns componentes do kit contém reagentes potencialmente perigosos, estes
podem causar uma irritagdo dos olhos e da pele.

ATENCAO: Calibradores, controlos e tampdes contém azida de soédio (NaNs) como
conservante. NaNs pode ter efeito toxico, se for ingerido ou absorvido através da pele ou dos
olhos. NaNs; pode formar azidas metalicas altamente explosivas em contacto com canos de
chumbo ou cobre. Para evitar concentracdes de azida ao remover estas solucdes deve-se
passar com agua em grande quantidade. E favor observar as prescri¢cées locais/nacionais
para descontaminacao.

Ao trabalhar com o kit ndo comer, beber ou fumar.N&o pipetar com a boca. Usar luvas
descartaveis.

Os reagentes contidos neste produto, de origem humana (controlos e calibradores),
demonstraram ser negativos apés analise de antigeno de superficie da hepatite B (HbsAQ),
hepatite C e HIV 1 e 2. Contudo, em produtos de origem humana nunca se pode excluir com
certeza definitiva a existéncia dos agentes patogénicos mencionados, outros ou de agentes
eventualmente desconhecidos ou ainda n&o diagnosticados. Por isso 0s controlos,
calibradores e soros dos doentes devem ser considerados tranDGP IgGissores potenciais
de infec¢cBes e manuseados segundo as prescricdes legais vigentes no seu pais.

O kit contém material de origem animal conforme indicado no indice, manuseie segundo as
prescri¢cdes legais vigentes no seu pais.

Avisos gerais

Caso as informacdes sobre o produto, incluindo a rotulagem, tiverem erros ou estiverem
incorrectas, contactar o fabricante ou o fornecedor do kit de teste.

Componentes de diferentes lotes e apetrechos de teste ndo devem ser trocados, porque
isso podera levar a uma adulteracdo dos resultados.

Todos os componentes do kit devem atingir a temperatura ambiente (20 - 32 °C / 68 - 89,6
°F) e ser bem agitados antes do teste.

E impreterivel seguir o protocolo prescrito para a realizacéo do teste.

Incubacédo: Para a realizacdo automatica de testes recomendamos uma temperatura
de 30 °C/ 86 °F.

Nunca exponha os componentes do kit a temperaturas superiores a 37 °C / 98,6 °F.

Pipete a solucdo de substrato sempre com pontas de pipeta novas para evitar
contaminacdes. Proteja a solucdo de substrato de luz intensa. Nunca pipete o a solucéo do
conjugado com pontas de pipeta que estejam contaminadas com outros reagentes.

Um diagndstico clinico definitivo ndo se deve basear somente nos resultados do teste
realizado, mas deve ser elaborado pelo médico, tendo em conta todos os resultados
clinicos e de laboratério. O diagnéstico deve ser impreterivelmente confirmado com
diferentes métodos diagndésticos.

3/12



Product Desc. DGP-G
Manual Rev. No. 004 : 2025-02-28

AESKU,DIAGNOSﬂCS

Recolha da amostra, manipulagédo e armazenamento

Recomenda-se a utilizacdo de amostras de soro colhidas na altura. A extrac¢do de sangue
deve seguir os requerimentos de protocolo do seu pais. Nao utilize amostras de soro
ictéricas, lipémicas, hemolizadas ou contaminadas por bactérias.

Em caso de amostras turvas, as particulas devem ser centrifugadas a baixa velocidade
(<1000 x g).As amostras de sangue devem ser tomadas em tubos limpos, secos e vazios.
ApOs a separacdo, as amostras de soro devem ser utilizadas nas primeiras 8 horas,
guardadas num local bem fechado até 48 horasa 2 - 8 °C / 35,6 - 46,4 °F, se for necessério
um armazenamento mais prolongado, devem ser congeladas a - 20 °C / - 4 °F.

Procedimento do teste

Preparacao

Diluicdo de reagentes concentrados:

Dilua o tampao de amostra concentrado 1:5 com agua destilada (p.ex. 20 ml mais 80 ml)
Dilua o tampé&o de lavagem concentrado 1:50 com agua destilada (p.ex. 20 ml mais 980 ml).

Para evitar erros, sugerimos a marcacao das tampas dos varios calibradores.

Diluicdo das amostras dos doentes:

Dilua e misture as amostras de soro 1:101 com tampé&o de amostra (1x),
p.ex. 1000 ul tampéo de amostra + 10 pl de soro.

Lavagem:

S&o necessarios 20 ml de tamp&o de lavagem diluido (1x) para 8 pogos ou 200 ml para 96
pocos p.ex. 4 ml de concentrado mais 196 ml de agua destilada.

Lavagem automatizada:

Para a colocagcdo em servico do instrumento e o volume morto deve, ser consideradas
guantidades adicionais de tampéao de lavagem.

Lavagem manual:

Remova cuidadosamente o liquido ao bater a placa sobre papel filtrante. Pipete 300 ul de
tampao de lavagem diluido em cada poco, espere 20 segundos. Repita o procedimento mais
duas vezes.

Microplacas:

Retire 0s pogos ndo usados, armazenando-os a 2 - 8 °C / 35,6 - 46,4 °F de forma bem
fechada dentro da pelicula da embalagem, junto com o dessecante.
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Schéma de pipetage

Sugerimos a pipetagem de calibradores, controlos e amostras da seguinte forma:

Pour une interprétation quantitative Pour une interprétation qualitative
1 2 — o . , T e
W can lcak |1 | T e .
B | calA | CalE | P1 B  NC P2
C CalB | CalF | P2 c | cc P3
S cas (car (p2 | > P R
B calc o R E— e
F CalC | PC P3 E | pC
G | CalD | NC G Pl
N e T T 7 B R —
CalA: calibrator A CalD: calibrator D PC: positive control P1: patient 1
CalB: calibrator B CalE: calibrator E NC: negative control P2: patient 2
CalC: calibrator C CalF: calibrator F CC: cut-off calibrator P3: patient 3

Passos de teste

Pas

S0 Descricao

1. Verifigue se as preparagdes do passo 7.1 acima foram realizadas antes da
pipetagem.

2. Utilize os passos que se seguem de acordo com os resultados de interpretagcéo
quantitativa/qualitativa pretendidos:

CONTROLOS E AMOSTRAS

3. Pipete para os pog¢os conforme descrito no ponto 7.2 acima,
100 pl de um dos seguintes:

a. Calibradores (CAL.A a CAL.F) para interpretacéo

QUANTITATIVA ou
b. Calibrado Cut-off (CC) para interpretacéo
u QUALITATIVA
+100 i e 100 pl de cada um dos seguintes:
e Controlo negativo (NC) e Controlo positivo (PC) e
e Soro diluido dos pacientes (P1, P2...)
4
Incube durante 30 minutos a 20 - 32 °C/ 68 - 89,6 °F.
30’
5.
I
= N Lave 3 vezes com 300 pl de tampéo de lavagem 1:50 diluido.
3x 300ul
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N

10.

11.

12.

13.
14.

!

+100 ul

®

30

3x 300ul

¥

+100 pl

&

0)

30

i -
+100 pl

—

@

5

OD,; OD‘E“]\,

450/620 nm

I

CONJUGAR

Pipete 100 pl de conjugado em cada poco.

Incube durante 30 minutos a 20 - 32 °C / 68 - 89,6 °F.

Lave 3 vezes com 300 ul de tampé&o de lavagem 1:50 diluido.

SUBSTRATO

Pipete 100 ul de substrato TMB em cada poco.

Incube durante 30 minutos a 20 - 32 °C / 68 - 89,6 °F,
protegida de luz intensa.

PARAGEM

Pipete 100 pl da solucdo de paragem dentro de cada poco,

na meDGP lgGa sequéncia da pipetagem do substrato.

Incube durante 5 minutos, no minimo.

Agite cuidadosamente a placa durante 5 segundos.

Leia a densidade Optica a 450 nm dentro de 30 minutos
(recomendavel a 450/620 nm).
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Interpretacao quantitativa e qualitativa

A interpretacdo quantitativa realiza-se com base numa curva padréo, em que a densidade
Optica dos calibradores (eixo y) € tracada contra a concentracdo em U/ml (eixo x). E
recomendada uma escala log/lin e um ajuste de 4 parametros para a interpretacdo. Com
base na curva é determinada a concentracdo de anticorpos em U/ml a partir da densidade
Optica da amostra.

Gama Normal Duvidosos Resultados positivos
<12 U/ml 12 -18 U/ml >18 U/ml
Exemplo de interpretacao

Este exemplo NAO pode ser usado para interpretar os resultados dos pacientes
Calibradores 1gG DO 450/620 nm CV % (Variancia)

0 U/ml 0,039 0,0
3 U/ml 0,135 11
10 U/ml 0,313 3,2
30 U/ml 0,552 3,6
100 U/ml 1,187 3,5
300 U/ml 2,031 3,2

Exemplo de célculo
Paciente Replicado Valor médio Resultado

(OD) (OD) (U/ml)
P 01 1,017/1,029 1,023 85,6
P 02 0,498/0,494 0,496 20,4

As amostras acima da gama do calibrador mais elevado devem ser referidas como >Max.
Devem ser diluidas conforme necessario voltar a realizar o ensaio. As amostras abaixo da
gama do calibrador devem ser referidas como < Min.

Consulte o certificado de controlo junto para dados especificos do lote. Laboratdrios
médicos devem realizar um controlo de qualidade interno, utilizando controlos préprios e/ou
um ,pool“ de soros interno segundo os regulamentos da UE.

Recomenda-se que cada laboratério estabeleca os seus proprios valores normais, com base
nas suas proprias técnicas, controlos, equipamento e populacéo de doentes.

No caso dos valores dos controlos ndo cumprirem os critérios, o teste é invalido e devera
ser repetido.

Devem verificar-se as seguintes questdes técnicas: Prazo de validade dos reagentes
(preparados), condicdes de armazenamento, pipetas, aparelhos, fotdmetro, condi¢cdes de
incubacdo e métodos de lavagem.

Se os itens testados mostrarem valores aberrantes ou qualquer tipo de desvio ou se 0s
critérios de avaliacdo ndo forem cumpridos sem causa plausivel, contactar o fabricante ou o
fornecedor do kit de teste.

Na interpretacdo qualitativa efectua-se a comparacdo da densidade o6ptica (DO) da
amostra dos doentes com a densidade 6ptica do calibrador cut-off. Se a densidade Optica da
amostra do doente se situar na gama de +/-20% do calibrador cut-off, entdo deve ser
considerada como valor limite. Em caso de uma DO mais elevada, a amostra do doente é
considerada positiva, amostras com DOs mais baixas sdo consideradas negativas.

Negativo: DO doente < 0,8 x DO cut-off
Dudosos: 0,8 x DO cut-off & DO doente £ 1,2 x DO cut-off
Positivo: DO doente > 1,2 x DO cut-off
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9 Dados Técnicos
Amostra: soro
Volume de amostra: 10 pl de amostra diluida a 1:101 com tampé&o de amostra 1x
Tempo total de incubagdo: 90 minutos a temperatura 20 - 32 °C / 68 - 89,6 °F
Intervaloo de calibracéo: 0-300 U/ml
Sensibilidade analitica: 1,83 U/ml
Intervalo que pode ser 2,09-300 U/ml
reportado:
Armazenamento: a2-8°C/35,6-46,4 °F utilize apenas os frascos originais
Numero de determinacbes: 96 tests
10 Dados do teste / Caracteristicas do teste
10.1 Sensibilidade analitica
Testar o buffer de amostra 62 vezes no AESKULISA® DGP-G d& um limite de vazio de 0,3
U/ml e 8 amostras negativas baixas para 8 vezes ddo um limite de detec¢&o de 1,83 U/ml.
10.2 Método de comparacao

As microplacas estdo revestidas com peptideos sintéticos, desamidados, derivados de
gliadina. Nao foi verificada qualquer reactividade cruzada com outros anticorpos.

Foram testadas um total de 218 amostras de adultos e pediatricas (para composi¢éo, ver a
tabela) no AESKULISA® DGP-G e um dispositivo predicado que reage no intervalo que
pode ser reportado. Os resultados estdo resumidos na tabela seguinte (foram excluidas
amostras do intervalo que pode ser reportado da comparacdo, mas foram incluidas na
validacéo clinica abaixo):

DGP-G AESKU Predicado
Diagnéstico POS (>18) POS Total
CD 62 (93,9%) 59 (89,4%) 66
Def. CD IgA 15 (100%) 15 (100%) 15
CD suspeito 30 (81,1%) 31 (83,8%) 37
Def. CD suspeito IgA 0 (0%) 0 (0%) 2
DH 39 (86,7%) 38 (84,4%) 45
Controlos (ndo DH/CD 3 (5,7%) 1(1,9%) 53
Total 149 (68,3%) | 144 (66,1%) 218

predicado
DGP-G
POS (>20) | NEG (£20) Total
2| Pos (>18) 136 13 149
@l Neg (18) 8 61 69
<
Total 144 74 218
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Das 21 amostras com resultados discrepantes, o AESKULISA®

Acordo positivo 95% C.I.
94,44% (136/144) 89,42% | 97,16%
Acordo negativo
82,43% (61/74) 72,23% 89,44%
Acordo geral
90,37% ((136+61)/218) | 85,72% 93,61%

(*) Os acordos foram calculados em relacéo a resultados
equivocos como resultados negativos e positivos baixos,

assim como positivos.

superou o dispositivo

predicado em 11 casos, com base em informacéo adicional, como biopsia EMA e resultados
de ensaios DGP de outras classes de immunoglobulina.

10.3 Avaliacao clinica

A sensibilidade de diagnéstico de 93,8% e especificidade de diagnéstico de 97,3% foram
calculadas através dos CD e DH, ndao DH/CD e amostras de controlos auto-imunes,

ignorando os

composicao, ver tabela abaixo).

resultados das amostras suspeitas e 0s controlos saudaveis (para

DGP-G AESKU

Grupo de doenca POS (>18) Total
Controlos auto-imunes * 0(0%) 54
CD 75(94,9%) 79
Def. CD IgA 16(100%) 16
DH 59(90,8%) 65
Controlos (ndo DH/CD) 3(5,4%) 56
Total 270

(*) contém amostras adicionais apenas determinadas no AESKULISA e nédo
determinadas no dispositivo predicado e amostra que exibiam uma elevada

positividade do intervalo mensuravel.

DGP-G Diagnostico
Teste POS NEG Total
POS>18 150 3 153
NEG <18 10 107 117
Total 160 110 270
Sensibilidade de
diagnostico* 95% C.1.
93,75% (150/160) 88,88% ‘ 96,57%
Especificidade de
diagnostico*
97,27% (107/110) 92,29% ‘ 99,07%

*os resultados equivocos foram considerados negativos
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10.4 Linearidade

Os soros escolhidos foram testados com este kit e concluiu-se que se diluem de forma linear
com um soro negativo de acordo com CLSI EP06-A. Porém, devido a natureza heterogénea
dos anticorpos humanos, pode haver amostras que ndo seguem esta regra.

Composigdo Alto Médio Baixo
Valor Valor Valor

Amostra | Amostra Py . = o . = o . =

os ne médio Previsto | Recuperagdo médio Previsto | Recuperagao médio Previsto | Recuperagdo
pos & | 1u/mi | [u/m) [%] [U/mil_| [u/mi) [%] [U/mil_| [u/mi] [%]
100,0% 0,0% 313,9 313,9 100,0% 119,2 119,2 100,0% 16,7 16,7 100,0%
87,5% 12,5% 264,1 274,7 96,1% 100,8 104,3 96,7% 15,8 14,6 108,2%
75,0% 25,0% 243,3 235,4 103,3% 91,9 89,4 102,8% 12,4 12,5 98,7%
67,5% 32,5% 199,8 211,9 94,3% 76,0 80,4 94,4% 9,8 11,3 86,5%
50,0% 50,0% 162,5 157,0 103,5% 52,6 59,6 88,2% 8,0 8,4 95,6%
37,5% 62,5% 106,4 117,7 90,4% 46,0 44,7 103,0% 6,7 6,3 107,5%
25,0% 75,0% 84,1 78,5 107,2% 24,5 29,8 82,1% 3,0 4,2 71,1%
12,5% 87,5% 42,3 39,2 107,8% 13,7 14,9 91,6% 1,2 2,1 58,0%

Tendo estes dados em conta, o intervalo linear para o AESKULISA® DGP-G é desde 2,09
U/ml a 300 U/ml.

10.5 Precisao

Para determinar a precisdo do ensaio, a variabilidade (intra, inter-ensaio e lote-para-lote) foi
avaliada ao examinar a sua capacidade de reprodugdo em cinco amostras de soro,
seleccionadas para representarem um intervalo sobre a curva padrdo, em 8 repeticdes em 5
operacdes. A variabilidade lote-para-lote foi avaliada ao medir cinco amostras de soro em 8
repeticdes em 3 lotes diferentes.

Variabilidade inter-ensaio = Variabilidade intra-ensaio = Variabilidade lote-para-

lote
N.°de Valor CV (%) N.°cde Valor CV (%) N.°c de Valor CV (%)
amostr | meédio amostr = meédio amostr = meédio
a (U/ml) a (U/ml) a (U/ml)
1 3,24 21,5 1 3,24 11,3 1 2,67 7,6
2 12,1 14,8 2 12,1 10,4 2 11,5 12,4
2b 19,5 10,0 2b 19,5 9,0 - - -
3 24,3 13,0 3 24,3 11,7 3 224 9,1
4 86,2 10,8 4 86,2 9,3 4 79,8 7,2
5 256,9 11,8 5 256,9 8,5 5 265,6 8,6
Os critérios de aceitagdo sdo <15% para amostras positivas, <15% para amostras equivocas e <25% para amostras
negativas.

10.6 Calibracao

Devido a ndo existéncia de uma calibracdo de referéncia internacional, este ensaio esta
calibrado em unidades arbitrarias (U/ml).
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10.7 Intervalo normal

11

DGP-G antibodies are reported in up to 13.7% of the normal population.

Foram testadas 133 amostras de sangue aleatérias para verificar os anticorpos DGP-G.
Dessas; 116 estavam entre a faixa etaria de 16-45 anos e 17 tinham mais de 46 anos;
incluiam um numero semelhante de homens e mulheres. Uma das amostras era positiva
(0,8%), com um valor de 18,2 unidades e o resto das amostras era negativo. O valor médio
das amostras foi de 3,2 unidades, com um desvio padrdo de 2,2 unidades. O valor médio é
6,9 desvios padréo abaixo do limite de positividade de 18 unidades.
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12 Simbolos regulamentares

IVD

- Diagnosi in vitro

- For in vitro diagnostic use

- Pour diagnostic in vitro

- Para uso diagnéstico in vitro

- In Vitro Diagnostikum

- In Vitro AlayvwoTiké péco

- Para uso Diagnéstico in vitro

REF

- Numero d’ordine

- Cataloge number

- Référence Catalogue

- Numéro de catélogo

- Bestellnummer - Ap1Bu6g TrapayyeAiag
- Numero de catalogo
- Descrizione lotto - Lot
L OT - Lot - Lote
- Chargen Bezeichnung - XapakTnpiopog optidag
- Lote

uDI

- Identificatore univoco del dispositivo

- Unique Device Identifier

- Identifiant unique de I'appareil

- Identificador tnico del dispositivo

- eindeutige Produktidentifizierung

- Movadiké avayvwpIoTIKG GUCKEUNG

- Identificador tnico do dispositivo

C€

- Conformita europea

- EC Declaration of Conformity

- Déclaration CE de Conformité

- Declaracién CE de Conformidad

- Européische Konformitat

- EupwTraikri oupguvia

- Déclaracéo CE de Conformidade

96

- 96 determinazioni - 96 tests

- 96 tests - 96 pruebas

- 96 Bestimmungen - 96 Trpoodiopiopoi
- 96 Testes

elFU

"o agsku SN

- Rispettare le istruzioni elettroniche per l'uso

- See electronical instructions for use

- Voir les instructions d‘utilisation électronique

- Siga las instrucciones electronicas de uso

- Elektronische Gebrauchsanweisung beachten

- AKOAOUBNOTE TIG NAEKTPOVIKEG 0Bnyieg Xpriong

- Seguir as instrugdes electrénicas de utilizagdo

- Da utilizzarsi entro - Use by
- Utilise avant le - Utilizar antes de
- Verwendbar bis - Xprion péxpr

- Utilizar antes de

+8°C
+2°C

- Conservare a 2-8°C (35,6-46,4°F)

- Store at 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Conserver & 2-8°C (35,6-46,4°F)

- Conservar a 2-8°C (35,6-46,4°F)

- Lagerung bei 2-8°C (35,6-46,4°F)

- ®uhdooetal oToug 2-8°C (35,6-46,4°F)

- Conservar entre 2-8°C (35,6-46,4°F)

- Prodotto da

- Manufactured by

- Fabriqué par

- Fabricado por

- Hergestellt von

- Karaokeudderar amd

- Fabricado por

CO-CAL

- Calibratore cut-off

- Cut off Calibrator

- Etalon Seuil

- Calibrador de cut-off

- Grenzwert Kalibrator

- Oplakég opdg AvTidpaoTripio BabBuovounong

- Calibrador de cut-off

CON/|+

- Controllo positivo

- Positive Control

- Controle Positif

- Control Positivo

- Positiv Kontrolle

- OEeTIKOG 0pOG EAEyXOU

- Controlo positivo

CON]| -

- Controllo negativo

- Negative Control

- Controle Négatif

- Control Negativo

- Negativ Kontrolle - ApvnTIKOG 0pAG EAEYXOU
- Controlo negativo
- Calibratore - Calibrator
- Etalon - Calibrador
CA L - Kalibrator - AvTidpaaoTrplo Babuovounang

- Calibrador
- Coniugato - Conjugate
- Conjugé - Conjugado

C O N J - Konjugat - Z0Zeuypa
- Conjugado

MP

- Micropiastra rivestita

- Coated microtiter plate

- Microplaque sensibilisée

- Microplaca sensibilizada

- Beschichtete Mikrotiterplatte

- EmkaAuppévn JIKpoTTAGKa

- Microplaca revestida

- Tampone di lavaggio

- Wash buffer

WASHB [50x

- Tampon de Lavage

- Soluci6n de lavado

- Waschpuffer

- PuBpioTikd didAupa TAUoNG

- Solucéo de lavagem

- Tampone substrato

- Substrate buffer

SUB

- Substrat - Tampon sustrato
- Substratpuffer - PUBIOTIKG SIGAUNG UTTOOTPWHATOG
- Substrato

- Reagente bloccante

- Stop solution

STOP

- Solution d'Arrét

- Solucién de parada

- Stopreagenz

- AVTIBpacTrpIo SIOKOTIAG avTidpaong

- Solucédo de paragem

- Tampone campione

- Sample buffer

SB | 5x

- Tampon Echantillons

- Tampo6n Muestras

- Probenpuffer

- PuBpioTiké didAupa Serypdtwy

- Diluente de amostra
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