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1 Przeznaczenie 

AESKUBLOTS® Vasculitis Pro to oparte na membranie enzymatyczne oznaczenie 

immunochemiczne do wykrywania przeciwciał IgG przeciwko PR3, MPO i GBM w surowicy 

ludzkiej. Antygeny naniesiono jako linie równoległe w dokładnie zdefiniowanych położeniach 

na membranie nitrocelulozowej. 

Oznaczenie jest narzędziem stosowanym w diagnostyce różnicowej autoimmunologicznego 

zapalenia naczyń. 

Zestaw testowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego w laboratoriach. 

 

2 Zastosowanie kliniczne i zasada działania testu 

Przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie (MPO) i proteinazie 3 (PR3) należą do grupy 

przeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA), które są skierowane przeciwko 

cytoplazmatycznym składnikom monocytów i granulocytów obojętnochłonnych. ANCA są 

ważnymi markerami w diagnostyce różnicowej autoimmunologicznego zapalenia naczyń. 

Przeciwciała przeciwko PR3 są swoistym markerem serologicznym ziarniniakowatości 

z zapaleniem naczyń (ziarniniakowatość Wegenera) i mogą odgrywać aktywną rolę 

w patogenezie ZW. Miana przeciwciał przeciwko PR3 są silnie związane z aktywnością 

choroby i hamują aktywność proteolityczną PR3. Przeciwciała przeciwko MPO są skorelowane 

z idiopatycznym zapaleniem naczyń lub związanym z zapaleniem naczyń kłębuszkowym 

zapaleniem z półksiężycami / kłębuszkowym zapaleniem z ogniskową martwicą i występują 

często u 70% pacjentów z mikroskopowym zapaleniem naczyń i u 5–50% pacjentów 

z zespołem Churga-Strauss. 

Obecnie oznaczanie krążących autoprzeciwciał przeciwko błonie podstawnej kłębuszków 

nerkowych (GBM) jest najnowocześniejszą metodą serologiczną w diagnostyce zespołu 

Goodpasture’a. Ta autoimmunologiczna choroba nerek została nazwana na cześć Ernesta 

Goodpasture’a, który jako pierwszy opisał współistnienie śmiertelnego krwotoku płucnego 

z postępującym kłębuszkowym zapaleniem nerek. 

 

  

Zasada działania testu 

Antygeny naniesiono jako linie na membranę nitrocelulozową. Membrana jest 

zablokowana, aby zapobiec nieokreślonej reakcji. Paski z membrany ze swoistymi 

antygenami w dokładnie zdefiniowanych położeniach inkubowane są w próbkach 

surowicy rozcieńczonych w stosunku 1:101. Przeciwciała pacjenta, jeśli są obecne 

w próbce, wiążą się z antygenem. Frakcja niezwiązana jest wymywana w następnym 

kroku. Następnie przeciwciała przeciwko ludzkim immunoglobulinom sprzężone 

z peroksydazą chrzanową (koniugaty) są inkubowane i reagują z kompleksem antygen-

przeciwciało powstałym z próbek. Niezwiązany koniugat jest wymywany w następnym 

kroku. Po dodaniu substratu TMB w wyniku reakcji enzymatycznej powstaje niebieski 

osad. Reakcję przerywa woda destylowana. 
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3 Zawartość zestawu 

DO REKONSTYTUCJI 

Pozycja Ilość 
Kolor 
korka 

Kolor 
roztworu 

Opis / Zawartość 

Odczynnik blokujący 
3 x po 10 ml 
koncentratu 

Biały 
NIE 
DOTYCZY 

Odtłuszczone mleko w proszku do 
przygotowania 3x10 ml buforu próbki 

Bufor do płukania (20x) 1 x 50 ml Biały Bezbarwny 
Koncentrat 20x do przygotowania 1 l 

Bufor TRIS, pH 6,9 ± 0,2 

GOTOWE DO UŻYCIA 

Pozycja Ilość 
Kolor 
korka 

Kolor 
roztworu 

Opis / Zawartość 

Koniugat, IgG  1 x 10 ml Niebieski Bezbarwny 
Przeciwciało przeciwko ludzkiej 
immunoglobulinie G (IgG) sprzężone 
z peroksydazą chrzanową 

Substrat TMB 1 x 10 ml Czarny Bezbarwny Stabilizowany TMB/H2O2 

Paski z membrany 24 paski 
Oznaczeni
e kolorem: 
fioletowy 

NIE 
DOTYCZY 

Powlekane antygenami, patrz Przeznaczenie 

Pęsety, szablon referencyjny, 
arkusz oceny, paski 
samoprzylepne (dwustronne, 
białe)  

1 szt. 
w zestawie 

NIE 
DOTYCZY 

NIE 
DOTYCZY 

NIE DOTYCZY 

Tacka inkubacyjna 3 szt. 
NIE 
DOTYCZY 

NIE 
DOTYCZY 

NIE DOTYCZY 

Etykiety na bufor próbki 3 szt. 
NIE 
DOTYCZY 

NIE 
DOTYCZY 

NIE DOTYCZY 

MATERIAŁY WYMAGANE, ALE NIEDOŁĄCZONE 

Wytrząsarka, zlewka 1000 ml, pipeta lub zlewka 10 ml, precyzyjne pipety (10, 1000 μl), absorbent lub bibuła filtracyjna. Nasze 
testy są przeznaczone do stosowania z wodą oczyszczoną zgodnie z definicją Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP 26 – NF 
21) i Farmakopei Europejskiej (Eur.Ph. wyd. 4). 

 

4 Przechowywanie i okres trwałości 

Przechowywać wszystkie odczynniki i paski z membrany w temperaturze 2–8 °C/35,6–46,4 °F 

w oryginalnych pojemnikach. Po przygotowaniu rekonstytuowany bufor do płukania, jak 

również otwarte paski, koniugat i TMB są stabilne w temperaturze 2–8 °C/35,6–46,4 °F przez 

sześć tygodni. Rekonstytuowany odczynnik blokujący jest stabilny w temperaturze 2–

8 °C/35,6–46,4 °F przez 3 tygodnie. Odczynniki i paski powinny być stosowane do terminu 

ważności wskazanego na poszczególnych elementach. Nie używać elementów po upływie 

terminu ważności. Unikać ekspozycji roztworu TMB na intensywne działanie światła.  
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5 Środki ostrożności i wprowadzenie ogólne 

5.1 Dane dotyczące zagrożeń dla zdrowia 

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do DIAGNOSTYKI IN VITRO. W związku z tym test przy 

użyciu tego zestawu może wykonać tylko wykwalifikowany personel specjalnie przeszkolony 

w zakresie metod diagnostyki in vitro.  

Wszystkie elementy zestawu są klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 

[CLP]. Więcej informacji na temat składników można znaleźć w karcie charakterystyki 

substancji (MSDS). 

Substancje wymienione na tak zwanej „Liście kandydackiej substancji wzbudzających 

szczególnie duże obawy (SVHCV) oczekujących na zatwierdzenie” Europejskiej Agencji 

Chemikaliów (ECHA) nie są zamierzonymi składnikami tego produktu. Nie należy zatem 

oczekiwać zawartości tych substancji w produkcie w ilości ≥0,1 %. 

Odczynniki należy przechowywać w sposób bezpieczny i w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

W szczególności mieszanina nie zawiera żadnych substancji zaklasyfikowanych jako PBT lub 

vPvB w stężeniach ≥0,1 %. 

Próbki pacjentów należy traktować jako potencjalnie zakaźne i obchodzić się z nimi zgodnie 

z przepisami krajowymi. Próbki pacjentów i inne potencjalnie zakaźne materiały powinny być 

odkażane po cyklu testowym.  

 

5.2 Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania 

W celu rozróżnienia dostępnych testów AESKUBLOTS® stosuje się kodowanie kolorami 

powyżej linii odniesienia pasków: 

Kodowanie kolorem AESKUBLOTS® 

Czerwony ANA-17 comp 

Pomarańczowy ANA-17 Pro 

Brązowy Liver Pro 

Fioletowy Vasculitis Pro 

Czarny Gastro Pro 

Zielony Borrelia-G i Borrelia-M 

Jeśli informacje o produkcie, w tym etykieta, są nieprawidłowe, należy skontaktować się 

z producentem lub dostawcą zestawu testowego. 

Odczynnik blokujący i bufor do płukania mogą być wymieniane między partiami i zestawami 

testowymi. Wszystkie pozostałe elementy są specyficzne dla każdego zestawu testowego i nie 

mogą być wymieniane. Nie wymieniać odczynników pomiędzy testami diagnostycznymi na 

choroby autoimmunologiczne i boreliozę! 
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Nie używać naczyń polistyrenowych do koniugatu. 

Odczekać przed użyciem, aż wszystkie elementy osiągną temperaturę pokojową (20–

32 °C/68–89,6 °F), dobrze wymieszać i postępować zgodnie z zalecanym schematem 

inkubacji w celu optymalnego przeprowadzenia testu. 

Nigdy nie wystawiać elementów na działanie temperatury wyższej niż 37 °C/98,6 °F. 

Roztwór substratu pipetować tylko fabrycznie nowymi końcówkami. Chronić odczynnik przed 

światłem. Nigdy nie pipetować koniugatu końcówkami używanymi wcześniej z innymi 

odczynnikami. 

Intensywność koloru pasma niekoniecznie koreluje z mianami przeciwciał uzyskanymi za 

pomocą innych metodologii referencyjnych.  

Próbki od dawców krwi z pozornie prawidłowymi wynikami mogą zawierać autoprzeciwciała. 

Jeśli próbka pacjenta ma podwyższone stężenia kompleksów immunologicznych lub innych 

agregatów immunoglobulin, nie można wykluczyć wyników fałszywie dodatnich wskutek 

wiązania nieswoistego. 

Jednoznaczna diagnoza kliniczna nie powinna opierać się wyłącznie na wynikach 

wykonanego testu. Lekarz powinien postawić rozpoznanie po ocenie wszystkich 

wyników badań klinicznych i laboratoryjnych. Diagnoza musi być zweryfikowana przy 

użyciu różnych metod diagnostycznych. 

 

6 Pobieranie próbek, postępowanie z nimi i ich przechowywanie 

Najlepiej używać świeżo pobranych próbek surowicy. Krew należy pobrać zgodnie 

z wymogami krajowymi. Nie używać próbek zażółconych, lipemicznych, zanieczyszczonych 

bakteriami ani takich, które uległy hemolizie. Surowice zawierające cząstki należy oczyścić 

przez wirowanie z niską prędkością (<1000 x g). Próbki krwi należy pobierać do czystych, 

suchych i pustych probówek.  

Po oddzieleniu próbki surowicy należy zużyć w ciągu pierwszych 8 godzin. Alternatywnie 

próbki powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych fiolkach w temperaturze 2–

8 °C/35,6–46,4 °F do 48 godzin lub zamrożone w temperaturze -20 °C/-4 °F przez dłuższy 

czas. Unikać wielokrotnego mrożenia i rozmrażania próbek. (Thomas: Labor und Diagnose; 

CLSI Guideline GP44-A4) Nie używać próbek inaktywowanych termicznie (56 °C/132,8 °F). 
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7 Procedura oznaczenia 

7.1 Przygotowania przed rozpoczęciem 

Potwierdzić, że w koncentracie nie powstały kryształy soli. Jeśli tak się stało, rozpuścić 

kryształy przez lekkie podgrzewanie koncentratu; powinna wystarczyć temperatura pokojowa. 

Rozcieńczyć stężony bufor do płukania w stosunku 1:20 wodą destylowaną (np. 50 ml plus 

950 ml).  

Do przygotowania buforu próbki: dodać 10 ml buforu do płukania do jednej butelki odczynnika 

blokującego i dobrze wymieszać. 

 

7.2 Kroki testu 

Ważne uwagi: 

Przestrzegać dokładnie tego protokołu. Upewnić się, że dwa składniki wymienione w protokole 

zostały dodane do tacki w krokach 2, 6, 9. 

Nie dopuścić do wyschnięcia pasków podczas etapów inkubacji. 

Nie dotykać pasków palcami, używać pęsety. 

Całkowicie usunąć rozcieńczone próbki po inkubacji pasków, aby uniknąć przeniesienia. 

Stale wstrząsać paskami podczas etapów inkubacji. 

Umieścić bufor próbki, koniugat i substrat wraz z buforem do płukania na jednej stronie tacki 

inkubacyjnej. Nie dopuścić do zalania pasków. 
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Krok Opis 

1. Przed rozpoczęciem testu upewnić się, że przeprowadzono przygotowania, o których mowa 
w punkcie 7.1 powyżej. 

2. 

 

Umieścić pasek w prawidłowej orientacji w tacce 
inkubacyjnej (linią odniesienia i oznaczeniem koloru 
do góry). Umieścić 700 µl buforu do płukania i 300 µl 
buforu próbki na tacce inkubacyjnej. Zwilżyć pasek 
roztworem i inkubować przez 5 minut ze 
wstrząsaniem. 

KONTROLE I PRÓBKI 

3. 

 

Odmierzyć pipetą 10 μl próbki surowicy do 
wyznaczonych tacek inkubacyjnych z buforem próbki. 

4. 

 

Inkubować przez 30 minut w temperaturze 20–
32 °C/68–89,6 °F ze wstrząsaniem. Następnie 
całkowicie usunąć próbkę. 

5. 

 

Płukać 3 razy przez 5 minut 1,5 ml buforu do płukania, 
wstrząsając. Po każdym kroku mycia usuwać bufor do 
płukania. 

KONIUGAT 

6. 

 

Odmierzyć pipetą 700 μl buforu do płukania i 300 μl 
koniugatu do każdej tacki inkubacyjnej z paskiem. 

7. 

 

Inkubować przez 30 minut w temperaturze 20–
32 °C/68–89,6 °F ze wstrząsaniem. Usunąć koniugat. 

8. 

 

Płukać 3 razy przez 5 minut 1,5 ml buforu do płukania, 
wstrząsając. Po każdym kroku mycia usuwać bufor do 
płukania. 
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SUBSTRAT 

9. 

 

Odmierzyć pipetą 700 µl dH2O i 300 µl substratu do 
każdej tacki inkubacyjnej z paskiem. 

10. 

 

Inkubować przez 15 minut w temperaturze 20–
32 °C/68–89,6 °F ze wstrząsaniem, chroniąc przed 
intensywnym światłem. Usunąć substrat. 

STOP 

11. 

 

Odmierzyć pipetą 2 ml dH2O do każdej tacki 
inkubacyjnej z paskiem. Inkubować przez 1 minutę ze 
wstrząsaniem. Usunąć dH2O. Powtórzyć ten krok raz. 

12. 
Usunąć pasek z tacki inkubacyjnej. Wysuszyć pasek między kawałkami bibuły filtracyjnej. 

13. 
Analizy wyników dokonać w ciągu 24 godzin. 

 
AESKUBLOTS® Vasculitis Pro jest również przeznaczony do automatycznego przetwarzania 

i oceny w systemie HELIA® Automated Blot System. 

Przygotowanie odczynników do systemu HELIA® Automated Blot System: Rozcieńczyć 

jedną część koncentratu buforu do płukania (WASH) z 19 częściami wody ultraczystej (np. 

50 ml koncentratu buforu do płukania i 950 ml wody ultraczystej), aby uzyskać gotowy do 

użycia bufor do płukania. Wszystkie pozostałe odczynniki są gotowe do użycia po 

przetworzeniu w systemie HELIA® Automated Blot System. Szczegółową obsługę testu 

w systemie HELIA® Automated Blot System można znaleźć w instrukcji obsługi systemu 

HELIA® Automated Blot System. 
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8 Interpretacja jakościowa 

Jeśli wartości dla kontroli nie spełniają kryteriów, wynik jest nieważny i test należy powtórzyć. 

Zalecamy ponowne przetestowanie próbek, które wykazują wartości graniczne. 

Należy również sprawdzić następujące kwestie techniczne: datę ważności (przygotowanych) 

odczynników, warunki przechowywania, pipety, sprzęt, warunki inkubacji i metody płukania. 

Jeśli dla testowanych próbek wykazano nieprawidłowe wartości lub odchylenia lub jeśli kryteria 

walidacji nie są spełnione z powodów będących poza kontrolą operatora, należy skontaktować 

się z producentem lub dostawcą zestawu testowego. 

 

Laboratoria medyczne mogą przeprowadzać wewnętrzną kontrolę jakości, korzystając 

z własnych kontroli lub własnych surowic zbiorczych, zgodnie z przepisami krajowymi.  

 

8.1 Analiza ręczna 

Wyniki testu można uznać za ważne, jeśli: 

- kontrola funkcjonalna jest widoczna; 

- kontrola punktu odcięcia jest widoczna; 

- intensywność koloru kontroli punktu odcięcia jest słabsza niż intensywność koloru 

kontroli funkcjonalnej. 

Umieścić wysuszone paski na arkuszu oceny, wyrównane z linią odniesienia. Wyrównać 

szablon referencyjny z linią referencyjną pasków. Interpretować wyniki tylko w odniesieniu do 

kontroli punktu odcięcia każdego paska. 

Każdy zestaw testowy zawiera kolorową kopię ze wszystkimi pasmami, jakie można wykazać 

w teście. 

Analizę przeprowadza się poprzez porównanie intensywności kolorów pasm z intensywnością 

kolorów kontroli punktu odcięcia. Wynik testu jest niejednoznaczny, jeśli intensywności nie 

różnią się znacząco. Jeśli kolor jest bardziej intensywny, wynik testu jest dodatni; jeśli 

intensywność koloru jest słabsza, wynik testu jest ujemny. 

Wyniki można zapisać na arkuszu oceny. 
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8.2 Ocena wspomagana oprogramowaniem 

Analizę pasków można przeprowadzić przy użyciu oprogramowania AESKU.SCAN. Zapoznać 

się z instrukcją obsługi AESKU.SCAN. 

Wyniki testu można uznać za ważne, jeśli: 

- kontrola funkcjonalna jest widoczna; 

- kontrola punktu odcięcia jest widoczna; 

- intensywność koloru kontroli punktu odcięcia jest słabsza niż intensywność koloru 

kontroli funkcjonalnej. 

AESKU.SCAN 2.0:  

Umieścić wysuszone paski na arkuszu oceny (do wydruku), wyrównane z linią odniesienia. 

Wyrównać szablon referencyjny z linią referencyjną pasków. 

Ocenić paski zgodnie z instrukcją obsługi oprogramowania AESKU.SCAN 2.0. 

Analizę jakościową wyniku przeprowadza się poprzez porównanie intensywności kolorów dla 

poszczególnych antygenów z intensywnością kolorów kontroli punktu odcięcia. 

 

AESKU.SCAN 3.0:  

Umieścić paski na tacce inkubacyjnej w czytniku.  

Ocenić paski zgodnie z instrukcją obsługi oprogramowania AESKU.SCAN 3.0. 

Analizę jakościową wyniku przeprowadza się poprzez porównanie intensywności kolorów dla 

poszczególnych antygenów z intensywnością kolorów kontroli punktu odcięcia. 

 

System HELIA® Automated Blot System:  

W przypadku korzystania z systemu HELIA® Automated Blot System wyniki są analizowane 

automatycznie. Wyniki można określić w wartościach indeksu. 

Sugerowana jest następująca interpretacja w zależności od intensywności sygnału: 

Interpretacja wyników Symbol Indeks Kolor 

Ujemny - 0,0 – <0,8 Bezbarwny 

Niejednoznaczny +/- ≥0,8 – <1,15 Niebieski 

Słabo dodatni + ≥1,15 – <2,5 Żółty 

Dodatni ++ ≥2,5 – <4,0 Czerwony 

Silnie dodatni +++ ≥4,0 Ciemnoczerwony 
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9 Dane techniczne 

Materiał próbki: surowica  

Objętość próbki: 10 µl próbki  

Całkowity czas inkubacji: 112 minut w temperaturze 20–32 °C/68–89,6 °F 

Przechowywanie: w temperaturze 2–8 °C/35,6–46,4 °F; używać wyłącznie 

oryginalnych fiolek. 

Liczba oznaczeń: 24 testy 

 

10 Dane dotyczące skuteczności 

10.1 Badanie zakresu standardowego 

Wartości oczekiwane dla oznaczenia AESKUBLOTS® Vasculitis Pro zostały 

przeanalizowane za pomocą panelu 120 surowic od zdrowych dawców. 

Wszystkie oznaczenia przeprowadzono w sposób w pełni zautomatyzowany zgodnie 

z aktualnymi instrukcjami obsługi. 

AESKUBLOTS® Vasculitis Pro – zakres standardowy – raport 

Antygen 
Liczba 

próbek 

próbki 

dodatnie 

próbki 

niejednoznaczne 
próbki ujemne Min. 

[Indeks] 

Maks. 

[Indeks] 

Średnia 

[Indeks] 
n [%] n [%] n [%] 

PR3 120 0 0,00 2 1,67 118 98,33 0,00 1,12 0,36 

MPO 120 0 0,00 0 0,00 120 100,00 0,00 0,69 0,14 

GBM 120 0 0,00 1 0,83 119 99,17 0,00 0,84 0,03 

W przypadku AESKUBLOTS® Vasculitis Pro Pro uzyskano pewną liczbę wyników 

niejednoznacznych. Wynik niejednoznaczny najczęściej dawał antygen PR3 w dwóch 

próbkach, które zostały ocenione jako niejednoznaczne. Najniższa zmierzona wartość indeksu 

wyniosła 0,0, najwyższa zmierzona wartość indeksu wyniosła 1,12 (PR3).  

Niska liczba dodatnich próbek, jakie zostały zbadane z użyciem AESKUBLOTS® Vasculitis 

Pro w badanej zdrowej populacji, dobrze koreluje z wartościami opisywanymi w literaturze. 

Zalecamy również w instrukcji użytkowania w punkcie 8: „Interpretacja ilościowa i jakościowa”, 

aby każde laboratorium ustaliło swój własny zakres standardowy. 
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10.2 Precyzja 

Precyzja w obrębie oznaczenia 

Aby określić wariancje w obrębie laboratorium/oznaczenia, przetestowano dwudziestokrotnie 

pięć różnych surowic (S1–S5) z użyciem AESKUBLOTS® Vasculitis Pro. Zgodność wyników 

dodatnich i ujemnych została obliczona na podstawie tych wyników testów (n=20). 

Ocena zgodności 

Odsetek zgodności wyników dodatnich [%] 100,0 

Odsetek zgodności wyników ujemnych [%] 100,0 

Odsetek zgodności wszystkich wyników [%] 100,0 

 

Precyzja pomiędzy oznaczeniami 

Aby określić wariancje w obrębie oznaczenia / dzień po dniu, testowano pięć różnych surowic 

(S1–S5) w całym zakresie 8 razy na przebieg; łącznie 5 przebiegów w 5 różnych dniach 

(n=40). Dla dnia 1 zastosowano wyniki w obrębie laboratorium/oznaczenia (n=20). Zgodność 

wyników dodatnich i ujemnych została obliczona na podstawie tych wyników testów. 

 

Precyzja pomiędzy partiami 

Aby określić precyzję oznaczenia pomiędzy partiami, pięć różnych surowic (S1–S5) w całym 

zakresie zostało przetestowanych 8 razy na 3 partiach (n=24). Partia 1 pochodzi z serii 1 

danych pomiędzy oznaczeniami. Zgodność wyników dodatnich i ujemnych została obliczona 

na podstawie wyników testów trzech różnych partii. 

Ocena zgodności 

Odsetek zgodności wyników dodatnich [%] 100,0 

Odsetek zgodności wyników ujemnych [%] 100,0 

Odsetek zgodności wszystkich wyników [%] 100,0 

 

  

Ocena zgodności 

Odsetek zgodności wyników dodatnich [%] 100,0 

Odsetek zgodności wyników ujemnych [%] 100,0 

Odsetek zgodności wszystkich wyników [%] 100,0 
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10.3 Czułość i swoistość względna 

W celu określenia zgodności wyników dodatnich (czułości względnej) przetestowano 

50 surowic od pacjentów z dodatnim wynikiem pod względem przeciwciał IIF lub ELISA 

z użyciem oznaczenia AESKUBLOTS® Vasculitis Pro. W celu określenia zgodności wyników 

ujemnych (swoistości względnej) przeanalizowano 170 próbek surowicy od dawców krwi. 

 zgodność wyników dodatnich 

(czułość względna) 

zgodność wyników ujemnych 

(swoistość względna) 

PR3 96 % 100 % 

MPO 92 % 100 % 

GBM 100 % 100 % 

 

10.4 Czułość i swoistość diagnostyczna 

W ramach badaniach klinicznego poddano analizie przy użyciu oznaczenia AESKUBLOTS® 

Vasculitis Pro różne próbki surowicy od pacjentów z przeciwciałami przeciwko MPO, 

pacjentów z TRU i kontrole z próbek od zdrowych osób. Ponadto próbki te zostały zmierzone 

za pomocą konkurencyjnego oznaczenia Western Blot. Wszystkie oznaczenia zostały 

przeprowadzone zgodnie z aktualnymi instrukcjami stosowania. Następnie porównano wyniki, 

aby określić czułość i swoistość oznaczenia. 

 Czułość 
Swoistość dla 

pacjentów z TRU 

Swoistość dla 
kontroli od zdrowych 

osób 

PR3 nie udało się ustalić 100 % 100 % 

MPO 100 % 98,20 % 100 % 

GBM nie udało się ustalić 100 % 100 % 

W niektórych przypadkach nie można było obliczyć czułości dla poszczególnych parametrów 

ze względu na brak dodatnich próbek w kohortach. W przypadku MPO można było jednak 

obliczyć czułość na poziomie 100%. Swoistość dla pacjentów z TRU i kontroli z próbek od 

zdrowych osób wykazała bardzo dobre wyniki na poziomie >97%. Ze względu na brak próbek 

dodatnich dla PR3 i GBM wzięliśmy udział w badaniu porównującym różne oznaczenia typu 

line blot od różnych dostawców. 
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10.5 Ocena zewnętrzna 

Odniesienie/Publikacja: Evaluation of PR3- and MPO-ANCA line and dot immunoassays in 

ANCA-associated vasculitis, Nina Kempiners et al., Rheumatology 2020;00:1-5 

Celem tego badania była ocena dokładności diagnostycznej nowych liniowych i punktowych 

testów immunologicznych do wykrywania MPO i PR3 ANCA. Na potrzeby tej analizy poddano 

testom IIFT i czterem różnym testom immunologicznym liniowym lub punktowym surowice od 

50 pacjentów z zapaleniem naczyń związanym z występowaniem przeciwciał skierowanych 

przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA), w tym ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń 

i mikroskopowym zapaleniem naczyń, oraz 45 próbek będących kontrolami dla schorzenia. 

W badaniu uczestniczą następujące firmy: Orgentec (oznaczenie: LIA ORG789), Human 

(oznaczenie: ITC82040), Euroimmun (oznaczenie: Euroline Profil MPO/PR3/GBM) oraz 

Aesku.Diagnostics (oznaczenie: AESKUBLOTS® Vasculitis Pro). 

 AESKU 
Diagnostics 

Orgentec Human Euroimmun 

Dokładność 89,5 % 84,2 % 85,3 % 89,5 % 

Czułość 94,0 % 74,0 % 82,0 % 96,0 % 

Swoistość 84,4 % 95,6 % 88,9 % 82,2 % 

W porównaniu z innymi badanymi oznaczeniami konkurencji AESKUBLOTS® Vasculitis Pro 

wykazuje bardzo dobrą dokładność i czułość. Swoistość jest niższa w porównaniu 

z oznaczeniami innych konkurentów, ale nadal kształtuje się powyżej obliczonej swoistości 

Euroimmun. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z odpowiednią 

literaturą. 

 

11 Utylizacja  

Przestrzegać odpowiednich wymogów przewidzianych przepisami!   
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13  Symbole regulacyjne 

 
¨ Diagnosi in vitro ¨ For in vitro diagnostic use 

¨ Pour diagnostic in vitro ¨ Para uso diagnóstico in vitro 

¨ Ιn Vitro Diagnostikum ¨ In Vitro Διαγνωστικό μέσο  

¨ Para uso Diagnóstico in vitro ¨ Do stosowania w diagnostyce in vitro 

 
¨ Numero d’ordine ¨ Cataloge number 

¨ Référence Catalogue ¨ Numéro de catálogo 

¨ Bestellnummer ¨ Αριθμός παραγγελίας 

¨ Número de catálogo ¨ Numer katalogowy 

 
¨ Descrizione lotto ¨ Lot 

¨ Lot ¨ Lote 

¨ Chargen Bezeichnung ¨ Χαρακτηρισμός παρτίδας 

¨ Lote ¨ Partia 

 ¨ Identificatore univoco del dispositivo ¨ Unique Device Identifier 

¨ Identifiant unique de l'appareil ¨ Identificador único del dispositivo 

¨ eindeutige Produktidentifizierung ¨ Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής 

¨ Identificador único do dispositivo ¨ Unikalny identyfikator urządzenia 

 ¨ Conformità europea ¨ EC Declaration of Conformity 

¨ Déclaration CE de Conformité ¨ Declaración CE de Conformidad 

¨ Europäische Konformität ¨ Ευρωπαϊκή συμφωνία 

¨ Déclaracão CE de Conformidade ¨ Deklaracja zgodności WE 

 ¨ 24 determinazioni ¨ 24 tests 

¨ 24 tests ¨ 24 pruebas 

¨ 24 Bestimmungen ¨ 24 προσδιορισμοί 

¨ 24 Testes ¨ 24 testy 

 
¨ Rispettare le istruzioni elettroniche per l’uso ¨ See electronical instructions for use 

¨ Voir les instructions d‘utilisation électronique ¨ Siga las instrucciones electrónicas de uso 

¨ Elektronische Gebrauchsanweisung beachten ¨ Ακολουθήστε τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης 

¨ Seguir as instruções electrónicas de utilização ¨ Patrz elektroniczne instrukcje użytkowania 

 
¨ Da utilizzarsi entro ¨ Use by 

¨ Utilise avant le ¨ Utilizar antes de 

¨ Verwendbar bis ¨ Χρήση μέχρι  

¨ Utilizar antes de ¨ Termin ważności 

 
¨ Conservare a 2-8°C (35.6-46.4°F) ¨ Store at 2-8°C (35.6-46.4°F) 

¨ Conserver à 2-8°C (35.6-46.4°F) ¨ Conservar a 2-8°C (35.6-46.4°F) 

¨ Lagerung bei 2-8°C (35.6-46.4°F) ¨ Φυλάσσεται στους 2-8°C (35.6-46.4°F) 

¨ Conservar entre 2-8°C (35.6-46.4°F) ¨ Przechowywać w temperaturze 2–8°C (35,6–46,4°F) 

 ¨ Prodotto da ¨ Manufactured by 

¨ Fabriqué par ¨ Fabricado por 

¨ Hergestellt von ¨ Κατασκευάζεται από 

¨ Fabricado por ¨ Producent 

 ¨ Strip di nitrocelluslosa rivestita ¨ Coated nitrocellulose strip 

¨ Strip de nitrocellulose couché ¨ Tira de nitrocelulosa recubierta 

¨ Nitrozellulosemembran-Streifen mit aufgebrachten 

Antigenen 
¨ Επίστρωση λωρίδα νιτροκυτταρίνης 

¨ Tira de nitrocelulose revestido ¨ Powlekany pasek nitrocelulozowy 

 ¨ Tampone di lavaggio ¨ Wash buffer 

¨ Tampon de Lavage ¨ Solución de lavado 

¨ Waschpuffer ¨ Ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης 

¨ Solucão de lavagem ¨ Bufor do płukania 

 ¨ Reagente bloccante ¨ Blocking Reagent 

¨ réactif de blocage ¨ Reactivo bloqueante 

¨ Blockier-Reagenz ¨ Αντιδραστήριο αποκλεισμού 

¨ Bloqueio de reagente ¨ Odczynnik blokujący 

 
¨ Ricostituire con 10 mL ¨ Reconstitute with 10 mL 

¨ reconstituer avec 10 mL ¨ reconstituir con 10 mL 

¨ rekonstituiren mit 10 mL ¨ Ανασύσταση με 10 mL 

¨ reconstituir com 10 mL ¨ Rekonstytuować w 10 ml 

 ¨ Tampone campione ¨ Sample buffer 

¨ Tampon Echantillons ¨ Tampón Muestras 

¨ Probenpuffer ¨ Ρυθμιστικό διάλυμα δειγμάτων  

¨ Diluente de amostra ¨ Bufor próbki 

 ¨ Coniugato ¨ Conjugate 

¨ Conjugé ¨ Conjugado 

¨ Konjugat ¨ Σύζευγμα  

¨ Conjugado ¨ Koniugat 

 ¨ Tampone substrato ¨ Substrate buffer 

¨ Substrat ¨ Tampón sustrato 

¨ Substratpuffer ¨ Ρυθμιστικό διάλυμα υποστρώματος 

¨ Substrato ¨ Bufor substratu 


