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Evoedeiypévn Xpion

AESKULISA® ANA-8S civail pia Ev{upoavoooloyikr uéBodog aTepenG @Aang TTou emMTPETTEI TOV OAIKO
TTOIOTIKO TTPOCOIOPIGHS AVTICWHATWY TNG UTTOONAdag IgG, Ta otroia TAoaovTal €VAVTI OKTW KUTTAPIKWY
KOl TTUPNVIKWY avTiyovwy aTov avBpwtivo opd. KdBe utrodoxéag eival €MKOAUPPEVOS PE TIG
avaouvouacopéveg Trpwreiveg 70 kDa U1 snRNP, SS-B, SS-A 52 kDa, Scl 70, KevtpouepIdIaK
mpwrteivn B (CenpB), Jo-1 kail pe TIg uwnAng kaBapdTnTag QUOIKEG avBpwTTIveg TTpwTeiveg SNRNP/Sm,
Sm kai SS-A 60 kDa. H dokipacia e€utrnpeTei otn d1a@opodidyvwan TwV GUCTNUATIKWY PEUMATIKWY
TTaBRoEWV.

KAIVIKA epapupoyn Kal apxég TG HEBOdou

H diamiotTwon avTimmupnvikwy avtiowudtwy (ANA) otov opd Traifel ammo@acioTiké pOAo OTn
01agOopodIAyVWON TWV CUCTNUATIKWY PEUUATIKWY TTaBroewy. H diatrioTwon tTwv ANA yivétav apxikda
pe TN dokiyagia Tou éuuecou avooopBopiouoU (IFT) oe eukapuwTikd KUTTapa OTTWG TI.X. Ta KUTTApaA
Hela. Me Bdon TIg SIQQOPETIKEG OXNUATOUOPPESG TOU GOOPIoUOU gival duvaTd va dIaKPIBE n €18IKOTNTA
Tou KGBe ANA, n diatmioTwaon OPwG Twv autoavTiIowudaTwy oTo ELISA pe Ta avrioToixa €18ikd avtiyéva
EMTPETTEI Pia EUKOAOTEPN Kal TTIo agIdTToTn dlagopoTtroinan Tov ANA cUugwva e Tnv 18IKOTATA TOUG.
Ta ANA gu@avifovtal oTov evepyO Kal Jn evepyd ouoTnuatikd epubnuatwdn AUko (ZEA), o€ PIKTEG
voooug Tou ouvdeTIKoU IoTou (MCTD), Tn okAnpodepuia, Tnv TTOAUPUOGITIOO Kal 0€ GANEG a0BEvVEIEG.
Ta avTiowUaTa EVAVTI:

‘Sm (Smith antigen), Tadooovtal evavtia kevipikwv Tpwreivwv (B,B°, D1-D3, E, F, G), pikpwv
TTUPNVIKWV pifovoukAeotrpwTeividv (sNRNPs). Ta avti-Sm Tmapoucidfouv OTTwG Kal Ta avTicwuarta
évavtl Tou dikhwvou DNA (dsDNA) uwnAn €0IkoéTnTa yia Tov ZEA kal amoteAolv €101 €va a1t Ta
KpItipia didyvwong Tou ZEA.

.U1snRNP cuvdéovtal ye Tnv mpwrteivn 70 kDa Tou U1 snRNP. Eival TaBoyvwUOoVIKA YIa TIG MIKTEG
vOOo0oUG ToU oUVOETIKOU IGTOU Kal uwnAoi TITAOI QuTWV gival XapaKTNPIOTIKOI yia To aUvdpopo Sharp.

- 70 ouptthoko sNRNP/Sm tdooetal evavria Twv Sm kal Twv mpwteiviwv sNRNP (70 kDa, A kai C).
Aveupioketal oto 2EA, 1o ouvdpopo Sjégren, otn okAnpodeppia Kal 0TnV TTOAUPUOGITIOA.

-:SS-A (Ro)kar avtiowpata €vavtl SS-B (La), uwnAoi TiTAoI aveupiokovTal ouviiBwg OTo TTPWTOTTABEG
Kol &eutepoTtaBég ouvdpopo Sjogren, epgavifovial Ouwg kal oto XEA, 010 ouyyevr) Kapdlako
OTTOKAEIOPO Kal OTO VEOYVIKO AUKO.

.CenpB (80kDa kevtpopepidiakr] TpwTeivn B) gival xapaktnpioTika yia 1o oluvdpouo CREST (69% Twv
acBevwyv TTOU TTAoYXouv atré 10 ouvdpopo Crest), To oTToi0 €ival pia pop@r TG CUCTNUATIKAG
oKAnpodepuiag pe ATTIa TTOPEIa.

-Scl-70 tdooovtal evavtia Tng DNA-Totmoicopepdong I. 'Exouv uwnAf €1dikdTnTa yia TN CUCTAPATIKY
okAnpodepuia kal uttodeIkvUoUV Hia Bapid Tropeia TG TTAONoNG.

Jo-1 T1dccovtal evavtia Tng I0TIOUAO-tRNA ouvBeTdong (Wia KUTTAPOTTAQOUATIKA TTPWTEIVN TG
TpwreivoouvBeang). Epgavifovral oto 20-40 % Twv aoBevwv TTOU TTAGYXOUV aTTO TTOAUPUOGITIOO Kal
deppaTouUOaiTIOA.

Apxég TnG doKipaoiag

Ta diaAupéva 1:101 deiypata opol eTTwdlovTal OTIG MIKPOTTAGKEG, Ol OTTOIEG Eival ETTIKAAUMPEVEG
ME TO €10IKO avTiyovo. Katd Tn dIdpKela TG £TTWACNG cuvdEovTal Ta E1I8IKA avTIoWPATa aTTd Tov
opd Twv aoBevuyv, €AV QUTA UTTAPYXOUV, ME TO avTIYOVO TToU BpiokeTal oTnv TTAAKA, T [N
ouvdeuéva aTolxeia Tou opou aTTopakpuvovTal 0To eTOUEVO BANA TTAUONG. ETTeita TpooBEéTovTal
avTI-avOPWTTIVEG AVOCOOPAIPIVEG, 01 OTTOIEG €ival OUeUyUEVEG PE UTTEPOLEIDAON aTTd pagavida
(o0Ceuypa). Kard tn Oidpkeia piag €mwaong, 1o oUfeuypa (CUCEUYHEVEG QVOOOCQAIPIVEG)
OUVOEETAl UE TO OUPTTAOKO QvTIYOVOU — AVTICWHATOG TTOU OXNUATIOTNKE TTPIV, OI [N OUCEUYUEVES
avoooo@aIPiVEG ATTONAKPUVOVTAl GTO €TTOMEVO BAua TTAUoNG. H diatrioTwon Twv ouvOeuévwy
QAVTICWHATWY TTPAYUATOTIOIEITAI HE EVCUUATIKA XPWAOTIKA avTidpacn (UTTAE) TOU UTTOCTPWHATOG, N
otroia avaoTéAAeTal pe dIaAUPEVO 0EU (aAAayn xpwong oe kitpivo). O BaBudg oxnuaTiopou
XPWHATOG aTTO TO XpwHoyovo eCaptdral ammd Tnv TT000TNTA OUuleUypaTog Trou BpiokeTal
ouvdedepévn UE TO CUUTTAOKO aVTIYOVOU-QVTIOWHATOG KAl £TO1 €ival avdAoyog TTpog ThV apXIKnA
OUYKEVTPWON TWV QVTIOTOIXWV avTICWUATWY OTo deiypa aoBevoug.
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AESKU,DIAGNOSﬂCS

2UCTOTIKA OTOIXEIO TTOU TTEPIEXOVTAI OTO OET

AIAAYONTAITIPIN A0 TH XPHZH

Xptpa Xpwua
2T0IXEIO MoodtnTa . OlaAupar  Meprypagn / Mepiexduevo
KOTTOKIOU oc
51TAdoI0 OUYKEVTPWON
PuBuiaTiké SidAupa delypdTwy . . Tris, xAwpiouxo vatpio (NaCl), aABoupivn Bogiou
(5x) 1 x20ml Aeukd Kitpivo opou (BSA), o&eidio Tou varpiou < 0,1%
(ouvTnpnTIKO)
s . 501TAdoIa GUYKEVTPWON
l(DSLE)eXL)“GT'KO SiGAupa mAdong 1 X 20ml N\€UKO Mpdoivo | Tris, NaCl, Tween 20, oggidio Tou varpiou < 0,1%
(ouvTnpnTIKO)
ETOIMA IA XPHXH
Xpwpa Xpwpua
2T0IXEIO MoooTtnTa kotakio  diaAUpar  lMepiypaen / MNepiexduevo
0 oG
. . . . . UAIKO eAéyxou (S1aAupévog), aABoupivn Boéeiou opou
ApvnTIKOG 0pOG EAEYyXOU 1x1,5ml Mpdoivo = Alauyég (BSA) oﬁvs)i(élo (Tou vaﬂpi05)< 0 E’% Fcur\]/TE]pnTlKé)p
. . . . . UAIKO eAéyxou (S1aAupévog), ahBoupivn Bogiou opol
OETIKOG 0pOG EAEYYOU 1x1,5ml Kokkivo | Kitpivo (BSA), 0£ei5i0 Tou vaTpiou < 0,1% (GUvINENTIKG)
OpIaKSS 0pdC AVTISPAGTAPIO ) U)}IKOL’J Baegov()pnong (§|0Aupévog),’uABoupivn
i 1x1,5ml MrtTAe Kitpivo Boeiou opou (BSA), o&eidio Tou varpiou < 0,1%
paduovopnong (ouvTNENTIKS)
2UCTATIKG OTOIXEIA: avoooo@alpivn onuadeuévn He
>ulevyyara, IgG 1 x15ml MrtrAe MrrAe uTTEPOEEIdAON aTTo pagavida, aABoupivn Béeiou opou
(BSA)
. . . >1aBepoTroinuévn TETPaPEBUABEVISivN Kal
Ymootpwua TMB 1 x15ml Maupo Alauyég UTTEPOEEIBIO TOU UBPOYOVOU (TMB/H,0%)
AidAupa diokoTig avtidpaong | 1 x 15ml Neukod Alouyég 1M Y3poxAwpikd o&u
Agv

Aev eival | Me ammoomwuevoug uttodoxeig. Avatpégte atnv
S100éaip TTapdypa@o 1 yia TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TNV
o ETMIKAAUYN.

. . 12x8 gival
MAdka pikpoTiITAoTToinONG Tawieg Si0BEoIY
o

*H évtaon Tou XpWwHOTOG QUEAVETAI PE TN GUYKEVTPWON

Amaitouugva UvAIka:

O avayvwoTng TTAaKWY PIKpoTITAOTToinang 450 nm avaylyvwoKel @IATpa avayvwaong Kal TTpoalpeTiké 620 nm @iATpa avapopdg
(600-690 nm). MNuaAiva egaptApata (KUAIVEpog 100-1000ml), dokipaoTikoi cwArveg yia diaAlpara. AovnTAg avauigng, TTPox0ideg
akpipelag (10, 100, 200, 500, 1000 pl) B TTpocapuoloéuevn TToAuTTpoxoida (100-1000ul). Zuokeury TTAUONG WIKPOTTAGKAG (300ul
emmavaAapBavopevn Tpoxoida, f Tpoxoida TTOAAOTTAWY KavaAlwy 1 auTopaToTroinpévo oUoTnua), atmoppodntikd xapti. Ol
OOKIJOTIEG HAG €XOUV WG OXEDIOOTEI yIa va XpnaoigoTtroinBoulv pe kabapd Udwp cUPPwva PE TOUg opiopoug TG PapuakoTroliag
Hvwpévwv MoAireibv (USP 26 - NF 21) kai Tng Eupwraikig @appakotroliag (Eur.Ph. 4th ed.).

®UAagn kai xpovog diatpnong

Ta avTidpacThpIa Tou GuvOAOU avTIOPACTNPIWY Kal N MIKPOTTAGKA TTPETTEI va QUAGooovTal
otoug 2 - 8 °C / 35,6 - 46,4 °F péoa oToug aubevTIKoUG TTEPIEKTEG. Apalwpéva dlaAlpaTa,
QuAdooovtal oToug 2 - 8 °C / 35,6 - 46,4 °F yia éva univa. MNpétrel va AauBdavovtal utréyn ol
nUEPouNVieg AENG TTou avaypd@ovTal 0Tn CUCKEUAOIa Kal OTIG ETIKETEG TOU KABE GUOTATIKOU.

Mn xpnoigoTroisital Anyyéva ouoTatik@ oToixeia Tou ouvoAlou avTidpaoTnpiwv! MNpétmer va
atmo@elyeTal n évrovn €Tidpacn wTog aTo didGAupa uttooTpwuatog TMB. O1 PIKOTTAAGKES va
@uAdooovTal TTavrote PE ENPAVTIKO UAIKO KaAG KAsiopéveg péoa oTtn pePPpavn NG
OUOKEUOOiag.
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Y1rodeigeig kal TTpo@uUAGEeIg

5.2

EmikivduvoTnTa yia TnVv vysia

AAYTO TO NPOION EMITPENETAI NA XPHZIMOMOIEITAI MONO TNA EPFAZTHPIAKH
XPHZH (IN VITRO AIAFNQZTIKH).

MpéTTel va XpNoIKOTTOIEITAl OTTO TTPOCWTTIKO, TO OTTOI0 £X€I KATATOTTIOTEI KAl EKTTAIOEUTEI EIDIKA
oTn xpnoigotroinon in vitro dlIayvwoTIKWY UAIKWY. Av Kal autd TO TTpoidv dev Bewpeital
ID10iTepa ToEIKG A €TMIKIVOUVO UTTO OUVOAKEG evOedelyuévng XPAONG, OCUPPBOUAEUTEITE TIG
TTAPAKATW TTANPOPOPIES YIa TN dla@UAaln TNG PEYIOTNG GCPAAEIAG:

Zuordosis Kai uétpa mpoeuiaéng

Meuyovwpéva ouoTaTikd Tou auvoAou avTIOPaoTNPiwy TTEPIEXOUV duvnTIKA ETTIKIiVOUVA
avTidpacThpia, Ta oTToia gival duvaTtd va TTPOKOAECOUV €peBIOUd Twv O0POOAUWY Kol TOou
oépuatog. NMPOZOXH! AlakpIBwTEg, £Aeyxol Kal puBuioTIKG diaAUpaTa TTepiEéxouv alidio Tou
vaTpiou (NaNs) wg ouvinpnmiké. To NaNsz ptropei va cival TogIKO €dv TTpoAneBei 1
atropponBei amd 1o déppa | Ta paTia. To NaNs ptmopei va avridpdoel ue TNV £yKataoTaon
MOAUBOOU kal XaAkoU oxnuaTioviag 101aiTepa €kPNKTIKG HETAAAIKG adlidia. Katd Ttnv
aATToOpPIYN, EETTAUVETE UE PEYAAO OYKO UDATOG yIa va ATTOTPEWETE TN dnuioupyia alidiwv.
MapakaAw avaTpégete oTIG dlIadIKAOieg atToAUuavong OTTwg TreplypdeovTtal amd 1 CDC R
GAAeG TOTTIKEG/ €BVIKES OONYiEG.

Katd tn SidpKela TG €pyaciag JE TO OET, ATTAYOPEUETAl TO QAYNTO, TO TTOTO KAl TO
KATTVIONA.Mn XPNOIMOTTOIEITE TRV TIPOXO0idA (TTITTETTA) S1a HEOW TOU OTOMATOG, POPATE
yavTia giag xpRong.

Ta avnidpaoTipia BIoAoyIKOS TTPOEAEUONG TTOU TTEPIEXOVTAI OE QUTO TO TTPOIOV ATTOdEIXTNKAV
KaTd Tov éAeyxo yia ntrartitda B avriyévo emeaveiag (HbsAg), nmmatimda C kai HIV 1 kai 2 wg
apvnTikd. Opwg, oe TpoidvTa avlpwTivng TTpoéAeuong e UTTOPEI TTOTE va OTTOKAEIOTEL
TTARPWG N TBaveTNTA YOAUVONG PE TOUG avaPePOUEVOUG 1 Kal e GAAOUG akOun &yvwoToug
TTaBoydvoug opyaviopoug. a Tov Adyo autd, ol opoi €eAéyxou, TO QvTIOPACTAPIO
BaBuovounong OTwg €TTiong Kal O Opoi Twv aoBevwv  XapakTnpidovial wg duvnTiKA
MOAUGHQTIKOI KQI TTPETTEI VO XPNOIUOTTOIOUVTAI CUMPWVA PE Ta €BVIKG VOUIKA agitouaTa.
Emeaidl 10 KIT TTEPIEXEl UANIKO CWIKNG TTPOEAEUONG, OTTWG QvVAQEPETAl OTOV  TTiVOKQ
TTEPIEXOMEVWY, TTPETTEI VA TO XPNOIUOTTIOIEITE OUPQWVA WE TIG ATTAITHOEIG TNG €6VIKAG
vouoBeaiag.

Fevikég utrodEiSEIg

TNV TTEPITITWON KATA TNV OTT0ia Ol TTANPOPOPIEG TOU TTPOIOVTOG, CUPTTEPIAANBAVOUEVWV TWV
ETIKETWV, €ival EANITTEIG 1] EOQAAUEVEG, ETTIKOIVWVIOTE JE TOV KATAOKEUAOTHA i TOV TTPOUNBEUTH
TOU KIT OOKIUAG.

Mnv ptrAékete n avtikaBiotdre MapTtupeg, BaBuovountég , EvQupa 20Ceuéng n MIKPOTTAAKES
aTTO JIAPOPETIKEG TTAPTIOEG. AUTO PTTOPEI va 0dNyroEl o€ ATTOKAICEIS OTA ATTOTEAEOUATA.
ApnoTe 6Aa Ta cuoTaTikd Tou 0T va AdBouv Beppokpacia dwuatiou TTpiv atrd Tnv évapn
NG dokipaciag (20 - 32 °C / 68 - 89,6 °F) kai avaueifte KaAd. MMpérrer oTTwodTToTE Va
TNPEiTal To KaBopIouEVO TTPWTOKOAAO yia Tn die§aywyn TN doKIyaciag.

Emrwaon: Zuviotoupe amrédoon dokiuAg otoug 30 °C / 86 °F yiad QUTOMATOTTINHEVA
OUOTANATA.

Mnv ekBETeTe TTOTE Ta GUOTATIKG TOU GUvOAou avTIdpacTnpiwy o€ Beppokpaacies dvw Twv 37
°C / 98,6 °F. Xpnoigotroleite yia T Aqwn Tou OIOAUPOTOG TOU UTTOOTPWHATOG TTAVTOTE
KaIvoupia — CUCKEUaOWEVA pUyXN VIO TNV TIITTETA, YIA VO OTTOQPEUYETE JOAUVOEIG. ATTOQEUYETE
TNV €TTAQI TOU SIOAUNOTOG UTTOOTPWHOTOG PE EVTOVO PWG. Mn XpnOIYOTTOIEITE yia TO dIGAUMQ
oulelypaTog TTOTE Ta B0 PUYXN TTITTETAG TTOU £X0UV £pB¢el O€ €TTA@A YE GAAa avTIdpACTAPIA.
H teAik KAIVIKA S1dyvwon dev pémrel va TiBeTal pévo pe Baon Ta atroTeAéopaTa TnNG
o1e§aypévng dokipaciag, aAAd amd Tov 1aTp6 Aappdvovtag utrown 6Aa Ta KAIVIKA Kal
gpyaoTtnplakd gupfuarta. H didyvwon tpémel va emieBAIWVETAI XPNOIMOTTOIWVTAG
O10QOPETIKEG BIAYVWOTIKEG HEBSSOUG.
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ARQyn deiyparog, rpoeToIacia Kal QUAagn

2UuvVIOTATal N Xpnon @PEoKwv delyddTwy opol. H ARwn Tou dipyatog TTPETTEl va yivetal
oupgewva e Ta €0vikd vopikd agiwuata.Na pn XpnolgotrolouvTal: IKTEPIKA, AMITTQIMIKA,
algoAupéva | poAucpéva atmd Baktrpia deiydarta opol. Asiyuata opwv TTou TTEPIEXOUV
owpatidla, va ToTToBeTouvVTal JE XAMNAR TaxUTNTA 0T OUOKEUN Quyokévipnong (<1000 x g).
2UMAéyeTe Ta deiypaTa dipatog o€ KaBapd, oTeyvd Kal KeEvA @IaAidIa.

Katémv dlaxwpiopou Ta dciypata TTAGOPOTOG TIPETTEI va XPNOIKMOTToINBoUv €viog Twv
TPWTWY 8 WwPwV, dIOPOPETIKA TTPETTEI VA QUAACTOVTAI KAEIOPEVA AEPOOTEYWS OTOUG 2 - 8 °C
/35,6 - 46,4 °F yia 48 WpeG TO YEYIOTO. 2€ TTEPITITWOT TTOU TTPORAETTETAI PEYOAUTEPN OIGPKEIQ
QUAaéng, Ta deiypaTta TTPETTEl va wuyovTal gtoug - 20 °C / - 4 °F. (Thomas: Labor und
Diagnose; CLSI Guideline GP44-A4)

Aladikacia Tng pedddou

MpocToipacia
Apaiwon CUUTTUKVWHEVWY avTISpAoTNPiWwV:

2UMTTUKVWHEVO PUBUIOTIKO SIGAUMA DEIYUATWYV: apalwveTe 1:5 pe atmooTayuévo vepod (Tr.x. 20
ml ouv 80 ml).

ZUMTTUKVWHEVO pUBNIOTIKO dIdAupa TTAUoNG: apaiwveTe 1:50 pe atmmooTayuévo vepod (.. 20
ml ouv 980 ml).

MNa tnv amopuyn Tuxov AaBwv, CuvioTATAl N CANOVON TWV KATTAKIWY Twv OIdQopwv

avTiIdpacTnpiwv Babuovounong.

Apaiwon Twv delypndTwy TWV acBevwyv:

Aciyyata opou: apaiwvete kal avauelyvoete 1:101 pe apaiwpévo pubuIoTIKG SIGAUPG
oeypdtwy, 1.X. (1x) 1000 pl puBpioTikd didAupa derypdtwy + 10 pl 0pdg.

MAdon:

Atraitouvtal 20 ml apaiwpévo puBpioTikd didAupa TTAUoNG (1x) ava 8 Bubiopata i 200 ml
ava 96 BuBiopara 1.X. 4 ml cupTTUKVWPa ouv 196 ml atrooTaypévo vepod.

Autoparotroinpévn rAuon:

MNa TN Asimoupyia Tou gpyaAeiou Kal TO VEKPO OyKo TTPETTEI va An@Bolv uttéyn TTpdoBeTEC
TTO0OTNTEG PUBNIOTIKOU BIGAUNATOG TTAUCNG

Xeipokivntn TAUon:

ATTOUAKPUVETE TO UYPO XTUTTWVTOG TNV TTAGKa €TTdvw Ot €va attoppo@nTikO XapTi. BaleTe
300 pl apaiwpévo puBuioTIKG O1dAupa TTAUONG o€ KABe BUBICPO XPNOIKMOTTOIWVTAG TNV
mTETA, TTEPINEVETE 20 deuTepOAeTTTA. ETTOVaAGBeTe TN Siadikacia akdpn dUo QopEg.

MikpoT1rAdKeg:

ATtropokpuveTe Ta BuBiopata TTou dev €X0Uv XPNOIUOTTOINGEI Kal QUAACOETE TA PE ENPAVTIKO
UAIKO KOAG KAgIopéva péoa oTtn PEPPPAvVN TNG CUOKeuaaiag oe dpooepd PEPOG (2 - 8 °C /
35,6 - 46,4 °F).
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7.2 ZXAMA SIOVOURG avTIOpaCTNPIiwV

MpoTteivoupe TN Xprion T¢ TITTETAG YIA avTIdOPACTAPIa BaBuovounong, opoug eAEyxou Kal

dciypaTa wg €¢Ne:

MNa MNOIOTIKH epunveia

NC P2
NC P2
CC P3
CcC P3
PC
PC
P1
P1

I @ Mmoo O @ >

PC: positiv-Controle P1: Patient 1

NC: negativ-Controle P2: Patient 2
CC: Cut-off Kalibrator P3: Patient 3

7.3 BRpata gpyaciag

Brpa  Mepiypaen

1. TMpiv améd 1o mimreTdpiopa BePaiwdeite OTI £XeTE eKTEAETEI TN DIODIKAGIQ TTPOETOIUATIAG ATIO TO

BrAua 7.1 Topatdvw.

2.  AxoAouBnoTe Ta TTaPaKATW BAUATA avaAoya PeE Ta ETTIBUPNTA ATTOTEAECUATA
TTOIOTIKAG/TTOOOTIKAG Epunveiag:

3.
+100 pl
‘@)
5
!
- -
3x 300ul

OPOI EAEMXOY & AEITMATA

Badlete ota mpoPAeTTopeva BuBioparta 100 ul atréd éva atmd Ta
TTAPAKATW UAIKG XPNOIUOTTOIWVTAG TNV TTITTETA, OTTWG TTEPIYPAPETA
OTO KEQAAQIO 7.2 TTapaTTavW:

AvtidpaoTiplio BaBuovounong opiakig Tiuig (CC) yia
NOIOTIKH epunveia
Etriong, BaZete atmd 100 pl atrd kaBéva atrd Ta TTAPAKATW:

o ApvnTikdg 0pdg eAéyxou (NC) kai BeTIKOG 0pOG EAEYXOU
(PC) kaoBwg kai
e AiaAupévo opd acBevwv (P11, P2..)

Emwadete yia 30 Aetrtd o€ 20 - 32 °C / 68 - 89,6 °F.

MAévete 3 popég, kaBe opd pe 300 pl puBuIoTIKG didAupa TTAUCNG
(apaiwpévo 1:50).
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N

10.

11.

12.

13.
14.

L

+100 pl

®

30°

3x 3004l

30’

00 OD@A,

450/620 nm

I

>YZEYTMA

Balete 100 pl diaAUpatog oulelypyoTtog oe KABe utTodOXEQ

XPNOIJOTTOIWVTAG TTITTETA.

Emwadete yia 30 Aetrtd o€ 20 - 32 °C / 68 - 89,6 °F.

MAévete 3 Qopég, kaBe @opd pe 300 ul pubuIoTIKG diGAupa TTAUONG

(apaiwpévo 1:50).

YMNOZTPQMA

Bacete 100 pl diaAupartog uttooTpwuatog TMB oe kGBe uttodoxéa

XPNOIYOTTOIWVTAG TNV TITTETA.

Etrwadete yia 30 Aetrtd o€ 20 - 32 °C / 68 - 89,6 °F. lNpooTarteuoTe

aTTo TO £VTOVO PWG.

AIAAYMA AIAKOTMHZ ANTIAPAZHZ

Bacete 100 pl diaAUpaTog d10KOTTAG avTidpaong o€ kaBe BuBicua ue
TN o€Ipd TTOU TOTTOBETHBNKE TO UTTOCTPWHA XPNOIMOTIOIWVTAG TNV

TITTETA.

EmwdédleTe yia 5 AeTTTd TOUAGXICTOV.

AVaKIVEITE TTPOOEKTIKA TNV TTAGKA yIa 5 deuTepOAETITA.

Metpriote Tnv amoppognon ota 450 nm evidg 30 AemTtwv
(ouvioTdTal TrpoaipeTikG Kal oTta 450/620 nm).
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TTOIOTIKN EpMNVEia

O Tpoodiopiocndg emiTuyxdveral BAoel TNG OUYKPIONG TNG OTITIKNAG TTUKVOTNTAG Twv
OEIYMATWY TWV 00B0eviov PE TNV OTITIKI TTUKVOTNTA Tou Oplakdg opdg AvTIdpaoTrpIo
BaBuovounong. Ze TEPITITWON TTOU N OTITIKI TTUKVOTNTA TOu &€iyuaTtog Tou acBevr) eival
uwnAoTepn atrd  ekeivn Tou Oplakdg opdg AvtidpaoTripio BaBuovéunong, TOTE AUTH
XOpakTnpifeTal w¢ BeTIKr, av gival XaunAoTepn, €ival ApvnTIKA. ZUYKPIVETE TNV OTITIKNA
TTUKVOTNTO TwV OEIYUATWY WE auTr) Tou PdpTtupa. IMNa Tnv TToIoTIKN agloAdynon TTPOoTEivVETAl VO
BewpouvTal Ta deiypara 20% yupw atd Tnv TIPA Tou pdptupa cav armpoodiopiota. OAa Ta
OciypaTa ge uynAOTEPES TINEG BewpouvTal BETIKA, deiyaTa Je XAPUNASTEPEG TIMEG APVNTIKA.

AanTlKé: OD aoBeviy < 08 X OD cut-off
ATI'pOO'ﬁI()pIO'TG: 08 X OD cut-off S OD aoBeviy S 12 X OD cut-off
O&TIKO: OD qo8svi > 1.2 X OD cut-off
AlakpiBwTég OD 450/620 nm. CV %
ApvnTIKOG ‘EAEyX0G 0.047 2.6
Opiakdg opdg AvtidpaaTrpiofaduovounong 0.350 1.8
OeTIKOG ‘EAeyxo 1.259 0.7

MNapaderiyua mpoadiopicuou
2uviordral n &K véou gioaywyn tou Opiakog opo¢ Avridpaornipio Babuovounong

XPNOILOTTOIWVTAS TNV TTPOX0ida yIa KaBs dokiuaoia.
Oplukégoc()eppé:vgl\::gggorr']plo Acgiypa acBevi MnAiko OD Epunveia
0,35 0D 0,25 OD 0,75 apvNTIKO
0,35 0D 0,40 OD 1,14 AtrpoadiépioTa
0,35 0D 0,56 OD 1,60 BeTIKO
0,35 0D 1,75 0D 5,00 BeTIKO

Auté TO TrOapadeiypa Oev EMITPEETAI va Xpnoipgotroindei yia Tnv gpunveia Twv
ATTOTEAECHATWY TWV ACOEVWV.

Eidika oToixeia Tng TTaPTidAg, avaypd@ovial OTO CUVOTITOPEVO TTIOTOTTOINTIKO EAEYXOU.
laTpIKa epyaoThpia PTTopouv va diegdyouv eAEyXoug TTOIGTNTOG OTO XWPO TOUG e BIKOUG TOUG
eAéyxoug kail/ ] opoug atod Tnv TPATTECa aipaTog ocuuewva pe TnG pubuioeig Tng E.E..
2uvioTaTal o€ KABE epyaaTrpIO va dNPIOUPYNOEl TIG OIKEG TOU QUOIOAOYIKEG TIUEG, BACIOPEVEG
0T OIKK TOU TEXVIKN, EAEyXOUG, EEOTTAICHO Kal TTANBUCOUG aoBevwv.

TNV TTEPITITWOTN KATA TNV OTTOIx OI TIMEG TWV OPWYV EAEYXOU dEV CUMPWVOUV HE T KPITHPIA, N
dokKiun gival dkupn kal Ba TTPETTEI va eTTAVaANQOE.

Oa Tpétrel va egAeyxBolv T TTAPOKATW TEXVIKA (nTAMaTta: Huepopnvieg ANENG Twv
avTidpacTnpiwv (TTou TTPOoETOINACTNKAY), OUVOAKEG aTTOBAKEUONG, TTITTETEG, OUOKEUEG,
QWTOUETPO, OUVONKEG ETTWAONG Kal uEBodog TTAUONG.

Edv 1a oToixeia Ta omoia uttoBARBNKav o€ dokiuR TTapoucidfouv atrokAIon ) GAAou €idoug
dlagpopoTtroinon atd TIG AVANEVOUEVES TIHEG I €Av Ogv TTANPOUVTAl TA KPITAPIA EYKUPOTNTAG
XWwpig eUAoyn aitia, €TMIKOIVWVACTE PE TOV KATOOKEUQOTH | TOV TTPOUNOEUTH TOU KIT SOKIUAG.
H dnuioupyia evog TnAikou OD emTpétmel TTPOOBETA Evav NMITTOOOTIKO TTPOCdIOPICHO TWV
atroTeAeopaTWY. MNa va ocuuBei autd, diaipeiTal n OTITIK TTUKVOTNTA TOU BEiYHOTOG TOU acBevn
ola TNG OTITIKAG TTUKVOTNTAG Tou Oplakds opdg AvtidpacTrpio Babuovéunong (Cut-off).

OD (deiypa aoBevi)

MnAiko =
OD (Oplak6g opog AvTidpaoTiipio Baduovounong)
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ApvnTIKO: NMnAiko OD <0.8
Ampoodiépiora: 0.8 TlnAiko OD =1.2
O€TIKO: NMnAiko OD >1.2

9  Texvikd oTolxeia
YAIKO delyhaTwy: Opébg
Oykog delyudTwv: 10 ul opdg via apaiwaon 1:101 pe 1x pubuIoTIKO SiIAAUNQ
OelyudTwy
OAIKOG Xpbvog TTWOONG: 90 AeTrTd O€ Bepuokpaacia dwuatiou 20 - 32 °C/68 - 89,6 °F
duAaén: o€ 2-8°C/ 35,6 -46,4 °F OTIG AUBEVTIKEG QIANEG
ApIBu6GS Twy TTpoodiopiopwy: 96 doKIpaaieg
10 Zroixeia Adédoong
10.1 EUpOg @UGCIOAOYIKWYV TIHWV
Opoi aipatog uyiwv doTwv UTToBARBNKAV 0TV avoooAoyikf dokipacia AESKULISA® ANA-
8S kal atrd Ta aTroTEAETUATA TTPOEKUWE N akOAOUBN KaTavoun:
Ap1Bu6g delypdTwy apvNTIKA oplaKd OeTIKA
80 73 (91,3 %) 0 (0 %) 7 (8,8 %)
2UVIOTOUE, £TTIONG, KABE epyaoThpIo va KaBopioel To BIKO Tou €UPOG YUCIOAOYIKWY TILWV.
10.2 AkpiBeia

H oakpiBeia Twv oTmoTeAeOPdTWV TTOU  TTPOEKUWAV aTTd TNV  avoooAoyIKA doKIpagia
AESKULISA® ANA-8S, REF 3100 a&ioAoyibnke pe PBdaon Tov TIPOCDIOPIOUS  TNG
ETTAVOANYIKNOTNTAG KAl TG AVATTAPAYWYIKNOTNTAG KABWG Kal TNG dIakUUavong OTIG avaAUoEIg
TTOAAWV BEIYUATWY OIOPOPETIKWV dPACTNPIOTATWY AVTICWHATWV.

TautéTnTa i Enqva)\nwlpémm i ﬂu?qvalpémm i i AkpiBeia
Seiyparog Mscgg 6pog Msoc?g 6pog Msogg 6pog
MnAiko OD CV MnAiko OD CV MnAiko OD CV
Acgiypa 1 0,76 8,3% 0,76 8,8% 0,78 4,8%
Agiypa 2 1,16 9,6% 1,16 13,8% 1,17 4,4%
Acgiypa 3 2,34 4,6% 2,34 4,8% 2,30 5,4%
Acgiypa 4 4,20 2,7% 4,20 3,1% 4,22 3,6%
Agiypa 5 6,05 1,1% 6,05 2,3% 6,30 3,5%
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EvaioOnoia kai €§e1dikeuon
AvoAuTIKA guaioOnoia

H avaAuTiki euaioBnoia €xel aglohoynBei pe Bdon TTOANATTAEG avOAUCEIG BEIYUATWY HE
puUBUIOTIKG dIdAupa Kal XapnAwv BeTIKwv OEIYMATWY KAl HE UTTOAOYIOUO TOu oOpiou
avixveuang.

Ma 1N dokipaoia AESKULISA® ANA-8S, REF 3100 éxel kaBopiaTei éva 6plo aviXveuong
0,1 NnAiko OD.

Alokpiwon

To AESKULISA® ANA-8S éxel dlakpiBwBei évavTl evdg opoU avagopds Tou CDC Atlanta
(Centers for Disease Control and Prevention).

11 AiaBeon
MapakoAoOUBNOTE TIG OXETIKEG KAVOVIOTIKEG ATTAITACEIG!
12 BiBAloypagia

Peter JB, Shoenfeld Y (1996). Autoantibodies. Elsevier Sciences B.V., Amsterdam.

Froelich CH, Wallmann H, Skosey JL and Teodorescu M (1990). Clinical value of an
integrated ELISA system for the detection of 6 autoantibodies. The Journal of Rheumatology
17 (2): 192-200.

Mierau R, Genth E (1998) Autoantikdrper bei systemischem Lupus erythematodes und
verwandten Erkrankungen In: Thomas L. (Hrsg.) Labor und Diagnose TH-Books, Frankfurt,
15. Auflage: 843-851.

Schmolke M, Oppermann M, Helmke K, Guder WG. Antibody determination against ENA-
a challenge for the routine laboratory Poster P59, 5 th Dresden Symposium on
Autoantibodies, 2000.

Tan EM, (1989) Antinuclear antibodies: diagnostic markers for autoimmune diseases and
probes for cell biology. Adv. Immunol 44: 93-151.

Lothar Thomas: Labor und Diagnose. Indikation und Bewertung von Laborbefunden fir die
medizinische Diagnostik., 8. Auflage, TH Books

CLSI Guideline GP44-A4: Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens
for Common Laboratory Tests
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13 PuBuioTika cUpfoAa

IVD

- Diagnosi in vitro

- For in vitro diagnostic use

- Pour diagnostic in vitro

- Para uso diagnéstico in vitro

- In Vitro Diagnostikum

- In Vitro AlayvwoTiké péoo

- Para uso Diagnéstico in vitro

REF

- Numero d'ordine

- Cataloge number

- Référence Catalogue

- Numéro de catélogo

- Bestellnummer - ApiBu6g TrapayyeAiag
- Nimero de catalogo
- Descrizione lotto - Lot
L OT - Lot - Lote
- Chargen Bezeichnung - XapaKTnpIopog TrapTidag
- Lote

uDI

- |dentificatore univoco del dispositivo

- Unique Device Identifier

- Identifiant unique de I'appareil

- Identificador tnico del dispositivo

- eindeutige Produktidentifizierung

- Movadikd avayvwpIoTIKO GUOKEUNS

- Identificador tnico do dispositivo

C€

- Conformita europea

- EC Declaration of Conformity

- Déclaration CE de Conformité

- Declaracion CE de Conformidad

- Européische Konformitat

- EupwTrdikr oup@uwvia

- Déclaracdo CE de Conformidade

- 96 determinazioni - 96 tests
- 96 tests - 96 pruebas
- 96 Bestimmungen - 96 Trpoodiopiopoi
96 - 96 Testes
elFU - Rispettare le istruzioni elettroniche per l'uso - See electronical instructions for use

"iw aesku S

- Voir les instructions d'utilisation électronique

- Siga las instrucciones electrénicas de uso

- Elektronische Gebrauchsanweisung beachten

- AKOAOUBNOTE TIG NAEKTPOVIKEG 0Bnyieg Xpriong

- Seguir as instrugdes electrénicas de utilizagdo

- Da utilizzarsi entro - Use by
- Utilise avant le - Utilizar antes de
- Verwendbar bis - Xprion péxpr

- Utilizar antes de

+8°C
+2°C

- Conservare a 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Store at 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Conserver & 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Conservar a 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Lagerung bei 2-8°C (35.6-46.4°F)

- ®uhdooeTal oToug 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Conservar entre 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Prodotto da

- Manufactured by

- Fabriqué par

- Fabricado por

- Hergestellt von

- Karaokeudderar amd

- Fabricado por

CO-CAL

- Calibratore cut-off

- Cut off Calibrator

- Etalon Seuil

- Calibrador de cut-off

- Grenzwert Kalibrator

- Oplakodg opdg AvTidpaaTripio Babpovounong

- Calibrador de cut-off

CON/|+

- Controllo positivo

- Positive Control

- Contrdle Positif

- Control Positivo

- Positiv Kontrolle

- OEeTIKGG 0pOG EAEyXOU

- Controlo positivo

CON]| -

- Controllo negativo

- Negative Control

- Controle Négatif

- Control Negativo

- Negativ Kontrolle

- ApvnTIKGG 0pAG EAEYXOU

- Controlo negativo

CONJ

- Coniugato - Conjugate
- Conjugé - Conjugado
- Konjugat - Z0Zeuypa
- Conjugado

MP

- Micropiastra rivestita

- Coated microtiter plate

- Microplaque sensibilisée

- Microplaca sensibilizada

- Beschichtete Mikrotiterplatte

- EmkaAuppévn JIKpoTTAGKa

- Microplaca revestida

- Tampone di lavaggio

- Wash buffer

WASHB |50x

- Tampon de Lavage

- Solucion de lavado

- Waschpuffer

- PubpioTiké didhupa TTAGoNG

- Solucéo de lavagem

- Tampone substrato

- Substrate buffer

SUB

- Substrat - Tampon sustrato
- Substratpuffer - PuBpIoTIKO BIGAupa UTTOOTPWHATOG
- Substrato

- Reagente bloccante

- Stop solution

STOP

- Solution d'Arrét

- Solucién de parada

- Stopreagenz

- AvTISpaaoThplo JIaKoTIAG avTidpaong

- Solucao de paragem

- Tampone campione

- Sample buffer

SB | 5x

- Tampon Echantillons

- Tamp6n Muestras

- Probenpuffer

- PuBpIOTIKG SiGAupa SelyIaTWwV

- Diluente de amostra




