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AESKU,DIAGNOSﬂCS

Utilizacao

AESKULISA® ANA-8PRO é um teste imunoenzimatico em fase sélida, que permite a
especificacdo individual em soro humano de anticorpos da subclasse IgG, que sao dirigidos
contra oito antigenos celulares e nucleares. Os pocos estéo revestidos com as proteinas
recombinantes 70 kDa U1l snRNP, SS-B, SS-A 52 kDa, Scl 70, proteina B de centrébmero
(CenpB), Jo-1 e as proteinas nativas humanas altamente purificadas snRNP/Sm, Sm e SS-A
60 kDa. O teste serve para o diagnéstico diferencial de doencas reumaticas sistémicas.

Aplicacdes clinicas e principio do ensaio

A comprovacdo serolégica de anticorpos anti-nucleares (AAN) desempenha um papel
decisivo para o diagnéstico diferencial de doengas reuméticas sistémicas. A deteccdo de
AAN ocorria originalmente por meio de um teste indirecto de imunofluorescéncia (IFT) em
células eucaridticas, como p. ex. células HeLa. Devido a diferentes padrdes de fluorescéncia
pode ser diferenciada a especificidade dos AAN particulares, a comprovagdo dos auto-
anticorpos no ELISA com antigenos especificos correspondentes permite contudo uma
diferenciagdo mais simples e fiavel dos AAN segundo a sua especificidade. AAN surgem em
caso de lapus eritematoso sistémico (LES) activo e inactivo, em doencas mistas do tecido
conectivo (DMTC), esclerodermia, polimiosite e outras enfermidades.

Anticorpos contra:

- Sm (Smith antigen) dirigem-se contra proteinas nucleares (B,B", D1-D3, E, F, G) de
ribonucleoproteinas nucleares pequenas (snRNP). Anti-Sm séo altamente especificos para
LES tal como anticorpos contra DNA de cadeia dupla (dsDNA) e representam por iSso um
dos critérios para o diagndstico de LES.

- U1lsnRNP ligam-se a proteina 70 kDa de Ul snRNP. S&o tipicas para DMTC e em altos
titulos caracteristicos da Sindrome de Sharp.

- 0 complexo snRNP/Sm dirige-se contra Sm e as proteinas snRNP (70 kDa, A e C).
Encontra-se em caso de LES, Sindrome de Sjogren, escleroderma e polimiosite.

- SS-A (Ro) e anticorpos contra SS-B (La) encontram-se principalmente com titulos altos na
Sindrome de Sjorgen primaria e secundaria, mas também em LES, bloqueio cardiaco
congénito e lUpus neonatal.

- CenpB (proteina B de centrébmero de 80 kDa) sao tipicos da Sindrome de CREST (69%
dos doentes com CREST) que é uma variante limitada de esclerodermia sistémica.

- Scl-70 dirigem-se contra a DNA-topoisomerase |. Sdo altamente especificos para
esclerodermia sistémica e apontam para um decurso grave da doencga.

- Jo-1 dirigem-se contra a histidil-tRNA sintetase (proteina citoplasmatica da biosintese de
proteinas). Encontram-se em 20 a 40% dos doentes com polimiosite e dermatomiosite.
Principio do teste

As provas de soro, diluidas a 1:101, sdo incubadas nos pogos que estao revestidas
com o antigeno especifico. Neste passo os anticorpos especificos do soro do doente,
se presentes, unem-se ao antigeno na placa; partes de soro ndo ligadas séao
eliminadas na etapa de lavagem seguinte. Depois sdo adicionadas imunoglobulinas
anti-humanas, que se encontram marcadas com peroxidase de rabano (conjugado).
Durante uma incubacdo elas unem-se ao complexo antigeno-anticorpo previamente
formado, eas imunoglobulinas n&o ligadas sdo eliminadas na etapa de lavagem
seguinte. A prova de anticorpos ligados efectua-se através de uma reaccgao
colorimétrica (azul) enzimatica do substrato, que € parada com acido diluido (mudanca
da cor para amarelo). A intensidade de cor do cromogénio depende da quantidade de
conjugado ligado ao complexo antigeno-anticorpo, sendo dessa forma directamente
proporcional & concentracao inicial dos respectivos anticorpos na amostra do paciente.
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Componentes do Kit

DILUIR ANTES DE USAR

Quantida Cor da Cor da

= Descricdo/Contetido
de tampa solucéo

Iltem
concentrado 5x

Tampao de amostra (5x) 1 x 20ml Branco Amarelo Tris, cloreto de sédio (NaCl), albumina de soro bovino
(BSA), azido de sbdio < 0,1% (conservante)

concentrado 50x
Tampao de lavagem (50x) 1 X 20ml Branco Verde Tris, NaCl, Tween 20, azido de sédio < 0.1%
(conservante)

PRONTO A USAR

Quantida Cor da Cor da L .
Item de tampa solucio Descrigdo/Contetido
. Material de controlo (diluido), albumina de soro
Controlo negativo 2x1,.8ml Verde Incolor bovino (BSA), azido de sédio < 0,1% (conservante)
. Material de calibrador (diluido), albumina de soro
Calibrador Cut-off 2x1.8ml Azul Amarelo bovino (BSA), azido de sdédio < 0,1% (conservante)
Coniugado. 16G 1 x 15ml Azul Azul Contém: Imunoglobulinas marcadas com peroxidase
Jugado. g de rébano, albumina de soro bovino (BSA)
Tetrametilbenzidina estabilizada e peroxido de
Substrato TMB 1 x15ml Preto Incolor hidrogénio (TMB/HO,)
Solugdo de paragem 1 x15ml Branco Incolor Acido cloridrico 1M
; 12x8 R .
Microplaca poCoS N/A N/A Fraccionaveis. Revestimento ver ponto 1.

* Intensidade da cor aumenta com a concentragao

MATERIAIS NECESSARIOS

Fotémetro para microplacas com filtro 6ptico para 450 nm, opcionalmente com filtro de referéncia opcional de 620 nm (600-690
nm). Material de vidro (cilindro 100-1000 ml), tubos de ensaio para as diluicdes. Agitador de tubos tipo Vortex, micropipetas
(10,100, 200, 500, 1000 pl) ou multipipeta ajustavel (100-1000ul). Aparelho de lavagem para microplacas (repeticdo 300 pl,
pipeta multicanal ou sistema automatizado), papel de filtro. Os nossos testes foram concebidos para serem utilizados com agua
purificada segundo a defini¢cdo da Farmacopeia dos Estados Unidos (USP 26 — NF 21) e da Farmacopeia Europeia (Eur.Ph. 4.2
ed.).

Armazenamento e validade

Todos os reagentes e a microplaca devem ser guardados nas suas embalagens originais a
2-8°C/ 35,6 - 46,4 °F. Solucdes diluidas sdo estaveis durante 1 mésa 2 -8 °C/ 35,6 -
46,4 °F. Devem ser cumpridas as datas de validade indicadas na embalagem e nos rétulos
dos diferentes componentes.

N&o usar components do kit que estejam fora do prazo de validade Evite a exposi¢cdo da
solucdo de substrato TMB a luz intensa. Guarde as microplacas sempre fechadas dentro da
sua pelicula de embalagem, junto com o dessecante.
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Avisos e medidas de precaucao

5.2

Risco para a saude

ESTE PRODUTO DEVE SER USADO EXCLUSIVAMENTE PARA DIAGNOSTICO IN
VITRO. A aplicacdo tem de ser realizada por pessoal que tenha sido especialmente
instruido e formado no uso de métodos de diagnostico in vitro. Apesar de este produto ndo
ser considerado como particularmente téxico ou perigoso em condi¢des de utilizagéo, ver o
que se segue para maxima seguranca:

Recomendacdes e medidas de precaucéao

Dado que alguns componentes do kit contém reagentes potencialmente perigosos, estes
podem causar uma irritagdo dos olhos e da pele.

ATENCAO: Calibradores, controlos e tampdes contém azida de soédio (NaNs) como
conservante. NaNs pode ter efeito toxico, se for ingerido ou absorvido através da pele ou dos
olhos. NaNs; pode formar azidas metalicas altamente explosivas em contacto com canos de
chumbo ou cobre. Para evitar concentracdes de azida ao remover estas solucdes deve-se
passar com agua em grande quantidade. E favor observar as prescri¢cées locais/nacionais
para descontaminacao.

Ao trabalhar com o kit ndo comer, beber ou fumar.N&o pipetar com a boca. Usar luvas
descartaveis.

Os reagentes contidos neste produto, de origem biol6gico , demonstraram ser negativos
apos andlise de antigeno de superficie da hepatite B (HbsAg), hepatite C e HIV 1 e 2.
Contudo, em produtos de origem biolégico nunca se pode excluir com certeza definitiva a
existéncia dos agentes patogénicos mencionados, outros ou de agentes eventualmente
desconhecidos ou ainda nao diagnosticados. Por isso estas devem ser considerados
transmissores potenciais de infecgcbes e manuseados segundo as prescrigbes legais
vigentes no seu pais.

O kit contém material de origem animal conforme indicado no indice, manuseie segundo as
prescri¢cdes legais vigentes no seu pais.

Avisos gerais

Caso as informacdes sobre o produto, incluindo a rotulagem, tiverem erros ou estiverem
incorrectas, contactar o fabricante ou o fornecedor do kit de teste.

N&o misturar ou substituir controles, calibradores, conjugados ou microplacas de diferentes
nameros de lote. Isto pode levar a variagdes nos resultados.

Todos os componentes do kit devem atingir a temperatura ambiente (20 - 32 °C / 68 - 89,6
°F) e ser bem agitados antes do teste.

E impreterivel seguir o protocolo prescrito para a realizacéo do teste.

Incubacédo: Para a realizacdo automatica de testes recomendamos uma temperatura
de 30 °C/ 86 °F.

Nunca exponha os componentes do kit a temperaturas superiores a 37 °C / 98,6 °F.

Pipete a solucdo de substrato sempre com pontas de pipeta novas para evitar
contaminacdes. Proteja a solucdo de substrato de luz intensa. Nunca pipete o a solucéo do
conjugado com pontas de pipeta que estejam contaminadas com outros reagentes.

Um diagndstico clinico definitivo ndo se deve basear somente nos resultados do teste
realizado, mas deve ser elaborado pelo médico, tendo em conta todos os resultados
clinicos e de laboratério. O diagnéstico deve ser impreterivelmente confirmado com
diferentes métodos diagndésticos.
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Recolha da amostra, manipulagédo e armazenamento

Recomenda-se a utilizacdo de amostras de soro colhidas na altura. A extrac¢do de sangue
deve seguir os requerimentos de protocolo do seu pais. Nao utilize amostras de soro
ictéricas, lipémicas, hemolizadas ou contaminadas por bactérias.

Em caso de amostras turvas, as particulas devem ser centrifugadas a baixa velocidade
(<1000 x g).As amostras de sangue devem ser tomadas em tubos limpos, secos e vazios.
ApOs a separacdo, as amostras de soro devem ser utilizadas nas primeiras 8 horas,
guardadas num local bem fechado até 48 horasa 2 - 8 °C / 35,6 - 46,4 °F, se for necessério
um armazenamento mais prolongado, devem ser congeladas a - 20 °C / - 4 °F. (Thomas:
Labor und Diagnose; CLSI Guideline GP 44-A4)

Procedimento do teste

Preparacao

Diluicdo de reagentes concentrados:

Dilua o tamp&o de amostra concentrado 1:5 com agua destilada (p.ex. 20 ml mais 80 ml)
Dilua o tampé&o de lavagem concentrado 1:50 com agua destilada (p.ex. 20 ml mais 980 ml).
Para evitar erros, sugerimos a marcacao das tampas dos varios calibradores.

Diluicdo das amostras dos doentes:

Dilua e misture as amostras de soro 1:101 com tampéo de amostra (1x),
p.ex. 1000 ul tampao de amostra + 10 ul de soro.

Lavagem:

Sao necessarios 20 ml de tampéo de lavagem diluido (1x) para 8 po¢os ou 200 ml para 96
pocos p.ex. 4 ml de concentrado mais 196 ml de agua destilada.

Lavagem automatizada:

Para a colocagdo em servico do instrumento e o volume morto deve, ser consideradas
guantidades adicionais de tampéao de lavagem.

Lavagem manual:

Remova cuidadosamente o liquido ao bater a placa sobre papel filtrante. Pipete 300 ul de
tampao de lavagem diluido em cada poco, espere 20 segundos. Repita o procedimento mais
duas vezes.

Microplacas:

Retire os pocos ndo usados, armazenando-os a 2 - 8 °C / 35,6 - 46,4 °F de forma bem
fechada dentro da pelicula da embalagem, junto com o dessecante.
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7.2 Schéma de pipetage

Sugerimos a pipetagem de calibradores, controlos e amostras da seguinte forma:

Antigen 1

U1-RNP A CC
SNRNP/Sm B CC
Sm c CC
SS-A D CC
SS-B E CC
Scl-70 F CC
CenpB G CC
Jo-1 H CC

CC: Calibrador Cut-off

NC: Controlo negativo

7.3 Passos de teste

Pas

SO

B

Descricao

2 3
NC P1
NC P1
NC P1
NC P1
NC P1
NC P1
NC P1
NC P1
P1: Patient 1
P2: Patient 2
P3: Patient 3

Verifique se as preparagdes do passo 7.1 acima foram realizadas antes da

pipetagem.

Utilize os passos que se seguem de acordo com os resultados de interpretacéo

qualitativa pretendidos:

CONTROLOS E AMOSTRAS

Pipete para os pogos conforme descrito no ponto 7.2 acima,
100 pl de um dos seguintes:

Calibrado Cut-off (CC) para interpretacéo

QUALITATIVA
u e 100 pl de cada um dos seguintes:
+100 i e Controlo negativo (NC) e
e Soro diluido dos pacientes (P1, P2...)
@ Incube durante 30 minutos a 20 - 32 °C / 68 - 89,6 °F.
30

I
N M N Lave 3 vezes com 300 ul de tampéao de lavagem 1:50 diluido.
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5

OD,; OD‘E“]\,

450/620 nm

I

CONJUGAR

Pipete 100 pl de conjugado em cada poco.

Incube durante 30 minutos a 20 - 32 °C / 68 - 89,6 °F.

Lave 3 vezes com 300 pl de tampéo de lavagem 1:50 diluido.

SUBSTRATO

Pipete 100 ul de substrato TMB em cada poco.

Incube durante 30 minutos a 20 - 32 °C / 68 - 89,6 °F,
protegida de luz intensa.

PARAGEM

Pipete 100 pl da solucdo de paragem dentro de cada poco,

na meANA-8PROa sequéncia da pipetagem do substrato.

Incube durante 5 minutos, no minimo.

Agite cuidadosamente a placa durante 5 segundos.

Leia a densidade Optica a 450 nm dentro de 30 minutos
(recomendavel a 450/620 nm).
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Interpretacao qualitativa

A interpretacdo realiza-se com base na comparacédo da densidade Optica (DO) das amostras
dos doentes com a densidade 6ptica do calibrador cut-off. Multiplique o resultado do controlo
cut-off com o factor para o respectivo parametro. Esse factor encontra-se no certificado QC
junto. Se a densidade éptica da amostra do doente se situar na gama de +/-20% do
calibrador cut-off, entdo deve ser considerada como Duvidosa. Em caso de uma DO mais
elevada, a amostra do paciente é considerada positiva, amostras com DOs mais baixas sdo
consideradas negativas.

ANA-8Profil D.O. 450/620 nm
Controlo negativo 0,033
Calibrador Cut-off 0,550

Exemplo de interpretacao

Recomenda-se a pipetagem do calibrador cut-off para cada teste.

Certificado QC: Jo-1 Factor 0,95
Negativo: DO patient < 0,8 X DO ¢t-off Parameter =0,8x0,5225 =0,418
Positivo: DO patient >1,2x DO cyt-off Parameter =1,2x0,5225 =0,627
Duvidosos: 0,418 < DO patient <0,627
Amostra | Amostra do | Quociente DO Interpretacao
No | paciente
DO Jo-1

1 0,99 > 0,627 --->Positivo

2 0,49 20,418 und £ 0.627 --->Duvidosos

3 0,27 <0,418 --->Negativo

Este exemplo ndo pode ser usado para interpretar os resultados dos pacientes!
Recomendamos novo teste em caso de resultados com valores limite. Consulte o certificado
de controlo junto para dados especificos do lote. Laboratérios médicos devem realizar um
controlo de qualidade interno, utilizando controlos préprios e/ou um ,pool“ de soros interno
segundo os regulamentos da UE.

Recomenda-se que cada laboratério estabeleca os seus proprios valores normais, com base
nas suas proprias técnicas, controlos, equipamento e populacéo de doentes.

No caso dos valores dos controlos ndo cumprirem os critérios, o teste € invalido e devera
ser repetido.

Devem verificar-se as seguintes questdes técnicas: Prazo de validade dos reagentes
(preparados), condicdes de armazenamento, pipetas, aparelhos, fotometro, condicées de
incubacédo e métodos de lavagem.

Se os itens testados mostrarem valores aberrantes ou qualquer tipo de desvio ou se 0s
critérios de avaliagdo n&o forem cumpridos sem causa plausivel, contactar o fabricante ou o
fornecedor do kit de teste. A formacdo de um quociente DO permite adicionalmente uma
avaliagdo semiquantitativa dos resultados. Para esse efeito divide-se a densidade 6ptica da
amostra do doente pelo parametro cut-off.
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DO (amostra do doente)

i te DO = A
Quociente DO Do (parametro cut-off)

Negativo: Quociente DO <0,8
Duvidosos: 0,8< Quociente DO 51,2
Positivo: Quociente DO >1,2
9 Dados Técnicos
Material da amostra:: Soro
Volume de amostra: 10 pl de amostra diluida a 1:101 com tampdo de amostra 1x

Tempo total de incubagdo: 90 minutos a temperatura 20 - 32 °C / 68 - 89,6 °F
Armazenamento: a2-8°C/35,6-46,4 °F utilize apenas os frascos originais

Numero de determinagdes: 96 tests

10 Dados do teste / Caracteristicas do teste

10.1 Gama Normal

Soro de dadores saudaveis foram investigados relativamente ao AESKULISA® ANA-8Pro e
resultaram na distribuicdo seguinte:

NUmero de
Antigeno amostras negativo limite positivo
U1-70 40 40 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
snRNP-C 40 40 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Sm 40 40 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
SS-A 40 40 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
SS-B 40 40 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Scl-70 40 40 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Cenp-B 40 40 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Jo-1 40 40 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Overall 320 320 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

Recomendamos também que cada laboratério estabeleca a sua gama normal.

10.2 Precisao

A precisdo dos resultados de teste obtidos com AESKULISA® ANA-8Pro, REF 3101 foi
avaliada através da determinacdo da precisdo intra e inter-ensaio bem como da variancia
entre lotes através da analise de varias amostras de diferentes atividades de anticorpos.
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Repeticdo (Intra Assay/Precisdo dentro de uma analise)

Amostras negativo

Antigeno U1-70 SnRNP-C Sm SS-A SS-B Scl-70 Cenp-B Jo-1
Média 0,45 0,44 0,43 0,46 0,45 0,42 0,44 0,45
Ccv 7,5% 1,8% 8,8% 7.2% 2,7% 8,8% 1,6% 7,9%
Amostras equivocas
Antigeno |  U1-70 SnRNP-C Sm SS-A SS-B Scl-70 Cenp-B Jo-1
Média 1,08 1,03 1,02 1,06 1,07 1,04 1,06 1,04
Ccv 5,4% 4,3% 4,2% 4,2% 4,8% 3,8% 3,2% 3,9%
Amostras fracamente positivas
Antigeno | U1-70 sSnRNP-C Sm SS-A SS-B Scl-70 Cenp-B Jo-1
Média 1,58 1,55 1,61 1,64 1,60 1,62 1,62 1,59
Ccv 4,9% 4,4% 7,3% 8,5% 5,5% 6,7% 6,1% 3,9%
Reprodutibilidade (Inter Assay/Precisdo do dia-a-dia)
Amostras negativo
Antigeno | U1-70 SNRNP-C Sm SS-A SS-B Scl-70 Cenp-B Jo-1
Média 0,45 0,44 0,43 0,46 0,45 0,42 0,44 0,45
Ccv 10,9% 10,3% 11,2% 11,2% 9,5% 11,2% 10,8% 11,5%
Amostras equivocas
Antigeno Ul-70 SNRNP-C Sm SS-A SS-B Scl-70 Cenp-B Jo-1
Média 1,08 1,03 1,02 1,06 1,07 1,04 1,06 1,04
Ccv 10,8% 7,8% 8,3% 7,4% 7,8% 8,4% 8,0% 9,6%
Amostras fracamente positivas
Antigeno Ul-70 SnRNP-C Sm SS-A SS-B Scl-70 Cenp-B Jo-1
Média 1,58 1,55 1,61 1,64 1,60 1,62 1,62 1,59
Ccv 8,3% 7,7% 7,7% 9,3% 7,9% 7,3% 8,5% 8,1%
Reprodutibilidade (LOT to LOT Preciséo)
Amostras negativo
Antigeno Ul-70 SnRNP-C Sm SS-A SS-B Scl-70 Cenp-B Jo-1
Média 0,49 0,45 0,47 0,46 0,43 0,40 0,43 0,42
Ccv 12,3% 7,8% 8,1% 10,3% 10,0% 12,6% 12,9% 14,0%
Amostras equivocas
Antigeno | U1-70 | snRNP-C Sm SS-A SS-B Scl-70 Cenp-B Jo-1
Média 1,08 1,06 1,03 1,03 1,05 1,05 1,02 1,03
Ccv 10,7% 9,3% 9,6% 7,0% 7,3% 6,8% 7,3% 11,2%
Amostras fracamente positivas
Antigeno | U1-70 | snRNP-C Sm SS-A SS-B Scl-70 Cenp-B Jo-1
Média 1,60 1,51 1,56 1,60 1,55 1,52 1,47 1,41
Ccv 7,0% 8,7% 7,6% 9,5% 10,4% 8,6% 12,4% 15,4%
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Sensibilidade e Especificidade
Sensibilidade Analitica

A sensibilidade analitica foi avaliada através de vérias analises do tampdo de amostra e
amostras positivas baixas para calcular o limite de detecao.

Para AESKULISA® ANA-8Pro, REF 3101, foi determinado um LoD de 0,09 (Quociente
DO).

Calibracéo

O AESKULISA® ANA-8Pro esta calibrado contra soros de referéncia do CDC (Centers for
Disease Control and Prevention) de Atlanta.

11 Eliminacéo
Tenha em atengao os requisitos estatutérios relevantes.
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13 Simbolos regulamentares

IVD

- Diagnosi in vitro

- For in vitro diagnostic use

- Pour diagnostic in vitro

- Para uso diagnéstico in vitro

- In Vitro Diagnostikum

- In Vitro AlayvwoTiké péoo

- Para uso Diagnéstico in vitro

REF

- Numero d'ordine

- Cataloge number

- Référence Catalogue

- Numéro de catélogo

- Bestellnummer - ApiBu6g TrapayyeAiag
- Nimero de catalogo
- Descrizione lotto - Lot
L OT - Lot - Lote
- Chargen Bezeichnung - XapaKTnpIopog TrapTidag
- Lote

uDI

- |dentificatore univoco del dispositivo

- Unique Device Identifier

- Identifiant unique de I'appareil

- Identificador tnico del dispositivo

- eindeutige Produktidentifizierung

- Movadikd avayvwpIoTIKO GUOKEUNS

- Identificador tinico do dispositivo

C€

- Conformita europea

- EC Declaration of Conformity

- Déclaration CE de Conformité

- Declaracion CE de Conformidad

- Européische Konformitat

- EupwTrdikr oup@uwvia

- Déclaracdo CE de Conformidade

- 96 determinazioni - 96 tests
- 96 tests - 96 pruebas
- 96 Bestimmungen - 96 Trpoodiopiopoi
96 - 96 Testes
elFU - Rispettare le istruzioni elettroniche per l'uso - See electronical instructions for use

"iw aesku S

- Voir les instructions d'utilisation électronique

- Siga las instrucciones electrénicas de uso

- Elektronische Gebrauchsanweisung beachten

- AKOAOUBNOTE TIG NAEKTPOVIKEG 0Bnyieg Xpriong

- Seguir as instrugdes electrénicas de utilizagdo

- Da utilizzarsi entro - Use by
- Utilise avant le - Utilizar antes de
- Verwendbar bis - Xprion péxpr

- Utilizar antes de

+8°C
+2°C

- Conservare a 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Store at 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Conserver & 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Conservar a 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Lagerung bei 2-8°C (35.6-46.4°F)

- ®uhdooeTal oToug 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Conservar entre 2-8°C (35.6-46.4°F)

- Prodotto da

- Manufactured by

- Fabriqué par

- Fabricado por

- Hergestellt von

- Karaokeudderar amd

- Fabricado por

CO-CAL

- Calibratore cut-off

- Cut off Calibrator

- Etalon Seuil

- Calibrador de cut-off

- Grenzwert Kalibrator

- Oplakodg opdg AvtidpaaTripio Babpovounong

- Calibrador de cut-off

CON/|+

- Controllo positivo

- Positive Control

- Contrdle Positif

- Control Positivo

- Positiv Kontrolle

- OEeTIKGG 0pOG EAEyXOU

- Controlo positivo

CON]| -

- Controllo negativo

- Negative Control

- Controle Négatif

- Control Negativo

- Negativ Kontrolle

- ApvnTIKGG 0pAG EAEYXOU

- Controlo negativo

CONJ

- Coniugato - Conjugate
- Conjugé - Conjugado
- Konjugat - Z0Zeuypa
- Conjugado

MP

- Micropiastra rivestita

- Coated microtiter plate

- Microplaque sensibilisée

- Microplaca sensibilizada

- Beschichtete Mikrotiterplatte

- EmkaAuppévn JIKpoTTAGKa

- Microplaca revestida

- Tampone di lavaggio

- Wash buffer

WASHB |50x

- Tampon de Lavage

- Solucion de lavado

- Waschpuffer

- PubpioTiké didhupa TTAGoNG

- Solucéo de lavagem

- Tampone substrato

- Substrate buffer

SUB

- Substrat - Tampon sustrato
- Substratpuffer - PuBpIoTIKO BIGAupa UTTOOTPWHATOG
- Substrato

- Reagente bloccante

- Stop solution

STOP

- Solution d'Arrét

- Solucién de parada

- Stopreagenz

- AvTISpaaoThplo JIaKoTIAG avTidpaong

- Solucao de paragem

- Tampone campione

- Sample buffer

SB | 5x

- Tampon Echantillons

- Tamp6n Muestras

- Probenpuffer

- PuBpIOTIKG SiGAupa SelyIaTWwV

- Diluente de amostra




